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Assistance

Read the entire instruction manual before trying to operate
the device.

If you have any questions about your Invia Liberty Negative
Pressure Wound Therapy system, please contact your healthcare
provider/physician at the number below:

(H EALTHCARE PROVIDER/PHYSICIAN
CONTACT INFORMATION:

Keep this Patient instructions for use (IFU) booklet in an
easily accessible location.
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Warnings, cautions and
safety instructions

/N WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.

/\ cauTions

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoid-
ed, could result in minor or moderate injury.

General warnings

/\ WARNING

The individual responsible for operating this device on a daily
basis (patient, caregiver) must be able to read, understand and
follow directions provided in this IFU, on the pump display and
by the healthcare professional. The individual must be able to
hear and respond to auditory signals.

Only use the Invia Liberty NPWT system on the person for
whom it was ordered and only for its intended use.

Do not perform the therapy without first consulting with health-
care personnel and caregivers trained on the instructions for
use and the healthcare professional’s supervision.

No modification of this equipment is allowed.

& WARNING

Visually check at the wound dressing and the Invia Liberty sys-
tem frequently.
If you see large amounts of blood in the dressing, tubing
or canister:
1 Turn off the pump by pressing and hold for 3 seconds.

2 Apply pressure to your wound.
3 Seek immediate Emergency Medical assistance.



If you have difficulty breathing, seek immediate Emergency
Medical Assistance.

/\ WARNING

Immediately contact your healthcare professional if you

experience the following symptoms:

— Significant vision or hearing loss

— Pain, soreness or redness around the wound

— Swelling, itching, or rash around the wound

- Fever

— Strong odor from the wound

— Thick green drainage or any unusual change in color
of drainage

— Nausea or vomiting or diarrhea

— Sore throat with swelling

— Dizziness or confusion

— Allergic reactions like redness, rash or hives, swelling
or severe itching

/I WARNING

Once the healthcare professional has set the pump pressure
and mode settings do not press any other button than the
on/off button [ @ ], the standby button [ £} | or the mute but-
ton [ 2 ].

/\ WARNING

The pump must be used 24 hours per day. Do not stop the
pump unless instructed by your healthcare professional or if
excessive bleeding occurs.

If the pump is stopped for more than 2 hours, the dressing
must be changed. Contact your healthcare professional to
request a dressing change.

/I\ WARNING

If the pump stops working and cannot be switched on, imme-
diately call your healthcare professional.



Purpose of the device

Your healthcare provider has prescribed Negative Pressure
Wound Therapy (NPWT) for you.

Negative Pressure Wound Therapy has been shown to help pro-
mote healing in several different kinds of wounds. Negative pres-
sure (suction) is delivered to a wound through a pump. The suc-
tion, or negative pressure, helps to remove fluid and close your
wound. Your healthcare professional will place a special dressing
on your wound and a tube will go from your wound to the canis-
ter on the pump. The pump is then turned on to the prescribed
pressure to remove the fluid from your wound. The fluid then
goes into the canister. The treatment will be on 24 hours a day.

Intended use

Intended user

The Invia Liberty NPWT system is intended to be used by
healthcare professionals or adequately trained lay users.
Healthcare professionals are responsible to train lay users
according to the patient instructions for use and explain all
related safety information.

Intended patient population

The Invia Liberty NPWT system is intended to be used on
patients only exhibiting conditions as described in the indica-
tions for use. The device has not been studied in pediatric
patients.

Intended environment
The Invia Liberty NPWT system is intended for use in acute,
extended and home care settings.



When to use the device (Indications for use)

The Invia Liberty Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

system is indicated for patients who would benefit from a suction
device (NPWT) as it creates an environment that promotes wound
healing by secondary or tertiary (delayed primary) intention by pre-
paring the wound bed for closure, reducing edema, promoting gran-
ulation tissue formation and perfusion, and by removing exudate and
infectious material.

When used on closed surgical incisions, the Invia Liberty NPWT sys-
tem is also intended to manage the environment of surgical incisions
that continue to drain following sutured or stapled closure by main-
taining a closed environment and removing exudate via the applica-
tion of Negative Pressure Wound Therapy.

The Invia Liberty NPWT system is appropriate for the following indi-
cations:

— Acute or subacute wounds — Venous insufficiency ulcers
— Chronic wounds — Traumatic wounds

— Dehisced wounds — Partial thickness burns

— Pressure ulcers — Flaps and grafts

— Diabetic/Neuropathic ulcers — Closed surgical incisions

When not to use the device (contraindications)

The Invia Liberty NPWT system is contraindicated in
the presence of:

— Necrotic tissue with eschar  — Exposed vasculature
present — Exposed nerves

— Untreated osteomyelitis — Exposed anastomoaotic site of

— Non-enteric and unexplored blood vessels or bypasses
fistulas — Exposed organs

— Malignancy in the wound

If you have concerns, speak with your healthcare professional.



Description of the device

Check the delivery package of the Invia Liberty system
for completeness and general condition.

/\ WARNING

Do not use any other accessories than the ones

described below.

Quick- connector

2o b

e

Y-connector o
=
Drain adapter”*

e

-
[::]

-

Invia Liberty canis-

ter 0.3 liter with

solidifier
iR

Invia Liberty canis-
ter 0.8 liter with
solidifier

_ Invia Liberty tubing
/ 4 set, single, sterile

Carrying
case

edela 5 1 | '
{ - .
Holder with
, standard rail
Invia Liberty
pump with
instructions
for use

Charger

Docking station

*Product not available in all countries
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Display

Buttons to operate the Invia Liberty pump

fﬁ oy
| iy ON/OFF
. z) );FH
| Canister full & \ \Vlj_\J DO nOt preSS (Only
} —~ for clinician)
| )
Mute J I ’J‘ KMute Standby (3 sec.)} iL<_/l \\
| T
Standby/On

Conditions that affect use

& CAUTION
The Invia Liberty pump must remain in an upright

position during use.
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General safety at home m

Please read and observe these warnings and safety instruc-
tions before operation. These instructions for use must be kept
with the device. Please note that these instructions for use are
a general guide for the use of the product. Medical situations
must be addressed by a physician.

A CAUTIONS / WARNINGS
Do not use extension cords with the Invia Liberty pump.

— Position the power cord so that it will not cause someone
to trip and fall.

— Never place the power supply cord around your neck.

— Keep the power supply cord away from hot surfaces.

— Do not unplug the power supply cord from the wall outlet
by pulling on the cord.

— Do not try to fix or repair the Invia Liberty pump. Contact
your healthcare professional if the pump is not working.

— Keep the Invia Liberty pump clean and dry.

— Never place the Invia Liberty pump in water or liquids.

— If the Invia Liberty pump gets wet, dry with a towel.

— Do not dry the Invia Liberty pump in a microwave.

— Keep the Invia Liberty pump away from children and pets.

— Supervision is necessary when the Invia Liberty pump is
used in the vicinity of children.

— Keep the Invia Liberty pump protected from direct sunlight.

— Explosion hazard - the Invia Liberty pump is not for use in
potentially explosive environments including oxygen enriched
environments and in areas of flammable anesthetics.

—  Wireless communication equipment such as wireless home
network devices, mobile phones, cordless telephones and
their base stations, and walkie-talkies can interfere with the
Invia Liberty pump and should be kept at a minimum dis-
tance of 30 cm away from the Invia Liberty pump. This may
cause insufficient battery charging or may lead to an inter-
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nal fault. See the chapter Notifications and troubleshooting
for actions to take in the case of an internal fault.

— This product contains lithium-ion batteries which bear risk
of fire, explosion and burns. Do not disassemble, crash,
heat above 100°C, incinerate or dispose of in fire.

If you observe a change in the vacuum level or an error condi-
tion, move the Invia Liberty pump at least 30 cm from the
mobile phone when making or receiving calls. Turn the Invia
Liberty pump on and off again to reset it after an error
condition. Whenever possible, a safety distance of minimum
30 cm between the Invia Liberty pump and a mobile phone is
recommended.

Sleeping ]

— Make sure the Invia Liberty pump tubing will not become kinked.

— Prevent the Invia Liberty pump from falling to the floor dur-
ing sleep.

— Always charge the Invia Liberty pump when going to bed.

Showering, bathing and washing %

— Do not use the Invia Liberty pump while bathing or shower-
ing.

— The Invia Liberty pump can be disconnected from the
dressing for a short period of time (up to 20 minutes) in
order to change clothes or perform personal hygiene.
Discuss bathing plans with your healthcare professional.

— Prevent the Invia Liberty pump from getting wet.

— Do not put the Invia Liberty pump where it can fall into a
shower, sink or tub.

— Do not touch the Invia Liberty pump when it has fallen into
water. Unplug device immediately from electrical outlet
and disconnect the pump from the dressing.

11



o JAN
When you leave the house &R m

— Check the battery status and recharge if necessary before
leaving the house.

— For your convenience, place the Invia Liberty pump into the
carrying case.

— Do not forget to take a spare canister and power supply with
you.

Set up instructions

/N WARNING

Check the Invia Liberty pump and dressing frequently to
make sure it is working. Visually check the wound dres-
sing, area around the wound and fluid in the canister for
signs of infection or other complications as provided by
your healthcare professional.

Turn ON

(L')j | —
\/\' ". Switch Invia Liberty pump ON

| "1 by pressing [ @ ].

1 C @ Display view when the pump is runing.
- H Run/Standby indicator is rotating [ @ ]
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/I WARNING

Do not try to perform therapy without the supervision of
your healthcare professional.

/I\ WARNING

NPWT must run 24 hours a day. Do not stop the therapy
unless instructed by your healthcare professional or if
excessive bleeding occurs.

A WARNING

The dressing should be changed and therapy restarted
by the healthcare professional if therapy is discontinued
for more than 2 hours.

/\ WARNING

Invia Liberty pump does not detect blockage along tubing
connected to the drain adapter or connected to the cur-
ved arm of the Y-connector. Check dressing tubing con-
nected to the drain adapter or the curved arm of the
Y-connector frequently throughout the day to make sure
tubing is not kinked or blocked.

If blockage is identified along tubing connected to the drain
adapter or tubing connected to the curved arm of the
Y-connector, contact your healthcare professional.

L94¢=1 Tum OFF
| A Switch Invia Liberty pump OFF by pressing
E: v "‘. [ ] for 3 seconds. Press only once.
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Set up carrying case

The Invia Liberty pump is intended to be worn in a carrying
case during operation.

\\‘
“Modsiy o

e

1 Open the carrying case.
2 Slide the Invia Liberty pump into the designated pocket.
3 Close the velcro over the pump.

The shoulder strap can also be used as a belt strap.

To accomplish this, release the strap at the sides of the
carrying case and pull it through the two loops located on the
back of the carrying case.

Charge battery

When the battery is fully charged the battery run-time generally
exceeds 14 hours. If the Invia Liberty pump is running conti-
nuously due to an air leakage, the battery may need to be
recharged earlier.

Battery status symbols

memi

full half full  fully discharged (empty)
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If the battery becomes fully discharged (empty), please follow
the instructions below.

Open the electrical outlet port. Connect the Invia Liberty pump
to the supplied electrical plug from the power supply provided
with the pump. Plug the other end of the power supply into a
wall outlet. Moving bars on the battery display will indicate
charging is occurring.

The battery is fully charged after approximately 4 hours. Once
battery is fully charged and continues to be connected to the
power source LE 1} will appear constantly on the display. After
charging is completed, unplug the power supply from the wall
and disconnect the Invia Liberty pump from the power supply.
Close the electrical outlet port by pressing the protection cover
down.

/\ cAuTION

NPWT therapy must be continued while charging
the pump’s battery. Do not turn the pump off while char-

ging.

Always charge the battery overnight.

Electrical outlet port

-_—
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Change canister

Change canister minimum once a week or when it appears full or
when the alarm sounds, in accordance with instructions on the
pump display.

1  Wash hands.
2 Press the "Standby" button [ £} > 3 seconds |
and the pump motor will stop running.
3 Press release button at the top of the
pump and remove canister.

4 Seal used canister with a cap located on
the side of the canister.
5 Unpack new canister and remove the

\ medeld
et safety sticker, position the feet at the bot-
= - tom of the canister into the grooves at the
__—— base of the pump. Push the canister up
and click into the Invia Liberty pump.

/N cauTion

NEE Do not use an Invia Liberty canister if
' the sterile packaging is damaged.

16



Switch the Invia Liberty pump on by pres-

sing "On" [ £} ] to resume therapy and
slide the pump into the carrying case.

7 Discard the used canister according to instructions provided
by your healthcare professional.

Connect/disconnect Quick-connector

The Quick-connector can be disconnected for a short period of
time (up to 20 minutes) in order to change clothes or perform
personal hygiene. During this time the pump can be placed in
the "Standby" mode for a 5 minute interval, after which time
the "Standby mode" alarm will go off and can be muted for an
additional 5 minutes.

1 Wash hands.
2 Close the clamp on canister
tubing and close the clamp ' g -—
on the dressing tubing.
3 Press the "Standby" button [ £} > 3 seconds |
and the pump motor will stop running.
Disconnect the Quick-connector by pres-
sing under the sides of the connector.

A 3E 4
B
a1 ¢
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To reconnect the Quick-connector push
:ﬂ { together the Quick-connector until you

hear the click.

open the clamp on the dressing tubing.

Open the clamp on canister tubing and
= - = )
|

Press "On" [ £) ] to resume therapy.




Notifications and troubleshooting (( 'l

Do not panic if an acoustic signal sounds.
Follow the instructions below.

1 If the Invia Liberty pump is in the carrying case open the lid

of your carrying case.
Canister

Ol=

2 Press [ [2 ] to mute the acoustic signal for [
60 seconds (can be pressed every time the
signal sounds. ,
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Alarm table

401

[ 2]

[ 2]

-

Battery low

401

Charge battery

K Mute Standby (3 sec.)

225 Standby (3 sec.)

405

Warning

-

Standby mode

405

Switch pump on or off

Mute On
#

Zé& On

406

Q

Internal temperature
high

Remove the pump from the heat
source {e g. direct sunlight) or
remove any additional coverage
{e g. blanket).

ﬁ\ Mute Standby (3 sec.)

& Standby (3 sec.)

301

Alarm

o ©

ml 2]

Air leak in system

Check dressing for air leakage and
if canister is propetly inserted.

Consult IFU for further instructions.

K Mute Standby (3 sec.)

E&: Standby (3 sec.)

302

2]

System clogged

Check that tubing is clear, not
kinked and clamp open. Check if
canister is full.

Consult IFU for further instructions.

& Mute Standby (3 sec.)

éﬁ Standby (3 sec.)

20




Remarks/potential cause of fault

Recharge the battery either by placing the Invia Liberty pump in
the docking station or plug in the charger to the electrical outlet port on
the pump.

Remaining time of battery is approximately 30 minutes.

If the pump is in Standby mode for more than 5 minutes, an alarm will go
off.

To continue therapy press “On” | (< ]

Cool Invia Liberty pump down as per instructions on the display.

Dressing:

— Check dressing for air leakage. Press firmly around the edges of
the dressing, around the drain tubing or on the Invia FitPad.

— May apply additional film dressing to seal the leaking area.

Connectors:

— Ensure that the tubing connected to the dressing is connected properly
to the canister tubing.

— Ensure that the canister tubing is inserted straight into the pump.

Canister:

— Ensure that the canister is properly inserted, release the canister
and reposition.

— Ensure that the orange O-ring/gasket, placed beside the canister tubing
on the pump is not missing. Additional O-ring is available via Medela
representative.

Call your healthcare professional.

21



] (3] [ 3]
Y
305 Battery empty Charge battery
303
K Mute é&
3 &3
1
306 Canister full Change canister
306
& Mute Standby (3 sec.) .&ék Standby (3 sec.)

2] 2]

i
e

Selftest failed Snap the canister out and in again

31

Alarm

311
m
31 3 Filter clogged Change canister
313
On :lg&l on

Switch pump off and on.
Internal fault

If problem persists, contact Medela
Customer Service.

2WEIE EggIE EEIE
O

Internal fault

/N cauTion

If you are unable to identify any symbol or do not under-
stand the alarm on the display, contact your healthcare
professional.
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Remarks/potential cause of fault

Recharge the battery either by placing the Invia Liberty pump in
the docking station or plug in the charger to the electrical outlet port
on the pump.

Remaining time of battery is approximately 15 minutes.

Change the canister, see chapter “Change canister”.

Canister: - Release the canister and reposition.
Tubing: - Ensure that the tubing is not twisted, kinked or clamped.

Change canister, see chapter “Change canister”.

Restart the pump. If internal fault remains, turn off by pressing
[ @) > 3 seconds ] and contact your healthcare professional.

A WARNING
If the pump fails or cannot be switched on call your
healthcare professional immediately.

23



Cleaning/ Disinfection ﬂ

The Invia Liberty pump can be wiped with a damp cloth using
a mild household cleaner.

Guarantee a

Warranty period is for 2 years after date of delivery. The manu-
facturer is not liable for any damage or consequential damage
caused by incorrect operation, inappropriate usage as well as

use by unauthorized persons.
5 (]

Service work may only be carried out by authorized personnel.
A safety-related check is confined to visual inspection of the
housing and charger for damage and must be performed prior
to each use. If Invia Liberty pump has not been in use, the bat-
tery must be charged approximately once every 6 months to
ensure optimum function.

Maintenance/Safety-related check

Disposal

Ask your healthcare professional how to dispose of used dres-
sings, canisters and tubing.

24



Technical specifications /H/

Accessories storage conditions
Accessories must remain in the packaging and stored at
a temperature range of - 20° Celsius and + 50° Celsius.

Operation environmental conditions /i/ ‘ia./

The Invia Liberty pump and accessories must be operated

within a temperature range of +5° Celsius and + 40° Celsius.
Do not operate the products in extreme cold or heat. Avoid
high relative humidity (15-93 % is permissible).

/\ cauTioN

Do not operate the Invia Liberty pump above 3000 meter
above sea level.

Protection Class IP33 IP33

The Invia Liberty pump is protected against ingress of solids
larger than 2.5 millimeter and dripping water.

25



Signs and symbols

A

This symbol indicates a
CAUTION or WARNING
associated with the device.

[

This symbol indicates a class I
device.

)¢

Do not dispose the device
together with unsorted
municipal waste (for EU only).

il

This symbol indicates the date
of manufacture (four digits for

the year and two digits for the
month).

wl

This symbol indicates the
name and the address of the
manufacturer.

26

R only

This symbol indicates that this
is a prescription device.
CAUTION: U.S. Federal law
restricts this device to sale by
or on the order of a physician
(for US only).

R

This symbol indicates a type
BF applied part.

This symbol indicates
manufacturer’s catalog number.

[sN]

This symbol indicates
manufacturer’s serial number.

LOT

This symbol indicates
manufacturer’s batch code.



steniEo

This symbol indicates the
device is sterilized using
ethylene oxide.

=

This symbol indicates that the
device should not be used
after the end of the year and
month shown.

o

This symbol indicates
to follow the Instruction for use.

550D,
c

This symbol indicates the
compliance with additio-
nal USA and Canada safe-
ty requirements for medical
electrical equipment.

®

This symbol indicates to not
use the device if package is
damaged.

IP33

This symbol indicates the
protection against the ingress
of solid foreign objects and
against harmful effects due to
the ingress of water.

Oy

&

This symbol indicates that the
marked item or its material is

part of a recovery or recycling
process.

'%

This symbol indicates
the humidity limitation for
operation and storage.

This symbol indicates the
atmospheric pressure
limitation for operation and
storage.

«
‘
4|‘4¢

This symbol indicates
to keep the device dry.

27



pCSs
This symbol indicates the
number of items.

This symbol indicates the direct
current socket.

@

This symbol indicates a single
use device. Do not reuse the
device.

A

This symbol indicates the
temperature limitation for ope-
ration, transport and storage.

28

This symbol indicates
to keep the device away
from sunlight.

Y

This symbol indicates to
handle the fragile device with
care.

C€o

This symbol indicates that the
device is in conformance with
the Medical Device Directive
93/42/ EEC.

11

This symbol indicates the
correct upright position of the
transport package.



Electromagnetic compatibility (EMC)

Invia Liberty is EMC-tested in conformity with the requirements
of IEC 60601-1-2:2007 and |IEC 60601-1-2:2014 4th Edition
according clause 7 and 8.9.

A WARNING
The Invia Liberty pump should not be used adjacent to or
stacked with other equipment. If adjacent or stacked use
IS necessary, the Invia Liberty pump should be observed
to verify normal operation in the configuration in which it
will be used.

A WARNING
Do not use other accessories than those specified or sold
by the manufacturer as replacement parts for internal
components as it may result in increased emissions or
decreased immunity of the Invia Liberty pump.

A WARNING
EMC
HF (high-frequency) surgical equipment, radio networks or
the like can influence the operation of the device and may
not be operated in combination with the Invia Liberty

pump.
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Hilfe

Bitte lesen Sie die ganze Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie
das Geréat in Betrieb nehmen.

Falls Sie Fragen zu lhrem Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie
System haben, wenden Sie sich bitte an lhre Pflegefachkraft/
Ihren Arzt:

(KONTAKTINFORI\/IATION EN
PFLEGEKRAFT/ARZT:

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung fiir Patienten
an einem gut zuganglichen Ort auf.

30
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Warn-, Vorsichts- und Sicherheitsanweisungen

A ACHTUNG

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder
zu ernsthaften Verletzungen fuhren kann.

& VORSICHT

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die zu kleineren bis
mittelschweren Verletzungen fuhren kann.

Allgemeine Warnhinweise

A ACHTUNG

Die Person, die fur den taglichen Betrieb dieses Geréts verantwortlich
ist (Patient, Pflegeperson), muss in der Lage sein, die Anweisungen
in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Display der Pumpe und
vonseiten der Pflegefachkraft zu verstehen und zu befolgen. Die
Person muss Uber ein normales Horvermogen verfligen und auf
Tonsignale reagieren kénnen.

Das Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie System darf nur

an der Person angewendet werden, fUr die es bestellt wurde, und
ausschlieBlich fur den vorgesehenen Zweck.

Flhren Sie die Therapie nicht ohne vorherige Beratung durch
medizinisches Fachpersonal und Pflegekrafte durch, die zu den
Gebrauchsanweisungen geschult wurden, sowie unter Aufsicht
des medizinischen Fachpersonals.

An dem Gerat durfen keine Veranderungen vorgenommen werden.

A ACHTUNG

Flhren Sie haufig eine optische Kontrolle von Wundverband
und Invia Liberty System durch.

Falls Sie groBe Mengen Blut im Verband, Schlauch oder
Behalter bemerken:

1 Pumpe abschalten, indem Sie 3 Sekunden lang
gedrlckt halten.

2 Druck auf die Wunde ausuben.

3 Sofort den medizinischen Notfalldienst in Anspruch nehmen.
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Falls Sie Atemnot haben, wenden Sie sich sofort an den
medizinischen Notfalldienst.

A ACHTUNG

Wenden Sie sich sofort an Ihr medizinisches Fachpersonal,

wenn Sie die folgenden Symptome haben:

— Starke Beeintrachtigung des Sehens oder Horens

— Schmerzen, Entzindung oder Rétung im Wundbereich

— Schwellung, Jucken oder Ausschlag in der Wundumgebung

— Fieber

— Starker Geruch aus der Wunde

— Abgesaugte Flussigkeit ist zahfllssig, grinlich oder
in anderer ungewohnlicher Farbe verfarbt

— Ubelkeit, Erbrechen oder Durchfall

— Halsschmerzen mit Schwellung

— Schwindel oder Verwirrtheit

— Allergische Reaktionen wie Roétung, Ausschlag oder Nesselsucht,
Schwellung oder starkes Jucken

A ACHTUNG

Sobald das medizinische Fachpersonal den Pumpendruck und die
Moduseinstellungen festgelegt hat, dricken Sie keine andere Taste
als die Ein-/Ausschalttaste [ ], die Standby-Taste [ ] oder die
Stumm-Taste [ [ ].

A ACHTUNG

Die Pumpe muss 24 Stunden pro Tag verwendet werden. Unterbrechen
Sie die Pumpe nicht, auBer Ihr medizinisches Fachpersonal fordert Sie
dazu auf oder es kommt zu UbermaBigem Bluten.

Wird die Pumpe flUr mehr als zwei Stunden abgeschaltet, muss

der Verband gewechselt werden. Wenden Sie sich flr einen
Verbandwechsel an Ihr medizinisches Fachpersonal.

A ACHTUNG

Falls die Pumpe nicht mehr [&uft und nicht wieder eingeschaltet
werden kann, rufen Sie sofort Ihr medizinisches Fachpersonal an.
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/weck des Gerates

Ihr Arzt hat Ihnen eine Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) verschrieben.

Unterdruck-Wundtherapie unterstutzt nachweislich die Heilung
verschiedener Wundarten. Unterdruck (Sog) entsteht an der Wunde
durch eine Pumpe. Dieser Sog bzw. Unterdruck tragt dazu bei, dass
die FlUussigkeit aus Ihrer Wunde entfernt und diese geschlossen wird.
Das medizinische Fachpersonal wird einen besonderen Verband auf
lhrer Wunde anbringen sowie einen Schlauch, der von der Wunde
zum Behalter an der Pumpe fuhrt. Die Pumpe wird dann mit einem
voreingestellten Unterdruck eingeschaltet, um die Flissigkeit aus Ihrer
Wunde zu entfernen. Die WundflUssigkeit flieBt dann in den Behalter.
Die Behandlung erfolgt 24 Stunden am Tag.

/Zweckbestimmung

Vorgesehene Anwender

Das Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie System ist fur den Einsatz
durch medizinisches Fachpersonal oder entsprechend geschulte
Laien vorgesehen.

Das medizinische Fachpersonal ist dafur verantwortlich, Laienanwender
entsprechend der Gebrauchsanweisung fur Patienten zu schulen und
ihnen alle Sicherheitsinformationen zu erklaren.

Patientenzielgruppe

Das Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie System ist ausschlieBlich
fUr den Einsatz an Patienten mit den in der Gebrauchsanweisung
aufgefuhrten Beschwerden vorgesehen. Das Gerat wurde nicht an
padiatrischen Patienten gepruft.

Vorgesehene Umgebung

Das Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie System ist flir den
Einsatz im Krankenhaus, Pflegeheim und auch Zuhause bestimmt.
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Wann wird das Gerat verwendet (ndikationen)

Das Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) System ist fur
Patienten indiziert, flr die ein Absauggerat (NPWT) vorteilhaft ware,
weil es eine Umgebung schafft, die die sekundare und tertiare
(verzogerte primére) Wundheilung fordert, indem es das Wundbett
fur den Wundverschluss vorbereitet, Odeme abbaut, die Bildung
von Granulationsgewebe und die Durchblutung férdert sowie
WundflUssigkeit und infektidses Material entfernt.

Bei der Anwendung auf geschlossenen chirurgischen Inzisionen ist
das Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie System durch Erhalt einer
geschlossenen Umgebung und Entfernen von Exsudat durch die
Anwendung der Unterdruck-Wundtherapie ebenfalls zur Behandlung
der Umgebung von chirurgischen Inzisionen indiziert, die nach dem
Verndhen oder Klammern weiterhin FlUssigkeit absondern.

Das Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie System ist fUr die folgenden
Indikationen geeignet:

— akute oder subakute Wunden — traumatische Wunden

— chronische Wunden — Verbrennungen zweiten Grades

— dehiszierte Wunden — Haut- und Gewebetrans-

— Dekubitus plantationen

— diabetische/neuropathische — geschlossene chirurgische
Ulcera Inzisionen

— vendse Ulcera cruris

Wann darf das Gerat nicht verwendet
werden (Kontraindikationen)

Das Invia Liberty Unterdruck-Wundtherapie System ist kontraindiziert bei:

— Gewebenekrosen mit — freiliegenden BlutgefaBen
Verschorfungen — freiliegenden Nerven

— unbehandelter Osteomyelitis — freiliegenden Anastomosen-

— nicht enterischen und nicht bereichen von BlutgefaBen
untersuchten Fisteln oder Bypéassen

— malignen Wunden — freiliegenden Organen

Wenden Sie sich bei Bedenken an das medizinische Fachpersonal.
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Geratebeschreibung

Uberpriifen Sie, ob das gelieferte Paket des Invia Liberty Systems
alle Bestandteile enthalt und in gutem Zustand ist.

A ACHTUNG

Benutzen Sie kein anderes Zubehor als das unten

beschriebene.

Quick-Connector

I\

e

~

Y-Anschluss o
=5+

Drain Adapter*

-

-
[::]

=

Invia Liberty
Behélter 0,3 |
mit Geliergranulat

ke

Invia Liberty
Behalter 0,8 |
mit Geliergranulat

_ Invia Liberty
) Schlauchset, einfach,

steril

Tragevor-
richtung

medelq

R
Halterung mit
, Normschiene
Invia Liberty
Pumpe mit
Gebrauchs-
anweisung

Ladegerat

Ladestation

*Produkt ist nicht in allen Landern erhéltlich
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Display

Tasten zur Bedienung der Invia Liberty Pumpe

fﬁ :
Kn EIN/AUS

| —
F lll \ A_‘T

f \ Nicht driicken

Behilter voll
|
{ Q \ (nur far medizini-

ST jJLpJ X st Standbymek) 4 \ sches Fachpersonal)
{ I

Standby/Ein

Bedingungen, die den Gebrauch
beeintrachtigen

/\ vorsicHT

Wahrend des Gebrauchs muss die Invia Liberty
Pumpe aufrecht stehen.

e,
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22\
Allgemeine Sicherheit zu Hause m

Vor Inbetriebnahme bitte diese Warn- und Sicherheitshinweise lesen
und beachten. Diese Gebrauchsanweisung muss mit dem Gerat
aufbewahrt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Gebrauchsan-
weisung allgemeine Angaben zur Verwendung des Produktes enthalt.
Zur Klarung medizinischer Fragen wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

/I\ VORSICHT/ACHTUNG

— Verwenden Sie keine Verlangerungskabel mit der Invia
Liberty Pumpe.

— Positionieren Sie das Stromkabel so, dass niemand daruber
stolpern und hinfallen kann.

— Legen Sie das Stromkabel nie um lhren Hals.

— Stromkabel nicht mit heiBen Flachen in Berthrung bringen.

— Ziehen Sie das Stromkabel niemals durch Ziehen am Kabel
aus der Steckdose.

— Versuchen Sie nicht, die Invia Liberty Pumpe zu reparieren.
Wenden Sie sich an das medizinische Fachpersonal, wenn
die Pumpe nicht funktioniert.

— Halten Sie die Invia Liberty Pumpe sauber und trocken.

— Die Invia Liberty Pumpe nie in Wasser oder andere
FlUssigkeiten stellen.

— Falls die Invia Liberty Pumpe nass wird, mit einem Tuch
trocken reiben.

— Die Invia Liberty Pumpe nicht in einer Mikrowelle trocknen.

— Die Invia Liberty Pumpe von Kindern und Haustieren fernhalten.

— Uberwachung ist nétig, wenn die Invia Liberty Pumpe in der Nahe
von Kindern verwendet wird.

— Die Invia Liberty Pumpe vor direktem Sonnenlicht schitzen.

— Explosionsgefahr — die Invia Liberty Pumpe darf nicht in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden, darunter sauerstoff-
angereicherte Umgebungen und Bereichen mit entflammbaren
Anasthetika.

— Drahtlose Kommmunikationsdienste wie drahtlose Heimnetzwerke,
Mobiltelefone, schnurlose Telefone und deren Basisstationen sowie
Sprechfunkgerate kdnnen die Funktionsweise der Invia Liberty
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Pumpe beeintrachtigen und sollten mit einem Mindestabstand von
30 cm von der Invia Liberty Pumpe ferngehalten werden. Dies kann
zu einem unzureichenden Aufladen des Akkus fuhren oder einen
internen Fehler verursachen. Siehe Kapitel ,Meldungen und
Fehlerbehebung” fir MaBnahmen bei einem internen Fehler.

— Dieses Produkt enthalt Lithium-lonen-Akkus, von denen eine
Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr ausgeht. Sie dirfen
nicht auseinandergenommen, zerbrochen, tber 100 °C erhitzt,
verbrannt oder in ein Feuer geworfen werden.

Wenn Sie eine Veranderung der Vakuumstarke oder einen Fehlerzu-
stand bemerken, halten Sie die Invia Liberty Pumpe mindestens 30 cm
vom Mobiltelefon entfernt, wenn Sie Anrufe tatigen oder annehmen.
Schalten Sie die Invia Liberty Pumpe nach einem Fehlerzustand aus
und wieder ein. Falls mdglich, wird ein Sicherheitsabstand von mindes-
tens 30 cm zwischen der Invia Liberty Pumpe und einem Mobiltelefon
empfohlen.

Schlafen —

— Achten Sie darauf, dass die Schlauche der Invia Liberty Pumpe
nicht geknickt werden.

— Verhindern Sie, dass die Invia Liberty Pumpe wahrend des
Schlafens auf den Boden fallt.

— Laden Sie immer den Akku der Invia Liberty Pumpe auf,
wéahrend Sie schlafen.

Duschen, baden und waschen S

— Verwenden Sie die Invia Liberty Pumpe nicht beim Baden
oder Duschen.

— Die Invia Liberty Pumpe kann fUr eine kurze Zeit (bis zu
20 Minuten) vom Verband getrennt werden, um die Kleidung
zu wechseln oder Korperpflege zu betreiben. Besprechen Sie
lhre Badeplane mit dem medizinischen Fachpersonal.

— Verhindern Sie, dass die Invia Liberty Pumpe nass wird.

— Stellen Sie die Invia Liberty Pumpe nicht an einen Ort, wo sie in
eine Dusche, ein Waschbecken oder eine Badewanne fallen kann.
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— BerUhren Sie die Invia Liberty Pumpe nicht, wenn sie ins Wasser
gefallen ist. Ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose
und trennen Sie die Pumpe vom Verband.

o AN
Wenn Sie das Haus verlassen /'F_’R m

— Uberprifen Sie den Ladezustand des Akkus und laden Sie
ihn falls nétig auf, bevor Sie das Haus verlassen.

— Verwenden Sie die praktische Tragevorrichtung der Invia
Liberty Pumpe.

— Vergessen Sie nicht, einen Ersatzbehalter und das Ladegerat
mitzunehmen.

Montageanleitung

A ACHTUNG

Kontrollieren Sie die Invia Liberty Pumpe und den Verband
haufig, um den Betrieb sicherzustellen. Kontrollieren Sie den
Wundverband, den Wundbereich und die FlUssigkeit im Behalter
auf sichtbare Anzeichen einer Infektion oder andere Komplikati-
onen, wie vom medizinischen Fachpersonal vorgegeben.

Einschalten

."ﬁ.‘,
f | —

‘/\' ‘ Die Invia Liberty Pumpe mit [ @) ] einschalten.

j:| V|\

1 C @ Displayanzeige, wenn die Pumpe in Betrieb
ist. Anzeige laufender Betrieb/Standby dreht

] E sich[@].
9] 1]
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A
A

ACHTUNG
Versuchen Sie nicht, die Behandlung ohne Aufsicht durch
das medizinische Fachpersonal durchzuflhren.

ACHTUNG

NPWT muss 24 Stunden am Tag durchgeflhrt werden.
Unterbrechen Sie die Therapie nicht, auBer das medizinische
Fachpersonal fordert Sie dazu auf oder es kommt zu
UbermaBigem Bluten.

ACHTUNG

Wenn die Therapie fUr mehr als 2 Stunden unterbrochen wird,
sollte der Verband gewechselt und die Therapie durch das
medizinische Fachpersonal neu begonnen werden.

ACHTUNG

Die Invia Liberty Pumpe erkennt keine Blockaden im Schlauch,
der am Drainageadapter oder am gekrimmten Abzweig des
Y-Anschlusses angeschlossen ist. Kontrollieren Sie haufig im
Laufe des Tages den Drainageschlauch, der am Drainage-
adapter oder am gekrimmten Abzweig des Y-Anschlusses
angeschlossen ist, um sicherzustellen, dass der Schlauch
nicht geknickt bzw. blockiert ist.

Falls eine Blockade entlang des Schlauchs festgestellt wird, der am
Drainageadapter oder am gekriummten Abzweig des Y-Anschlusses
angeschlossen ist, wenden Sie sich an das medizinische Fachpersonal.

)

1

Ausschalten

Die Invia Liberty Pumpe ausschalten,
indem Sie [ ] 3 Sekunden lang drucken.
Nur einmal drlcken.

.

(a] <]
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Tragevorrichtung einrichten

Die Invia Liberty Pumpe ist darauf ausgelegt, wahrend des Betriebs
in einer Tragevorrichtung getragen zu werden.

\\‘
“Modsiy o

e

1 Offnen Sie die Tragevorrichtung.

2 Schieben Sie die Invia Liberty Pumpe in das daftr
vorgesehene Fach.

3 SchlieBen Sie den Klettverschluss Uber der Pumpe.

Der Schulterriemen kann auch als HUuftriemen um den Bauch
getragen werden.

DafUr 16sen Sie den Riemen an den Seiten der Tragevorrichtung
und ziehen Sie ihn durch die beiden Laschen, die sich auf der
Ruckseite der Tragevorrichtung befinden.

Akku laden

Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, betrdgt die Akkulaufzeit
in der Regel mehr als 14 Stunden. Falls die Invia Liberty Pumpe
wegen einer Luftleckage ununterbrochen lauft, muss der Akku
moglicherweise friher wieder aufgeladen werden.

Symbole zum Akkustand

mpmi

voll halb voll  vollstéandig entladen (leer)
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Ist der Akku vollstéandig entladen (leer), befolgen Sie bitte die
nachstehenden Anweisungen.

Stromanschluss 6ffnen. Die Invia Liberty Pumpe mit dem zugehorigen
Ladegerat der Pumpe verbinden. Das andere Ende des Ladegeréts

in eine Steckdose stecken. Die Akkuanzeige im Display zeigt, dass
der Akku geladen wird.

Der Akku ist nach etwa 4 Stunden vollstandig aufgeladen. Sobald
der Akku vollstédndig aufgeladen und weiterhin mit dem Stromnetz
verbunden ist, erscheint ¥} konstant auf dem Display. Nach dem
Aufladen des Akkus das Ladegerat aus der Steckdose ziehen und
die Invia Liberty Pumpe von der Stromversorgung trennen.
SchlieBen Sie den Stromanschluss, indem Sie die Schutzabdeckung
herunterdricken.

A VORSICHT

Die NPWT-Therapie muss wahrend des Ladens des
Pumpenakkus fortgesetzt werden. Pumpe wéhrend
des Ladens nicht ausschalten.

Akku immer Uber Nacht aufladen.

Netzadapter-Anschluss —
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Behalter wechseln

Wechseln Sie den Behélter mindestens einmal pro Woche oder
wenn der Behalter voll zu sein scheint oder nach Ertbnen des
Alarms gemaBl den Anweisungen auf dem Pumpendisplay.

44

Hande waschen.

Drlcken Sie ,Standby“ |

wird ausgeschaltet.

medelq

"1

> 3 Sekunden ] und der Pumpenmotor

Entriegelungsknopf an der Oberseite der
Pumpe dricken und Behalter entfernen.

Den benutzten Behalter mit einer Kappe
verschlieen, die sich an der Seite des
Behalters befindet.

Neuen Behélter auspacken und den
Sicherheitsaufkleber entfernen, die Noppen
im unteren Teil des Behélters in die
Vertiefungen unten an der Pumpe fuahren.
Den Behalter nach oben dricken und

in die Invia Liberty Pumpe einrasten.

AVORSICHT

Verwenden Sie den Invia Liberty
Behalter nicht, wenn die sterile
Verpackung beschadigt ist.



Schalten Sie die Invia Liberty Pumpe durch
Dricken von ,Ein“ [ ] an, um die Therapie
fortzusetzen, und schieben Sie die Pumpe
zurlck in die Tragevorrichtung.

7 Benutzten Behalter entsprechend den Anweisungen des
medizinischen Fachpersonals entsorgen.

Quick-Connector anschlieBen/trennen

Der Quick-Connector kann fur eine kurze Zeit (bis zu 20 Minuten)
getrennt werden, um die Kleidung zu wechseln oder Koérperpflege
zu betreiben. Wahrend dieser Zeit kann die Pumpe 5 Minuten

lang in den Standby-Modus geschaltet werden. Danach ertdnt der
Alarm ,Standby-Modus” und kann fir weitere 5 Minuten stumm
geschaltet werden.

1 Hande waschen.

2 Die Klemme am Pumpen-
— gy el

schlauch und die Klemme am | s . *
Drainageschlauch schlieBen.
3 Dricken Sie ,Standby” [ > 3 Sekunden ] und der Pumpenmotor

wird ausgeschaltet.

Den Quick-Connector durch seitliches
DriUcken auf den Quick-Connector 16sen.

]
1
|-_,_
- -
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Zum erneuten AnschlieBen des Quick-
Connectors den Quick-Connector zusam-
mendrucken, bis ein Klicken zu horen ist.

Die Klemme am Pumpenschlauch und die
Klemme am Drainageschlauch 6ffnen.

,Ein“ [ £} ] dricken, um die Therapie
fortzusetzen.



Meldungen und Fehlerbehebung (( "

Geraten Sie nicht in Panik, wenn ein akustisches Signal ertont.
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

1 Falls sich die Invia Liberty Pumpe in der Tragevorrichtung
befindet, 6ffnen Sie diese.

2 Drlcken Sie [ (3 ], um das akustische Signal
60 Sekunden lang stumm zu schalten ’
(kann jedes Mal gedrickt werden, wenn

der Signalton ertdnt). , P || stumm

Behilte

—~
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Alarmubersicht

Achtung

401

[

[ 2]

Akku schwach

-

401

Akku laden

K Stumm Standby (;

3 Sek.)

Py Standby (3 Sek.)

405

Standby Modus

1
.

A

405

Pumpe ein- oder ausschalten

& Stumm

Ein

Py Ein

406

]

Q

Innentemperatur
hoch

-

406

Entfernen Sie die Pumpe aus der
wirmequelle (2.B. direktes
Sonnenlicht) und/ oder entfernen
Sie unndtige Abdeckungen (wie
zB. Decken oder Kissen).

ﬁ\ Stumm Standby (3 Sek.)

& Standby (3 Sek.)

Alarm

301

(3)

Luftverlust im System

VYerband auf Luftleckage priifen;
Behdlter priifen, ob dieser richtig
eingesetzt ist.

Weitere Anweisungen sind in der
IFU zu finden.

K Stumm Standby (3 Sek.)

-4 Standby (3 Sek.)

302

2]

System verstopft

Schlauch auf Durchgéngigkeit und
Knickfreiheit Gberprifen. Priifen, ob
Kanister voll ist.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
far weitere Hinweise.

K Stumm Standby (3 Sek.)

éﬁ Standby (3 Sek.)
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Bemerkungen/maégliche Fehlerursache

Den Akku folgendermaBen aufladen: Entweder die Invia Liberty Pumpe
in die Ladestation stellen oder das Ladegerat an den Stromanschluss
an der Pumpe anschlieen.

Die verbleibende Akkulaufzeit liegt bei ca. 30 Minuten.

Wenn die Pumpe langer als 5 Minuten im Standby-Modus ist, wird ein
Alarm ausgeldst.

Zur Fortsetzung der Therapie ,,Ein“ | O] drtcken.

Die Invia Liberty Pumpe gemaB den Anweisungen auf dem Display
abklhlen lassen.

Verband:

— Verband auf Luftleckagen uberprifen. Verband an den Réndern,
um den Drainageschlauch und am Invia FitPad fest andricken.

— Eventuell zusétzlich Folienverband benutzen, um die undichte
Stelle abzudichten.

Konnektoren:

— Sicherstellen, dass der Drainageschlauch am Pumpenschlauch
korrekt angeschlossen ist.

— Sicherstellen, dass der Pumpenschlauch gerade an der Pumpe
angeschlossen ist.

Behélter:

— Sicherstellen, dass der Behalter korrekt eingesetzt ist, den Behalter
entriegeln und wieder einsetzen.

— Sicherstellen, dass der orangefarbene O-Ring/Dichtungsring neben
dem Pumpenschlauch an der Pumpe nicht fehlt. Ein zuséatzlicher
O-Ring ist beim Medela Gebietsleiter erhaltlich.

Wenden Sie sich an das medizinische Fachpersonal.
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[ 2]

@

-
pomy
Py

Akku leer Akku laden

305

ID
(D

K Stumm &

2] 2]

Behalter voll Behilter wechseln

306

w -
=1 -
= -

& Stumm Standby (3 Sek.) .&ék Standby (3 Sek.)

3] 3]
e " m
a 31 1 ?:hlgsft:‘t;czls'l:agen : Behalter aus- und wieder einklicken
< 311
=y Ein

Behilter wechseln

Filter verstopft
313 Q

313

Ein :lg&l Ein

2 2 E
2 3 2

GL., o Pumpe aus- und wieder einschalten.
[ 2 Interner Fehler wenn das Problem weiterhin

S c A besteht, setzen Sie sich mit Threm
Q [ Health Care-Anprechpartner in

) Verbindung.

c

A VORSICHT

Falls Sie kein Symbol auf dem Display erkennen kénnen oder
den Alarm auf dem Display nicht verstehen, wenden Sie sich
an das medizinische Fachpersonal.
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Bemerkungen/mdgliche Fehlerursache

Den Akku folgendermaBen aufladen: Entweder die Invia Liberty Pumpe
in die Ladestation stellen oder das Ladegerat an den Stromanschluss
ander Pumpe anschlieBen.

Die verbleibende Akkulaufzeit liegt bei ca. 15 Minuten.

Behalter wechseln, siehe Kapitel ,,Behalter wechseln®.

Behélter: - Behélter entriegeln und wieder einsetzen.
Schléuche: - Sicherstellen, dass die Schlduche nicht verdreht,
abgeknickt oder abgeklemmt sind.

Behalter wechseln, siehe Kapitel ,Behélter wechseln®.

Die Pumpe wieder einschalten. Wenn der interne Fehler bestehen bleibt,
die Pumpe durch Dricken auf [ > 3 Sekunden ] ausstellen und das
medizinische Fachpersonal kontaktieren.

A ACHTUNG

Falls die Pumpe versagt oder nicht wieder eingeschaltet werden
kann, rufen Sie sofort das medizinische Fachpersonal an.
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Reinigung/Desinfektion

Die Invia Liberty Pumpe kann mit einem feuchten Tuch unter
Verwendung eines milden Haushaltsreinigers abgewischt werden.

Garantie “

Die Garantie gilt 2 Jahre ab Lieferdatum. Fir Schaden/
Folgeschéaden infolge fehlerhafter Bedienung, unsachgemaber
Verwendung sowie bei Handhabung durch nicht autorisierte
Personen besteht keine Haftung durch den Hersteller.

Wartung/Sicherheitskontrolle

Servicearbeiten sind nur durch autorisiertes Personal

auszufuhren. Die Sicherheitsprifung ist auf die visuelle Inspektion
des Gehduses und des Ladegerates auf Schaden beschrankt und
muss vor jeder Anwendung durchgeflhrt werden. Wird die Invia
Liberty Pumpe nur selten benutzt, muss der Akku fUr eine optimale
Funktionsfahigkeit etwa alle 6 Monate geladen werden.

Entsorgung

Fragen Sie das medizinische Fachpersonal, wie benutzte
Verbande, Behalter und Schlduche zu entsorgen sind.
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Technische Daten /ﬂ/

Lagerung des Zubehérs
Das Zubehdr muss in der Verpackung aufbewahrt und bei einer
Temperatur zwischen -20 °Celsius und +50 °Celsius gelagert werden.

Bedingungen fiir die Betriebsumgebung /i/
%

Die Invia Liberty Pumpe und ihr Zubehdr missen

innerhalb des Temperaturbereichs von +5 °Celsius bis +40 °Celsius
betrieben werden. Benutzen Sie die Produkte nicht bei extremer
Hitze oder Kélte. Vermeiden Sie hohe relative Luftfeuchtigkeit

(15 - 93 % sind zul&ssig).

/\ vorsicHT

Die Invia Liberty Pumpe nicht Uber 3000 Meter Uber
dem Meeresspiegel verwenden.

Schutzklasse IP33 IP33
Die Invia Liberty Pumpe ist gegen das Eindringen von Fremdkorpern
mit einem Durchmesser von Uber 2,5 mm und vor Wassertropfen
geschutzt.
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Zeichen und Symbole

A

Dieses Symbol zeigt einen
Hinweis (VORSICHT oder
ACHTUNG) zum Gerét an.

[

Gerat der Schutzklasse |

hi¢

Nicht im ungetrennten Hausmull
entsorgen (gilt nur in der EU).

ol

Dieses Symbol zeigt das
Herstellungsdatum (vier Ziffern
fUr das Jahr und zwei Ziffern
flr den Monat) an.

wl

Name und Adresse des
Herstellers.

StenLeeo

Dieses Symbol zeigt an, dass
das Gerat mit Ethylenoxid
sterilisiert wurde.

54

R only

Dieses Symbol zeigt ein rezept-
pflichtiges Gerat an. VORSICHT:
Nach US-Bundesgesetz darf
dieses Gerét nur von Arzten oder
auf deren Anweisung verkauft
werden (gilt nur flr die USA).

R

Anwendungsteil vom Typ BF.

Dieses Symbol zeigt die Katalog-
nummer des Herstellers an.

[sN]

Seriennummer des Herstellers.

LOT

Chargennummer des Herstellers

IP33

Dieses Symbol zeigt den

Schutz gegen das Eindringen
von Fremdkdrpern und gegen
schadliche Auswirkungen infolge
des Eindringens von Wasser an.



=

Dieses Symbol zeigt an, dass
das Gerat nicht nach Ende
des angegebenen Jahres und

Monats verwendet werden sollte.

o

Dieses Symbol zeigt an, dass
die Gebrauchsanweisung

zu befolgen ist.

e

350D,
c us

Dieses Symbol zeigt die
Ubereinstimmung mit zusétz-
lichen US-amerikanischen
und kanadischen Sicherheits-
vorschriften flr medizinische
elektrische Gerate an.

®

Gerat nicht verwenden, falls die
Packung beschadigt ist.

pcs

Dieses Symbol zeigt die
Stlickzahl an.

Gleichstrombuchse.

&

Dieses Symbol zeigt an, dass
der markierte Artikel oder das
Material der Ruckgewinnung von
Ressourcen oder dem Recycling
zugeflhrt wird.

' %

Dieses Symbol zeigt die
Feuchtebegrenzung fur
Betrieb und Lagerung an.

Dieses Symbol zeigt

die Begrenzung des
atmosphéarischen Drucks

fUr Betrieb und Lagerung an.

‘
‘
‘I't «

Dieses Symbol zeigt an, dass
das Gerat trocken zu halten ist.

a
Dieses Symbol zeigt an, dass
das Gerat vor Sonnenlicht

zu schutzen ist.

Y

Dieses Symbol zeigt an, dass
das zerbrechliche Gerat mit
Vorsicht zu behandeln ist.
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@

Dieses Symbol zeigt ein
Einweggerét an. Nicht
wiederverwenden.

A

Dieses Symbol zeigt die
Temperaturbeschrankung
fur Betrieb, Transport und
Lagerung an.
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Gerat entspricht der
Richtlinie 93/42/EWG Uber
Medizinprodukte.

11

Dieses Symbol zeigt die
richtige aufrechte Position
des Transportpakets an.



Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Invia Liberty ist entsprechend den Anforderungen von IEC 60601-1-
2:2007 und IEC 60601-1-2:2014 4. Fassung gemaB Abschnitt 7
und 8.9 EMV-geprUft.

ACHTUNG

Die Invia Liberty Pumpe sollte nicht verwendet werden, wenn
sich andere Gerate unmittelbar neben oder auf der Pumpe
befinden. Wenn der Betrieb nahe oder auf anderen Geraten
erforderlich ist, dann sollte die Invia Liberty Pumpe beobachtet
werden, um ihren ordnungsgemaien Betrieb in dieser
Konstellation sicherzustellen.

A ACHTUNG

Benutzen Sie kein Zubehor, das nicht vom Hersteller
freigegeben oder von ihm als Ersatzteil fUr interne Komponenten
verkauft wird, da dies zu stérkeren Emissionen oder erhdhter
Storanfalligkeit der Invia Liberty Pumpe flhren kdénnte.

A ACHTUNG

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV).
Hochfrequenz-Operationsgerate (HF), Funknetze o. A. kénnen
den Betrieb des Gerats beeintrachtigen und sollten nicht in
Kombination mit der Invia Liberty Pumpe betrieben werden.
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Assistance

Lire I'intégralité du manuel d’instruction avant d’essayer d’utiliser
le dispositif.

Pour toute question au sujet de votre dispositif médical de traitement
des plaies par pression négative Invia Liberty, veuillez vous adresser
a votre fournisseur/médecin au numéro ci-dessous :

[ COORDONNEES
DU MEDECIN/FOURNISSEUR :

Conservez ce mode d’emploi a 'usage du patient dans un endroit
facilement accessible.
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Avertissements, mises en garde et consignes
de sécurité

A AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n‘est pas
évitée, peut entrainer la mort ou de graves blessures.

A MISES EN GARDE

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n‘est pas
évitée, pourrait entrainer une blessure légere ou modérée.

Avertissements genéraux

A AVERTISSEMENT

La personne responsable de l'utilisation quotidienne de cet appareil
(patient, personnel soignant) doit pouvoir lire, comprendre et suivre
les instructions fournies dans ce mode d’emploi, affichées a I'écran
de la pompe et celles des professionnels de santé. Cette personne
doit étre capable d’entendre et de réagir a tout signal sonore.
Utiliser uniquement le dispositif médical Invia Liberty TPPN pour

la personne pour laquelle il a été prescrit et uniqguement pour son
utilisation prévue.

Ne pas commencer le traitement sans avoir au préalable consulté
le personnel et les soignants connaissant le mode d’emploi.

Le traitement doit étre surveillé par un professionnel de santé.
Toute modification de cet équipement est interdite.

A AVERTISSEMENT

Procéder fréquemment a un contrdle visuel du pansement

et du dispositif médical Invia Liberty.

En présence de quantités importantes de sang dans le pansement,
la tubulure ou le bocal :

1 Arréter la pompe en appuyant sur la touche pendant
3 secondes.

2 Comprimer la plaie.

3 Demander immédiatement une aide médicale d’urgence.
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En cas de difficultés de respiration, consulter immédiatement une aide
meédicale d’urgence.

& AVERTISSEMENT

Consulter immmeédiatement un professionnel de santé pour I'un des

symptémes suivants :

— Perte importante de la vue ou de l'ouie

— Douleur, irritation ou rougeur autour de la plaie

— Enflure, démangeaisons ou éruption autour de la plaie

— Fievre

— Odeur forte émanant de la plaie

— Liguide de drainage épais vert ou modification douteuse
de la couleur du liquide de drainage

— Nausées, vomissements ou diarrhée

— Gorge douloureuse et enflée

— Vertiges ou confusion

— Réactions allergiques telles que rougeur, éruption ou urticaire,
enflure ou fortes démangeaisons

& AVERTISSEMENT

Une fois que le professionnel de santé a réglé la pression et le mode
de la pompe, ne plus appuyer sur les touches, sauf sur la touche
marche/arrét | ], la touche veille | ] ou la touche de mise en
sourdine [ I

A AVERTISSEMENT

La pompe doit étre utilisée 24 heures sur 24. Ne pas arréter la pompe
sauf si le professionnel de santé I'a conseillé ou en cas de saignement
important.

Si la pompe est arrétée pendant plus de 2 heures, il faut remplacer

le pansement. Contacter un professionnel de santé pour lui demander
de changer le pansement.

A AVERTISSEMENT

Si la pompe cesse de fonctionner et qu’il est impossible de la remettre
en marche, contacter immeédiatement un professionnel de santé.
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Objectif du dispositif

Votre professionnel de santé vous a prescrit un traitement des plaies
par pression négative (TPPN).

Le traitement des plaies par pression négative a fait ses preuves

en matiere de guérison de différents types de plaies. La pression
négative (aspiration) est exercée sur une plaie au travers d’'une pompe.
Laspiration ou pression négative permet de drainer les liquides et

de refermer votre plaie. Le professionnel de santé applique un
pansement spécial sur la plaie et une tubulure relie la plaie au bocal

de la pompe. La pompe est en marche et réglée a la pression prescrite
afin de drainer le liquide de la blessure. Celui-ci est récolté dans

le bocal. Le traitement est poursuivi 24 heures sur 24.

Utilisation prévue

Utilisateur

Le dispositif médical TPPN Invia Liberty est destiné a étre utilisé par
des professionnels de santé ou par des non professionnels formés

de maniére adéquate.

Les professionnels de santé doivent expliquer aux utilisateurs débutants
le mode d’emploi destiné au patient, ainsi que toutes les informations
permettant d’utiliser la pompe en toute sécurité.

Patients ciblés

Le dispositif médical TPPN Invia Liberty est uniqguement destiné a étre
utilisé sur des patients adultes présentant les affections décrites dans
le mode d’emploi. Cet appareil n’a pas été étudié sur des patients

de pédiatrie.

Environnement prévu

Le dispositif médical TPPN Invia Liberty est destiné a étre utilisé dans le
cadre de soins de longue durée, a I'hdpital et a domicile.
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Quand utiliser le dispositif medical (indications)

Le dispositif médical de traitement des plaies par pression négative (TPPN)
Invia Liberty est préconisé aux patients pouvant bénéficier d’'un appareil
d’aspiration (traitement des plaies par pression négative), car celui-ci
favorise la guérison des plaies en seconde ou troisieme intention (premiere
différée). Il prépare le lit de la plaie pour que celle-ci puisse se refermer,

en réduisant 'cedéme, en favorisant la formation du tissu de granulation et
Iirrigation, ainsi que I'élimination des exsudats et des éléments infectieux.
Lorsqu’il est utilisé sur ces incisions chirurgicales refermées,

le dispositif médical TPPN Invia Liberty est également concu pour
prendre en charge la zone entourant les incisions chirurgicales qui
continue a étre drainée suite a la fermeture par points de suture ou par
agrafe, tout en assurant sa fermeture et en éliminant les exsudats via

la mise en pratique du traitement des plaies par pression négative.

Il convient d'utiliser le dispositif médical TPPN Invia Liberty dans
les cas suivants :

— Plaies aigués ou subaigués — Ulceres veineux

— Plaies chroniques — Plaies traumatiques

— Plaies déhiscentes — Brdlures au second degré

— Ulceres ischémiques — Lambeaux et greffes

— Ulceres diabétiques/ — Incisions chirurgicales fermées

neuropathiques

Quand ne pPas utiliser le dISpOSI’[If (contre-indications)

Le dispositif médical TPPN Invia Liberty est contre-indiqué en présence de :

— Tissus nécrosés avec présence — Vaisseaux sanguins exposeés
d’escarres — Nerfs exposés

— Ostéomyélite non traitée — Site anastomotique exposé

— Fistules non-entériques et de vaisseaux sanguins
inexplorées ou de dérivations

— Présence de tumeur maligne — Organes exposés
dans la plaie

En cas de questions, consulter un professionnel de santé.
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Description de I'apparell

Vérifier que le contenu du carton du dispositif médical Invia Liberty est
complet et en bon état.

A AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser d’accessoires autres que ceux décrits ci-dessous.

Connecteur rapide _ Ensemble de tubulure
4 \\ Yl Invia Liberty, simple,
Connecteur Y g G S stérile
=1
Adaptateur de drain*®
Sac de
- transport
@
i Medela
Ty |
Bocal Invia Liberty { s "
upport pour
de 0,3 | avec agent , Ipp P
- ) rail standard
solidifiant .
Pompe Invia
Liberty avec
" mode d’emploi .

Chargeur

Bocal Invia Li-berty
de 0,8 | avec agent

solidifiant Station d’accueil
*Disponibilité du produit limitée a certains pays.
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Ecran

Touches de fonctionnement de la pompe Invia Liberty

| —
| & MARCHE/ARRET

lf S5 taynng \ ;_\7] \ Ne pas appuyer
O L - | (uniguement pour

306 g . L
\ le clinicien)

JI ’ ‘ }Kl‘wklstys Yalmiustila (3 sek.)} i ‘ l {
L —

J
Mise en i )
sourdine l T \.

Veille/sortir de veille

Facteurs ayant un impact sur l'utilisation

& MISE EN GARDE
Pendant son utilisation, la pompe Invia Liberty

doit étre en position verticale.

e,
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Sécurité genérale a domicile m
Veuillez lire et respecter ces avertissements et consignes de sécurité
avant toute mise en service. Ce mode d’emploi doit étre conservé avec

appareil. Ce document sert de directive générale pour I'utilisation du
produit. Les problemes médicaux doivent étre traités par un médecin.

A MISES EN GARDE/AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser de rallonges avec la pompe Invia Liberty.

— Placer le cable d’alimentation de maniere a ce que personne
ne trébuche et tombe.

— Ne jamais placer le cable d’alimentation autour du cou.

— Eloigner le cable d’alimentation des surfaces chaudes.

— Ne pas débrancher le cable d’alimentation de la prise murale
en tirant sur le céble.

— Ne pas essayer de remettre en état ou de réparer la pompe
Invia Liberty. Consulter un professionnel la santé si la pompe
ne fonctionne pas.

— Maintenir la pompe Invia Liberty propre et séche.

— Ne jamais placer la pompe Invia Liberty dans de I'eau
ou d’autres liquides.

— Sila pompe Invia Liberty est mouillée, la sécher a l'aide d’un linge sec.

— Ne pas sécher la pompe Invia Liberty dans un four a micro-ondes.

— Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la pompe
Invia Liberty.

— Une surveillance est nécessaire si la pompe Invia Liberty est utilisée
a proximité d’enfants.

— Tenir la pompe Invia Liberty éloignée de la lumiere directe du soleil.

— Risque d’explosion : la pompe Invia Liberty n’est pas congcue pour
fonctionner dans des environnements présentant des risques
d’explosion, comme ceux enrichis en oxygéne ou en présence
d’anesthésiques inflammables.

— Les appareils de communication sans fil tels que les appareils
domestiques sans fil en réseau, les téléphones portables, les
téléphones sans fil et leur base ou les talkies-walkies peuvent
perturber la pompe Invia Liberty et doivent en étre éloignés d’au
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moins 30 cm. empéchant la batterie de se recharger suffisamment,
ce qui peut entrainer une erreur interne. Voir le chapitre Messages
et résolution de problémes pour connaitre la marche a suivre en
cas d’erreur interne.

— Ce produit contient des piles lithium-ion qui entrainent un risque
d’incendie, d’explosion et de brilures. Ce produit ne doit pas étre
démonté, écrasé, chauffé au-dela de 100 °C, incinéré ou enflammeé.

Si le niveau de vide change ou qu’une erreur se produit, éloigner

la pompe Invia Liberty d’au moins 30 cm du téléphone portable lors

de I’émission ou de la réception d'un appel. Arréter puis remettre en
marche la pompe Invia Liberty afin de la réinitialiser apres qu’une erreur
s’est produite. Respecter, autant que possible, une distance de sécurité
d’au moins 30 cm entre la pompe Invia Liberty et le téléphone portable.

. O
Pendant le sommeil —

— S’assurer que la tubulure de la pompe Invia Liberty n’est

pas emmélée.
— Prévenir la chute de la pompe Invia Liberty pendant le sommeil.
— Toujours recharger la pompe Invia Liberty au coucher.

Sous la douche, dans le bain, pendant _«
la toilette S

— Ne pas utiliser la pompe Invia Liberty dans le bain ou sous
la douche.

— Il est possible de débrancher brievement (20 minutes max.)
la pompe Invia Liberty du pansement pour se changer ou faire
sa toilette. Pour savoir comment prendre un bain, consulter
un professionnel de santé.

— Ne pas mouiller la pompe Invia Liberty.

— Ne pas déposer la pompe Invia Liberty a un endroit ou elle risque
de tomber dans une douche, un évier ou une baignoire.

— Ne pas toucher la pompe Invia Liberty si elle est tombée a I'eau.
Débrancher immédiatement I'appareil de la prise électrique
et détacher la pompe du pansement.
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En cas de sortie ,i{k{ﬁ\

— Vérifier I'état de la batterie et, le cas échéant, recharger la batterie
avant de quitter le domicile.

— Pour un meilleur confort, placer la pompe Invia Liberty dans
le sac de transport.

— Penser a emporter un bocal et un cordon d’alimentation.

Installation

& AVERTISSEMENT
Vérifier le pansement fréquemment, pour vérifier que la pompe
Invia Liberty fonctionne. Observer le pansement, la zone proche
de la plaie et le liquide présent dans le bocal pour voir s’ils
présentent des signes d’infection ou d’autres complications
tels que décrits par le professionnel de santé.

Mise en marche

(L')T‘I‘.%
7-“"‘7—,—?';‘ Mettre la pompe Invia Liberty en marche
| -,Q 1 en appuyant sur [ ]
V]
| — |
J (4|
1 C @ Vue de I'écran lorsque la pompe fonctionne.
—_— Lindicateur de fonctionnement/veille
— E tourne [ @ ]
ﬂl;l ]
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A
A

A

A

AVERTISSEMENT
Ne pas essayer de suivre ce traitement sans étre suivi par
un professionnel de santé.

AVERTISSEMENT

La pompe TPPN doit fonctionner 24 heures sur 24. Ne pas
interrompre le traitement sauf sur ordre du professionnel de santé
ou en cas de saignement excessif.

AVERTISSEMENT

Faire remplacer le pansement par un professionnel de santé

et recommencer le traitement s’il a été interrompu pendant plus
de 2 heures.

AVERTISSEMENT

La pompe Invia Liberty ne détecte pas les obstructions de la
tubulure connectée a 'adaptateur de drain ou connectée

au bras courbé du connecteur Y. Vérifier la tubulure connectée
du pansement a I'adaptateur de drain ou au bras courbé

du connecteur Y fréquemment pendant la journée afin

de s’assurer gu’elle n‘est ni tordue ni obstruée.

En cas d’obstruction dans la tubulure connectée a I'adaptateur de drain
ou dans la tubulure connectée au bras courbé du connecteur Y,
contacter un professionnel de santé.

I

[0l e—

I/(‘ ", Arrét

| = | Arréter la pompe Invia Liberty en appuyant

: b4 | sur [ ] pendant 3 secondes. Appuyer une
| (¢ | seule fois.
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Réglage du sac de transport

La pompe Invia Liberty est destinée a étre portée dans un sac
de transport pendant I'utilisation.

\ —
Medeiq i

1 Ouvrir le sac de transport.
2 Glisser la pompe Invia Liberty dans la poche prévue a cet effet.
3 Sécuriser la pompe a I'aide de la fermeture autoagrippante.

La bandouliere peut aussi étre utilisée comme une ceinture.

Pour ce faire, détacher la bandouliere des cbtés du sac de transport
et la faire glisser dans les deux boucles situées a l'arriere du sac

de transport.

Chargement de la batterie

Lorsque la batterie est completement chargée, sa durée de fonctionnement
dépasse généralement 14 heures. Si la pompe Invia Liberty fonctionne

en continu en raison d’une fuite d’air, il est possible que la batterie doive
étre rechargée plus tot.

Symboles relatifs a I’état de la batterie

e m )

chargée / a moitié chargée / déchargée (vide)
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Si la batterie est completement déchargée (vide), suivre les consignes
ci-dessous.

Ouvrir l'orifice de I'adaptateur secteur. Brancher la pompe Invia Liberty

sur la fiche électrique venant du bloc d’alimentation fourni avec la pompe.
Brancher le cordon a l'autre extrémité du bloc d’alimentation a une prise
murale. Les barres figurant sur I'écran de la batterie bougent pour indiquer
que l'appareil est en charge.

La batterie est completement chargée au bout de 4 heures environ.
Lorsque la batterie est completement chargée et que la pompe reste
connectée au bloc d’alimentation, ¥} est affiché en permanence

a I'écran. Une fois le chargement terminé, débrancher le bloc
d’alimentation du mur et débrancher la pompe Invia Liberty du bloc
d’alimentation.

Fermer I'orifice de I'adaptateur secteur en appuyant sur le couvercle
de protection.

A MISE EN GARDE
Poursuivre le traitement TPPN pendant que la batterie
de la pompe est en charge. Ne pas désactiver la pompe
lorsque la batterie est en cours de chargement.

Toujours charger la batterie pendant la nuit.

Adaptateur secteur

-l
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Changer le bocal

Remplacer le bocal au moins une fois par semaine ou lorsque le bocal
est visiblement plein ou que l'alarme indiquant qu’il est plein retentit,
en suivant les consignes affichées a I'écran.

1 Se laver les mains.

2 Appuyer sur la touche « Veille » | > 3 secondes | pour couper
le moteur de la pompe.
3 Appuyer sur la touche de déverrouillage au

N

-

&

: + sommet de la pompe et retirer le bocal.
[ me

i,
4 Fermer hermétiquement le bocal usagé avec
le couvercle situé sur le c6té du bocal.
5 \ medelq Déballer le nouveau bocal et le positionner
‘ dans les rainures situées a la base
[~ ..., delapompe. Pousser le bocal vers le haut

\ et 'emboiter dans la pompe Invia Liberty.
 —

A MISE EN GARDE
L o Ne pas utiliser un bocal Invia Liberty dont
A = 'emballage stérile a été endommagé.
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Mettre la pompe Invia Liberty en marche en

appuyant sur la touche | ] pour reprendre
le traitement et glisser la pompe dans le sac
de transport.

7 Eliminer le bocal usagé conformément aux consignes
du professionnel de santé.

Connecter /déconnecter le connecteur rapide

Il est possible de débrancher le connecteur rapide brievement (jusqu’a
20 minutes) pour se changer ou faire sa toilette. Pendant ce temps,

la pompe peut passer au mode « Veille » pendant une période

de 5 minutes, aprés quoi I'alarme « Mode Veille » s’enclenchera.
Celle-ci peut étre mise en sourdine pendant 5 minutes supplémentaires.

1 Se laver les mains.
2 Fermer le clamp de la tubulure
du bocal et fermer le clamp

de la tubulure associée i >
au pansement.
3 Appuyer sur la touche « Veille » | > 3 secondes | pour couper

le moteur de la pompe.
Débrancher la tubulure du connecteur rapide
en appuyant sous les c6tés du connecteur.

1
|-_,_
- -
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Pour rebrancher le connecteur rapide, relier
les deux sections jusqu’a entendre un déclic.

Ouvrir le clamp de la tubulure du bocal

et ouvrir le clamp de la tubulure associée
au pansement.

Appuyer sur « Marche » [ £) ] pour reprendre
le traitement.



Messages d’erreur, pannes et ('l
solutions

Ne pas paniqguer si un signal sonore retentit.
Suivre les instructions ci-dessous.

1 Sila pompe Invia Liberty se trouve dans le sac de transport,
ouvrir son couvercle.

, Sili6 ta
2 Appuyer sur la touche | ] pour mettre
le signal sonore en sourdine pendant
60 secondes (il est possible d’appuyer sur , @ ’)3{ .
la touche a chaque fois que le signal retentit). I AR
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Tableau des

Avertissement

alarmes

[ 2]

1
4 0 1 Batterie faible i Charger la batterie
401
K Muet Mode veille {3 sec.) &‘23 Mode veille (2 sec.)
!
Mode veille Mettre la pompe en
40 5 marche ou l'arréter
405
& Muet Marche Zé& Marche

406

]

Q

1
. . H
Température interne

Eloignez la pompe de la source de
chaleur {p. ex. lumiére directe du

éleyée soleil) ou retirez tous les éléments
couvrants (p. ex. couverture).
406
ﬁ\ Muet Mode veille (3 sec.) Zﬁ Maode veille (3 sec.)

Alarme

301

(3)

Fuite d'air dans le
systéme

Rechercher d'éventuelles fuites d'air
au niveau du pansement et de
l'insertion du bocal.

Consulter le mode d'emploi pour
plus d'instructions.

K Muet Mode veille {3 sec.)

E&: Mode veille {3 sec.)

302

(3)

Le systéme est
obstrué

Vérifiez que le tuyau est bien dégagé
et n‘est pas tordu. Yérifiez que le
réservoir est plein.

Reportez-yous au mode d'emploi
pour plus dinstructions.

K Muet Mode veille {3 sec.)

& Mode veille (3 sec.)
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Remarques / causes potentielles de I'erreur

Rechargez la batterie soit en plagant la pompe Invia Liberty sur la station
d’accueil soit en branchant le chargeur sur 'adaptateur secteur de la pompe.

La durée de charge restante de la batterie est d’environ 30 minutes.

Si la pompe reste en mode Veille pendant plus de 5 minutes, une alarme
se déclenche.

Pour continuer la thérapie, appuyer sur « Marche » | n ].

Laisser refroidir la pompe Invia Liberty selon les instructions a I'écran.

Pansement :

— Veérifier la présence d’une fuite d’air au niveau du pansement. Appuyez
fermement sur les bords du pansement, autour de la tubulure de drainage
ou sur le FitPad Invia.

— Appliquer davantage de pansements en film pour fermer hermétiquement
la zone ou s’est produite la fuite.

Raccords :

— Raccorder correctement la tubulure branchée sur le pansement a la tubulure
du bocal.

— Veiller a ce que la tubulure du bocal soit insérée droit dans la pompe.

Bocal :

— Veiller a insérer le bocal correctement, le déverrouiller et le repositionner.

— Veiller a ce que le joint torique orange placé a cbté de la tubulure du bocal
sur la pompe soit bien présent. Un joint torique supplémentaire est disponible
via le représentant Medela.

Appelez votre professionnel de santé.
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3 0 5 batterie vide Charger la batterie
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(3] 3]
£
b Libérer puis réenclencher le bocal
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<
ék Marche
m
3 1 3 Filtre bouché Changer le bocal
313
K Muet Marche :lg&l Marche
2
S
O Redémarrez la pompe.
- .
c Erreurinterne Sile probléme petsiste, veuillez
- contacter votre représentant Health
S Care.
o
Muet a5
= #5 ue &
L

A MISE EN GARDE
S’il est impossible d’identifier un symbole ou de comprendre
I'alerte sur I'écran, contacter un professionnel de santé.
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Remarques / causes potentielles de I’erreur

Rechargez la batterie soit en plagant la pompe Invia Liberty sur la station
d’accueil soit en branchant le chargeur sur I'adaptateur secteur de la pompe.

La durée de charge restante de la batterie est d’environ 15 minutes.

Remplacer le bocal (voir le chapitre « Remplacer le bocal »).

Bocal : - Déverrouiller le bocal et le replacer.
Tubulure : - Veiller & ce que la tubulure ne soit pas coudée,
tordue ou bloquée.

Remplacer le bocal (voir le chapitre « Remplacer le bocal »).

Redémarrez la pompe. Si I’'erreur interne persiste, arrétez la pompe
en appuyant sur [ > 3 secondes ] et contactez un professionnel de santé.

A AVERTISSEMENT
Si la pompe présente un dysfonctionnement ou ne se met pas
en marche, appeler immmeédiatement un professionnel de santé.
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Nettoyage/désinfection

Il est possible de nettoyer la pompe Invia Liberty a l'aide
d’un chiffon humide imprégné d’'un détergent doux.

Garantie

La garantie est de 2 ans apres la date de livraison. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de dégats causés ou résultant
d’une manipulation non conforme, d’une utilisation inappropriée
ou d’'une manipulation par des personnes non autorisées.

Entretien/Contrdle de sécurité

La maintenance ne peut étre effectuée que par les personnes
autorisées. Un contrble de sécurité se limite a 'inspection visuelle du
boitier et du chargeur pour s’assurer qu’ils ne sont pas endommageés.
Il doit étre effectué avant toute utilisation. Si la pompe Invia Liberty
n‘a pas été utilisée, la batterie doit en moyenne étre chargée tous

les 6 mois afin de garantir un fonctionnement optimal.

Elimination

Demander a un professionnel de santé comment éliminer
les pansements, bocaux et tubulures usagés.
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Specifications techniques /ﬂf

Conditions d’entreposage des accessoires
Les accessoires doivent rester dans leur emballage et étre entreposés
a des températures comprises entre -20 °C et +50 °C.

Environnement de fonctionnement /i/
La pompe Invia Liberty et ses accessoires doivent étre =%

utilisés a des températures se situant entre +5 °C et +40 °C.
Ne pas utiliser les produits en cas de froid ou de chaleur extrémes.
Eviter 'humidité relative élevée (tolérance entre 15 et 93 %).

& MISE EN GARDE
Ne pas utiliser la pompe Invia Liberty au-dela de 3 000 metres
d’altitude.

Classe de protection IP33 IP33
La pompe Invia Liberty est protégée contre la pénétration

de gouttes d’eau et de substances solides de dimensions

supérieures a 2,5 millimétres.
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Signes et symboles

A

Ce symbole correspond
a une MISE EN GARDE
ou un AVERTISSEMENT
associé(e) au dispositif.

[

Ce symbole indique un appareil
de classe II.

)¢

Ne pas jeter I'appareil avec les
déchets municipaux non triés
(uniquement pour 'UE).

l

Ce symbole indique la date

de fabrication de I'appareil (quatre
chiffres pour 'année et deux
chiffres pour le mois).

wl

Ce symbole indique le nom
et 'adresse du fabricant.

StenLEeo

Ce symbole signifie que I'appareil
a été stérilisé avec de I'oxyde
d’éthylene.
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R only

Ce symbole indique un dispositif
sur prescription. MISE EN GARDE :
La loi fédérale américaine limite

la vente de ce dispositif a un
meédecin ou sur I'ordre d’un
médecin (E.-U. uniquement).

R

Ce symbole indique 'application
d’une piece de type BF.

Ce symbole indique le numéro
de catalogue du fabricant.

[sN]

Ce symbole indique le numéro
de série du fabricant.

LOT

Ce symbole indique le code
de lot du fabricant.

IP33

Ce symbole indique une
protection contre les effets nocifs
de lintroduction d’objets étrangers
solides et de gouttes d’eau.



u

Ce symbole indique que l'appareil
ne doit pas étre utilisé apres

la fin du mois et de I'année
mentionnés.

©

Ce symbole indique gu’il convient
de suivre le mode d’emploi.

-
B 500,
¢ us

Ce symbole signifie que I'appareil
est conforme aux normes

de sécurité établies par les
Etats-Unis et le Canada pour

les appareils électromédicaux.

®

Ce symbole indique que
'appareil ne doit pas étre utilisé
si 'emballage est endommagé.

pcs

Ce symbole indique le nombre
d’articles.

&
Ce symbole signifie que I'élément
marqué ou sa matiere est intégré

a un processus de récupération/
recyclage.

' %

Ce symbole correspond

au taux d’humidité maximal
a prendre en compte pour
I'utilisation et le stockage
de I'appareil.

Ce symbole indigue la limite
de pression atmosphérique
a prendre en compte pour
I'utilisation et le stockage
de l'appareil.

.
PRPy

Ce symbole indique
que l'appareil doit étre
maintenu au sec.

\I/
AN

]

Ce symbole indique que
le dispositif doit étre conservé
a I'abri de la lumiere du soleil.
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Ce symbole indique une prise
de courant continu.

@

Ce symbole indigque un dispositif
a usage uniqgue. Ne réutilisez pas
celui-ci.

A

Ce symbole indique la limite

de température pour I'utilisation,
le transport et le stockage

de I'appareil.
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Y

Ce symbole indique que
I'appareil est fragile et doit étre
manipulé avec précaution.

C€o

Ce symbole indique que I'appareil
est conforme a la directive 93/42/
CEE relative aux dispositifs
meédicaux.

11

Ce symbole indique que le carton
de transport doit étre en position
verticale pour étre transporté
correctement.



Compatibilité électromagnétique (EMC)

La pompe Invia Liberty fait 'objet de tests CEM en conformité avec
les normes |IEC 60601-1-2:2007 et IEC 60601-1-2:2014 4¢ édition
conformément aux clauses 7 et 8.9.

AVERTISSEMENT

La pompe Invia Liberty ne doit pas étre utilisée ni entreposée
avec d’autres appareils. S’il est impossible de faire autrement,
il faut surveiller la pompe Invia Liberty afin de s’assurer qu’elle
fonctionne correctement dans la configuration choisie.

A AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux spécifiés ou vendus
par le fabricant pour remplacer des composants internes, sous
peine d’entrainer une augmentation des émissions ou une
diminution de I'immunité de la pompe Invia Liberty.

& AVERTISSEMENT
EMC
Les équipements chirurgicaux a HF (haute fréquence),
les réseaux de radio ou similaires peuvent avoir une influence
sur le fonctionnement du dispositif et ne doivent pas étre utilisés
en méme temps que la pompe Invia Liberty.
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Ayuda

Lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de empezar
a utilizar este dispositivo.

Si tiene alguna pregunta sobre el sistema de tratamiento de heridas
con presion negativa Invia Liberty, pongase en contacto con su
meédico o profesional sanitario en el siguiente numero:

(INFORI\/IACIO'N DE CONTACTO DEL MEDICO/
PROFESIONAL SANITARIO:

Conserve estas instrucciones de uso (IDU) para el paciente
en un lugar de facil acceso.
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Advertencias, precauciones
e instrucciones de seguridad

A ADVERTENCIA

Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

A PRECAUCIONES

Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede ocasionar lesiones leves 0 moderadas.

Advertencias generales

A ADVERTENCIA

La persona encargada de utilizar este dispositivo a diario (paciente
0 cuidador) debera ser capaz de leer, comprender y seguir las
instrucciones suministradas por este manual de uso, por la pantalla
del aspirador y por el profesional sanitario. Dicha persona debe
poder escuchar y reaccionar a sefiales acusticas.

Utilice el sistema NPWT Invia Liberty unicamente con la persona

a quien se ha prescrito y solo para el uso previsto.

No aplique el tratamiento sin la supervision de un profesional
sanitario y sin consultar primero al personal sanitario y de enfermeria
capacitado sobre las instrucciones de uso del mismo.

No esta permitido realizar modificaciones en el equipo.

A ADVERTENCIA

Compruebe visualmente el apdsito de la herida y el sistema Invia
Liberty de manera frecuente.

Si observa una gran cantidad de sangre en el apdsito, en los tubos
0 en el recipiente:

1 Apague el aspirador pulsando durante 3 segundos.
2 Apligue presion sobre la herida.
3 Busque inmediatamente asistencia médica de emergencia.

Si tiene dificultades para respirar, busque inmediatamente asistencia
medica de emergencia.
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A ADVERTENCIA
Pongase de inmediato en contacto con su profesional sanitario
si presenta los siguientes sintomas:
— pérdida significativa de la vision o la audicion;
— dolor, molestia o enrojecimiento en la zona circundante
a la herida;
— hinchazoén, comezdén o sarpullidos alrededor de la herida;
— fiebre;
— olor fuerte procedente de la herida;
— drenaje verde y espeso 0 cualquier cambio en el color
del drenaje;
— nauseas, vomitos o diarrea;
— dolor de garganta con inflamacion;
— mareos o0 confusion;
— reacciones alérgicas, como enrojecimiento, sarpullidos o urticaria,
hinchazén o comezdn graves.

A ADVERTENCIA

Una vez que el profesional sanitario haya ajustado la configuracion
de presion y modalidad del aspirador, no pulse ningun otro botdn
que no sea el boton de encendido/apagado | ], el botdn de
espera | ] o el botdn de silencio [ (3 ].

A ADVERTENCIA

El aspirador debe utilizarse las 24 horas del dia. No detenga

el aspirador a menos que asi lo indique el profesional sanitario

O gue se produzca un sangrado excesivo.

Si el aspirador se detiene durante mas de dos horas, debera
cambiarse el apdsito. Dirijase a su profesional sanitario para solicitar
un cambio del aposito.

& ADVERTENCIA
Si el aspirador deja de funcionar y no es posible encenderlo,
llame inmediatamente a su profesional sanitario.
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Finalidad de este dispositivo

Su profesional sanitario le ha prescrito el tratamiento de heridas

con presion negativa (NPWT).

Se ha demostrado que el tratamiento de heridas con presion negativa
estimula la curacién de toda una serie de tipos de heridas. La presion
negativa (succion) se proporciona a una herida a través de un
aspirador. La succion o presion negativa le ayudara a retirar los
fluidos y cerrar su herida. Su profesional sanitario colocara un apdsito
especial sobre su herida y un tubo que ira desde la herida hasta

el recipiente situado en el aspirador. A continuacion, se enciende

el aspirador a la presidn prescrita para retirar las secreciones de

su herida y estas pasan al recipiente. El tratamiento se aplicara

las 24 horas del dia.

Uso previsto

Usuario previsto

El sistema NPWT Invia Liberty esta disenado para ser utilizado

por profesionales sanitarios o usuarios con la formacién adecuada.
Los profesionales sanitarios son responsables de capacitar

a los usuarios no profesionales segun las instrucciones de uso
para pacientes y de explicarles toda la informacion relacionada
con la seguridad.

Poblacion de pacientes prevista

El sistema NPWT Invia Liberty se ha concebido unicamente

para su uso en pacientes que muestren las afecciones descritas en
las indicaciones de uso. No se ha estudiado el uso del dispositivo
en pacientes pediatricos.

Entorno previsto

El sistema NPWT Invia Liberty esta disenado para ser utilizado en
hospitales, asi como en centros de cuidados prolongados y en
asistencia domiciliaria.
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Cuando se debe utilizar el dispositivo

(indicaciones de uso)

El sistema de tratamiento de heridas con presion negativa (NPWT)
Invia Liberty esta indicado para pacientes que pueden beneficiarse
del uso de un dispositivo de succion (NPWT), ya que crea unas
condiciones que contribuyen a la cicatrizacion de heridas por
segunda o tercera intencion (cicatrizacion primaria retardada)

al preparar el lecho de la herida para su cierre, reducir el edema,
fomentar la formacion y perfusion de tejido de granulacion, y eliminar
el exudado y el material infeccioso.

Cuando se utiliza en incisiones quirurgicas cerradas, el sistema NPWT
Invia Liberty también esta indicado para tratar el entorno de aquellas
incisiones quirurgicas que siguen drenando tras un cierre suturado

0 grapado, al mantener el entorno cerrado y eliminar el exudado
mediante la aplicacion del tratamiento de heridas con presion negativa.

El sistema NPWT Invia Liberty es adecuado para los siguientes casos:

— Heridas agudas o subagudas — Ulceras por insuficiencia venosa
— Heridas cronicas — Heridas traumaticas

— Heridas dehiscentes — Quemaduras de espesor parcial
— Ulceras por presion — Colgajos ¢ injertos

— Ulceras diabéticas — Incisiones quirurgicas cerradas

0 neuropaticas

Cuando no se debe utilizar el dispositivo

(contraindicaciones)

El sistema NPWT Invia Liberty esta contraindicado en los siguientes
casos:

— Tejido necrdtico con presencia - Vasculatura expuesta
de escaras — Nervios expuestos
— Osteomielitis no tratada — Anastomosis expuesta
— Fistulas no entéricas en los vasos sanguineos
e inexploradas 0 derivaciones
— Heridas neoplasicas - Organos expuestos

Si tiene cualquier duda, consulte a su profesional sanitario.
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Descripcion del dispositivo

Revise el embalaje de entrega del sistema Invia Liberty para
comprobar que esté completo y en buenas condiciones.

A ADVERTENCIA
No utilice accesorios que no sean los que se describen
a continuacion.

Conector rapido Kit de tubos Invia

\ ‘) Liberty, de un solo

* - . ‘o
Conectoren Y g i - uso, estéril
=5+
Adaptador \
de drenaje Maletin de
(S transporte
T ®
an Medela v
\t!“:,j L | q ';':” '
Recipiente Invia ( -
. Soporte con
Liberty de 0,3 | , .
i ) barra estandar
con solidificador .
Aspirador
Invia Liberty
" con instruc-
- ciones
l de uso Cargador
-
Recipiente Invia -
Liberty de 0,8 | :
con solidificador Estacion de conexién

*Producto no disponible en todos los paises
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Pantalla

Botones para manejar el aspirador Invia Liberty

fﬁ —

| O] Encendido/

| g ol Apagado

; " L\_/\;ﬁ_ﬂ

Recipiente lleno A r | NoO pulsar (SOlO

| %

| } ~ | para el profesional

T — | e
Silenciar J I ?J K Silenciar Standby (3 seq.) } iL4_/l \\ Sar“tarIO)

i T |

Espera/Encendido

Condiciones gque afectan al uso

& PRECAUCION
El aspirador Invia Liberty debe permanecer en

posicion vertical durante su uso.

e,
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22\
Seguridad general en el hogar m

Lea y tenga en cuenta estas advertencias e instrucciones de seguridad
antes de comenzar a utilizar el sistema. Estas instrucciones de uso
deben guardarse con el dispositivo. Tenga en cuenta que estas instruc-
ciones de uso son pautas generales para la utilizacion del producto.
Para resolver situaciones médicas, debera consultar a un médico.

A PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS

— No utilice alargadores eléctricos con el aspirador Invia Liberty.

— Cologue el cable de alimentacion de forma que no pueda
ocasionar tropiezos o caidas.

— Nunca coloque el cable de alimentacion alrededor de su cuello.

— Evite que el cable de alimentacion entre en contacto con
superficies calientes.

— No tire del cable de alimentacion para desenchufarlo de la pared.

— No intente reparar usted mismo el aspirador Invia Liberty.

Si no funciona, péngase en contacto con su profesional sanitario.

— Mantenga el aspirador Invia Liberty limpio y seco.

— Nunca sumerja el aspirador Invia Liberty en agua u otros liquidos.

— En caso de que el aspirador se moje, séquelo con una toalla.

— No seque el aspirador Invia Liberty en el microondas.

— Mantenga el aspirador fuera del alcance de nifios y mascotas.

— Se requiere supervision cuando el aspirador Invia Liberty se
utiliza cerca de nifos.

— No exponga el aspirador Invia Liberty a la luz solar directa.

— Riesgo de explosion: el aspirador Invia Liberty no se debe usar
en entornos potencialmente explosivos, incluidos aquellos
enriguecidos con oxigeno y areas con anestésicos inflamables.

— El uso de equipos de comunicacion inaldambrica, como dispositivos
domésticos de red inalambrica, teléfonos moviles, teléfonos
inalambricos y sus soportes, y walkie-talkies, puede afectar al
aspirador Invia Liberty, por 1o que se deben mantener a una
distancia minima de 30 cm del aspirador Invia Liberty. Esto puede
ocasionar una carga insuficiente de la bateria o generar un fallo
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interno. Consulte el capitulo «Notificaciones y resolucion de
problemas» para saber qué hacer en caso de fallo interno.

— Este producto contiene baterias de iones de litio que pueden
acarrear riesgo de incendio, explosion y quemaduras. Evite
desmontarlo, golpearlo, calentarlo a una temperatura superior
a 100 °C, incinerarlo o quemarlo.

Si detecta un cambio del nivel de vacio o algun otro error, coloque
el aspirador Invia Liberty a una distancia de al menos 30 cm de
cualquier teléfono maovil que esté emitiendo o recibiendo llamadas.
Apague y encienda nuevamente el aspirador Invia Liberty para rea-
justarlo después de un error. Siempre que sea posible, se recomien-
da mantener una distancia de seguridad minima de 30 cm entre

el aspirador Invia Liberty y cualquier teléfono movil.

Al dormir —)

— Asegurese de que los tubos del Invia Liberty no puedan doblarse.
— Evite que el aspirador pueda caer al suelo mientras duerme.
— Cargue siempre el aspirador Invia Liberty cuando se vaya

a la cama.

Al ducharse, banarse o lavarse ::;5;;:'

’

— No utilice el aspirador Invia Liberty mientras se bafa o se ducha.

— ElInvia Liberty puede desconectarse del apdsito durante un
lapso de tiempo corto (de hasta 20 minutos) para cambiarse
de ropa o para asearse. Analice los planes de aseo con su
profesional sanitario.

— Evite que el aspirador Invia Liberty se moje.

— No coloque el aspirador Invia Liberty en un lugar desde el cual
se pueda caer a una ducha, a un lavabo o una banera.

— No toque el Invia Liberty si se ha caido al agua. Desconecte
el dispositivo inmediatamente de la corriente eléctrica
y desconecte el aspirador del apdsito.

95



Al salir de casa j«_’k{ﬁ\

— Compruebe el estado de la bateria y, si es necesario,
recarguela antes de salir de casa.

— Para mayor comodidad, coloque el aspirador Invia Liberty
en su maletin de transporte.

— No se olvide de llevar consigo una fuente de alimentacion
y un recipiente extra.

Instrucciones de configuracion

& ADVERTENCIA
Compruebe con frecuencia el aspirador Invia Liberty
y el aposito para asegurarse de que funcione. Compruebe
visualmente el apdsito de la herida, el area circundante v el
fluido del recipiente para buscar indicios de infeccién u otras
complicaciones, segun lo que le indique su profesional sanitario.

Encendido

T"ﬁ.‘,
Encienda el aspirador Invia Liberty pulsando

j:l V| .‘ la tecla [ (@) ].

1 C @ Vista de la pantalla cuando el aspirador esta
I H en funcionamiento. El indicador de funciona-
miento/espera esta girando [ @ ]

96



& ADVERTENCIA
No intente efectuar el tratamiento sin la supervision
de su profesional sanitario.

A ADVERTENCIA
El sistema de NPWT debe estar en funcionamiento las 24 horas
del dia. No detenga el tratamiento a menos que asi o indique su
profesional sanitario o que se produzca un sangrado excesivo.

& ADVERTENCIA
Si se suspende el tratamiento durante mas de dos horas,
debera reemplazarse el apodsito y el profesional sanitario
debera recomenzar el tratamiento.

A ADVERTENCIA
El aspirador Invia Liberty no detecta bloqueos en los tubos
conectados al adaptador de drenaje o al brazo curvo del
conector en VY. A lo largo del dia, supervise con frecuencia
el tubo del apdsito conectado al adaptador de drenaje
o al brazo curvo del conector en Y, para asegurarse
de que el tubo no esté doblado ni bloqueado.

Si identifica algun blogueo en el tubo conectado al adaptador de
drenaje o en el tubo conectado al brazo curvo del conector en',
poéngase en contacto con su profesional sanitario.

Apagado

Pulse el boton | ] durante 3 segundos
para apagar el aspirador Invia Liberty.
Pulselo una sola vez.
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Ajuste del maletin de transporte

El aspirador Invia Liberty esta concebido para colocarse en
un maletin de transporte durante su funcionamiento.

\\‘ Y
Medeiq i

1 Abra el maletin de transporte.

2 Deslice el aspirador Invia Liberty en el compartimento
correspondiente.

3 Cierre la solapa de velcro sobre el aspirador.

La bandolera también puede usarse como cinturdn.
Para esto, suelte la correa de los lados del maletin de transporte
y pasela por las dos presillas ubicadas en la parte posterior del mismo.

Carga de la bateria

Cuando la bateria estéa totalmente cargada, el tiempo de uso con
bateria suele ser superior a 14 horas. Si el aspirador Invia Liberty
esta funcionando de manera continua debido a una fuga de aire,
es posible que la bateria deba recargarse antes.

Simbolos de estado de la bateria

e m . )

llena  media carga vacia
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Si el dispositivo se queda sin bateria, siga las siguientes instrucciones.

Abra el puerto de alimentacion y conecte el Invia Liberty al enchufe
eléctrico de la fuente de alimentacion suministrada con el aspirador.
Conecte el otro extremo de la fuente de alimentacion a una toma
de pared. Las barras en movimiento que se muestran en el monitor
de la bateria indicaran que se esta cargando.

La bateria estara completamente cargada al cabo de unas cuatro
horas. Cuando la bateria esté totalmente cargada, si permanece
conectada a la fuente de alimentacién, se mostrara el icono ¥}
en la pantalla. Una vez completada la carga, desenchufe la fuente
de alimentacion de la pared y desconecte el aspirador Invia Liberty
de la fuente de alimentacion.

Presione hacia abajo la cubierta de proteccion para cerrar el puerto
de alimentacion.

A PRECAUCION
Debe continuarse con el tratamiento NPWT mientras
se carga la bateria del aspirador. No apague el aspirador
mientras se carga.

Cargue siempre la bateria durante la noche.

Puerto del enchufe
adaptador

-_—
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Cambio del recipiente

Cambie el recipiente como minimo una vez a la semana o cuando
parezca que esté lleno o suene la alarma, de acuerdo con las
instrucciones que se muestren en la pantalla del aspirador.

1 Lavese las manos.
2 Pulse el botdn de espera | > 3 segundos ] y el motor
del aspirador dejara de funcionar.
3 Pulse el boton de liberacion de la parte
superior del aspirador y retire el recipiente.

4 Selle el recipiente utilizado con el tope
situado en la parte lateral.
5 Desembale el nuevo recipiente y despegue

el adhesivo de seguridad; coloque las
clavijas de la parte inferior del mismo en las
ranuras gue se encuentran en la base del

S —
aspirador. Empuje el recipiente hasta que
haga clic dentro del aspirador Invia Liberty.

N APRECAUClo’N
= N No utilice el recipiente Invia Liberty
\ md si el empaquetado estéril esta danado.
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Pulse «On» [ £J ] para encender el aspirador
Invia Liberty y continuar con el tratamiento,
y deslicelo en el interior de su maletin de
transporte.

7 Deseche el recipiente usado segun las instrucciones
suministradas por su profesional sanitario.

Conexion y desconexion del conector
rapido

El conector rapido permite desconectar el equipo durante un lapso
de tiempo corto (de hasta 20 minutos) para que pueda cambiarse
de ropa o asearse. Durante este periodo, puede establecerse el
modo de espera en el aspirador durante un intervalo de 5 minutos;

transcurrido este tiempo, sonara la alarma del modo de espera
y podra silenciarse durante 5 minutos mas.

1 Lavese las manos.

2 Cierre la pinza del tubo del
- A e

recipiente y cierre la pinza - [
del tubo del apdsito.
3 Pulse el botdn de espera | > 3 segundos | y el motor

del aspirador dejara de funcionar.
Presione los laterales del conector rapido
para desconectarlo.

l
:.it.:.
I -
- -
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102

Para volver a conectar el conector rapido,

’ t acople sus extremos hasta que oiga un clic.

Abra la pinza del tubo del recipiente y abra
= = =

la pinza del tubo del apdsito.

|

c

/"\v@@

A

Pulse el boton «On» [ €1 ] para continuar
con el tratamiento.




Notificaciones y resolucion (( 'l
de problemas

No se asuste si oye una sefal acustica.
Siga estas indicaciones.

1 Si el aspirador Invia Liberty esta en su maletin de transporte,
abra la tapa del maletin.

2 Pulse [ (2 ] para silenciar la senal acustica ’ Recipier]
durante 60 segundos (puede pulsar de nuevo
cada vez que suene la senal). ,
@ ’ )3{ Silencig
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Tabla de alarmas

Advertencia

401

[ 2]

[ 2]

-

Bateria baja

401

Cargar bateria

K Silenciar Standby (3 seg.)

225 Standby (3 seg.)

405

-

Modo standby

405

Conecte y desconecte el
aspirador

& Gilenciar On

Zé& On

406

Q

Temperatura
interna alta

Retire la bomba de la fuente de calor
{p.ej., la luz solar directa) o retire
cualquier cubierta adicional (p.ej.,
una manta).

Standby (3 seg.)

ﬁ\ Silenciar

Zﬁ Standby (3 seqg.)

Alarma

301

(3)

Fuga en el sistema

Controle si hay fugas en el sistema y
si el contenedor estd correctamente
insertado.

Consulte las instrucciones de uso
para una informacion adicional.

K Silenciar

Standby (3 seg.)

E&: Standby (3 seg.)

302

2]

Sistema obstruido

Compruebe que el tubo esta limpio y
no esta enrollado. Compruebe si el
contenedor estd lleno.

Consulte las IDU si desea obtener
mas instrucciones.

Standby (3 seg.)

K Silenciar

225 Standby (3 seg.)
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Comentarios / posible causa del fallo

Recargue la bateria colocando el aspirador Invia Liberty en la estacion
de conexion o enchufe el cargador al puerto de alimentacion del aspirador.

El tiempo restante de la bateria es de aproximadamente 30 minutos.

Si el aspirador permanece en modo de espera durante mas
de cinco minutos, sonara una alarma.

Para continuar con el tratamiento pulse el botén «On» [ £ 1.

Enfrie el aspirador Invia Liberty siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Apésito:

— Compruebe que no haya una fuga de aire en el apodsito. Presione
firmemente los bordes del apdsito, alrededor del tubo de drenaje
0 sobre el Invia FitPad.

— Puede aplicar una pelicula adicional para fijar el apdsito y sellar
el drea de fuga.

Conexiones:

— Asegurese de que el tubo del apdsito esté conectado de forma
adecuada al tubo del recipiente.

— Asegurese de que el tubo del recipiente esté insertado directamente
al aspirador.

Recipiente:

— Asegurese de que el recipiente esté insertado de forma adecuada;
suéltelo y vuelva a colocarlo.

— Asegurese de que no falte la junta térica naranja que se coloca junto
al tubo del recipiente en el aspirador. Puede solicitar mas juntas
al representante de Medela.

Llame a su profesional sanitario.
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Bateria vacia Cargar bateria

K Silenciar é&

£ &3
306 Cambie el recipiente
& Silenciar Standby (3 seqg.) .&ék Standby (3 seq.)
(3] 3]
g Error de !! ! Extraer y volver a introducir el
s 31 1 autocomprobacion Q recipiente
E 311
ﬁ\ Silenciar ék on

Filtro obstruido

Silenciar on oy on
P4 &

Gambiar el contenedor

313

Apague y encienda la bomba.
Error interno . " -

Si el problema petsiste, pdngase en

contacto con un representante de

Health Care.

K Silenciar é&

Fallo interno

A PRECAUCION
Si no puede identificar ningun simbolo 0 no comprende
la alarma que se muestra en la pantalla, poéngase en contacto
con su profesional sanitario.
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Comentarios / posible causa del fallo

Recargue la bateria colocando el aspirador Invia Liberty en la estacion
de conexiodn o enchufe el cargador al puerto de alimentacion del aspirador.

El tiempo restante de la bateria es de aproximadamente 15 minutos.

Cambie el recipiente (consulte el capitulo «Cambio del recipiente»).

Recipiente: - Suelte el recipiente y vuelva a colocarlo.
Tubo: - Asegurese de que el tubo no esté doblado, enroscado
ni bloqueado.

Cambie el recipiente (consulte el capitulo «Cambio del recipiente»).

Reinicie el aspirador. Si persiste el fallo interno, apague el aspirador
pulsando [ > 3 segundos] y pdongase en contacto con su profesional
sanitario.

A ADVERTENCIA
Si el aspirador falla 0 no es posible encenderlo, llame
inmediatamente a su profesional sanitario.

107



Limpieza y desinfeccion

El aspirador Invia Liberty puede limpiarse con un pano
humedo y un limpiador suave de uso doméstico.

Garantia

La garantia tiene una vigencia de dos anos a partir de la fecha

de entrega. El fabricante no se responsabilizara de ningun dano
0 dafo indirecto ocasionados por un uso incorrecto o indebido,
0 por el uso del sistema por parte de personas no autorizadas.

Mantenimiento y control de seguridad

El mantenimiento solo puede ser realizado por personal

autorizado. El control de seguridad se reduce a la inspeccion visual
de la carcasa y el cargador para detectar cualquier dafio y se debe
llevar a cabo antes de cada uso. Si no se utiliza el aspirador Invia
Liberty, la bateria debe recargarse aproximadamente una vez cada
seis meses para asegurar su optimo funcionamiento.

Eliminacion
Consulte con su profesional sanitario el mejor modo
de desechar los apdsitos, recipientes y tubos usados.
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Especificaciones técnicas /ﬂf

Condiciones de almacenamiento de los accesorios
Los accesorios deben permanecer en su embalaje y almacenarse
a una temperatura comprendida entre -20° y 50° Celsius.

Condiciones ambientales de funcionamiento /i/
%

El aspirador Invia Liberty y sus accesorios deben

utilizarse a una temperatura comprendida entre 5° y 40° Celsius.

No utilice los productos en condiciones de frio o calor extremo. Evite
altos niveles de humedad relativa (se admite un intervalo del 15-93 %)).

A PRECAUCION
No utilice el aspirador Invia Liberty a mas de 3000 m
por encima del nivel del mar.

Clase de proteccion IP33 IP33

El aspirador Invia Liberty esta protegido frente a la entrada de objetos
extranos sdlidos de mas de 2,5 mm, asi como de gotas de agua.
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Signos y simbolos

A

Este simbolo acompafna a una
PRECAUCION o ADVERTENCIA
asociada al dispositivo.

[l

Este simbolo indica que se trata
de un dispositivo de clase |l

hid

No deseche este dispositivo junto
con otros residuos urbanos sin
clasificar (aplicable solo a la UE).

l

Este simbolo muestra la fecha
de fabricacion (cuatro digitos
para el ano y dos para el mes).

wl

Este simbolo indica el nombre
y la direccion del fabricante.

110

R only

Este simbolo indica que este
dispositivo necesita prescripcion
médica. PRECAUCION:

De acuerdo con la legislacion
federal de Estados Unidos,

la venta de este dispositivo

solo podra realizarla un médico
u otra persona a peticion

de un médico (solo aplicable

a Estados Unidos).

R

Este simbolo acompafna a una
pieza aplicada de tipo BF.

Este simbolo indica el numero
de catalogo del fabricante.

[sN]

Este simbolo indica el nimero
de serie del fabricante.

LOT

Este simbolo indica el codigo
de lote del fabricante.



steniEo

Este simbolo indica que el
dispositivo se ha esterilizado
mediante dxido de etileno.

=

Este simbolo indica el afo
y el mes a partir del cual debe
dejar de utilizarse el dispositivo.

o

Este simbolo recomienda seguir
las instrucciones de uso.

Este simbolo indica el
cumplimiento de requisitos
adicionales de seguridad de
EE. UU. y Canada para equipos
eléctricos sanitarios.

®

Este simbolo indica que
no se debe utilizar el dispositivo
si el embalaje esta danado.

IP33

Este simbolo indica proteccion
contra la entrada de objetos
solidos externos y contra los
efectos dafninos causados por
la entrada de agua.

B
Este simbolo indica que el arti-
culo marcado o sus materiales

forman parte de un proceso
de recuperacion o reciclaje.

' %

Este simbolo indica

los limites de humedad
para el funcionamiento
y el almacenamiento.

Este simbolo muestra los limi-
tes de presion atmosférica para
el funcionamiento y el alma-
cenamiento del dispositivo.

‘
‘
‘I't «

Este simbolo indica que hay que
mantener el dispositivo seco.
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pcs

Este simbolo indica el niumero
de articulos.

Este simbolo indica la toma
de corriente continua.

@

Este simbolo acompana

a un dispositivo de un solo uso.

No reutilice el dispositivo.

A

Este simbolo indica el limite de
temperatura de funcionamiento,
transporte y almacenamiento.

112

S

ZAAN

Este simbolo recomienda
mantener el dispositivo alejado
de la luz solar.

Y

Este simbolo recomienda
que se trate el dispositivo fragil
con cuidado.

C€o

Este simbolo indica que el
dispositivo cumple la Directiva
93/42/CEE relativa a los
productos sanitarios.

11

Este simbolo indica la posicion
vertical correcta del embalaje
de transporte.



Compatibilidad electromagnética (CEM)

El Invia Liberty ha superado las pruebas CEM segun los requisitos
de las normas CEl 60601-1-2:2007 y CElI 60601-1-2:2014, 4.2 edicion,
en lo relativo a las clausulas 7 y 8.9.

ADVERTENCIA

El aspirador Invia Liberty no debe utilizarse al lado, encima
0 debajo de otros dispositivos. En caso de que fuera
necesario colocarlo junto a otros equipos, compruebe que
el aspirador funciona con normalidad en dicha posicion.

A ADVERTENCIA
No utilice accesorios distintos de los recomendados
o vendidos por el fabricante como piezas de sustitucion de
componentes internos. Esto podria causar un aumento de las
emisiones o disminuir la inmunidad del aspirador Invia Liberty.

& ADVERTENCIA
Compatibilidad electromagnética (CEM)
Los equipos quirurgicos de HF (alta frecuencia), las redes
de radio y similares pueden afectar al funcionamiento
del dispositivo y no se deben usar en combinacion
con el aspirador Invia Liberty.
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Assisténcia

Leia integralmente o manual de instrugdes antes de tentar operar
o dispositivo.

Caso tenha quaisquer duvidas sobre o seu sistema de Terapia
de Pressao Negativa para Feridas Invia Liberty, contacte o seu
meédico / prestador de cuidados de saude através do numero
indicado em baixo:

(PRESTADOR DE CUIDADOS DE SAUDE/
MEDICO INFORMACOES DE CONTACTO:

Mantenha este manual de Instru¢cdes de Utilizacao para
o doente num local de facil acesso.
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Avisos, adverténcias e instrucoes
de seguranca

/\ aviso

Indicam uma situagao potencialmente perigosa que, caso nao
seja evitada, podera resultar em morte ou lesdo grave.

A CHAMADAS DE ATENGAO

Indicam uma situacao potencialmente perigosa que, caso nao
seja evitada, podera resultar numa lesao menor ou moderada.

Avisos gerais

/\ aviso

A pessoa responsavel pela operacédo deste dispositivo numa
base diaria (0 doente, o prestador de cuidados) devera conseguir
ler, compreender e seguir as indicagdes contidas nestas
instrucdes de utilizac&o, no visor da bomba e dadas pelo
profissional de saude. A pessoa devera ter capacidade auditiva

e responder a sinais sonoros.

Utilize o sistema de NPWT Invia Liberty apenas na pessoa a qual
foi prescrito e apenas para a utilizagao a que se destina.

N&o execute a terapia sem primeiro consultar o pessoal de cuidados
de saude e os prestadores de cuidados que tenham recebido
formacéo sobre as instrucoes de utilizacdo e a supervisao

dos profissionais de saude.

E proibida qualquer modificacdo deste equipamento.

/\ aviso

Verifique visualmente o penso da ferida e o sistema Invia Liberty
de forma frequente.
Se vir grandes quantidades de sangue no penso, nos tubos
Ou Nno recipiente:

1 Desligue a bomba, premindo sem soltar durante

3 segundos.

2 Aplique pressao na ferida.
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3 Procure de imediato assisténcia médica de emergéncia.
Se sentir dificuldades em respirar, procure assisténcia médica de
emergéncia imediata.

/\ aviso

Contacte imediatamente o seu profissional de saude se sentir 0s

seguintes sintomas:

— Perda de visao ou audi¢ao significativa

— Dor, sensibilidade ou vermelhidao em torno da ferida

— Edema, prurido ou irritagcao em torno da ferida

— Febre

— Odor forte da ferida

— Exsudado espesso de cor verde ou qualquer alteracéo pouco
habitual na cor do exsudado

— Nausea, vomitos ou diarreia

— Dor de garganta com edema

— Tonturas ou confusao

— Reacgoes alérgicas como vermelhidao, irritagéo ou urticaria,
edema ou prurido grave

/\ aviso

Depois de o profissional de saude ter definido a pressao da
bomba e as definicbes do modo, nao prima qualquer outro botéao
além do botao para ligar/desligar [ (2} ], o botao de espera [ £1 ]
Ou 0 botéo para cancelar o som [ (2 ].

/\ aviso

A bomba deve ser utilizada 24 horas por dia. N&o interrompa

o funcionamento da bomba, salvo se receber instrucdes do seu
profissional de saude ou se ocorrer uma hemorragia excessiva.
Se interromper o funcionamento da bomba durante um periodo
superior a 2 horas, tem de mudar o penso. Contacte o seu
profissional de saude para solicitar a mudanca do penso.

/\ aviso

Se a bomba deixar de funcionar € néao for possivel liga-la,
contacte de imediato o seu profissional de saude.
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Finalidade do dispositivo

O seu fornecedor de cuidados de saude prescreveu-lhe um
sistema NPWT (Terapia de Pressdao Negativa para Feridas).

A Terapia de Presséo Negativa para Feridas tem demonstrado
ajudar a promover a cura em varios tipos de feridas diferentes.

A pressao negativa (succao) é aplicada a ferida através de uma
bomba. A succgéo, ou pressao negativa, ajuda a remover os fluidos
e a fechar a ferida. O seu profissional de saude colocara um penso
especial na ferida e um tubo que liga a ferida ao recipiente na
bomba. A bomba € entéo ligada com a pressao prescrita para
remover 0s fluidos da ferida. O fluido é entdo encaminhado para

o recipiente. O tratamento mantém-se ativo 24 horas por dia.

Utilizagao prevista

Utilizador previsto

O sistema de NPWT Invia Liberty destina-se a ser utilizado por
profissionais de saude ou por utilizadores leigos que tenham
recebido a formacao adequada. Os profissionais de saude sao
responsaveis por formar os utilizadores leigos de acordo com
as instrucoes de utilizagao para o doente e por explicar todas
as informacdes relacionadas com a seguranca.

Populacao de doentes prevista

O sistema de NPWT Invia Liberty destina-se a ser utilizado
apenas em doentes com as patologias descritas nas indicagdes
de utilizagao. O dispositivo nao foi ainda estudado em doentes
pediatricos.

Ambiente previsto

O sistema de NPWT Invia Liberty destina-se a ser utilizado em
cenarios de cuidados agudos, prolongados ou domiciliarios.
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Quando utilizar o diSpOSitiVO (Indicacdes de utilizagéo)

O sistema de NPWT (Terapia de Pressdo Negativa para Feridas) Invia
Liberty é indicado para doentes que possam beneficiar de um
dispositivo de succao (NPWT) uma vez que cria um ambiente que
promove a cura de feridas através de uma intencdo secundaria ou
terciaria (primaria atrasada) ao preparar o leito da ferida para o fecho,
reduzindo o edema, promovendo a formacéo de tecido de granulacao
e a perfusé&o e removendo o exsudado € material infeccioso.

Quando utilizado em incisdes cirurgicas fechadas, o sistema de NPWT
Invia Liberty também se destina a tratar o ambiente de incisdes
cirdrgicas que continuem a drenar apds o fecho suturado ou agrafado,
mantendo um ambiente fechado e removendo o exsudado através

da aplicagéo da Terapia de Pressao Negativa para Feridas.

O sistema de NPWT Invia Liberty é adequado para as seguintes
indicacoes:

— Feridas agudas ou subagudas — Feridas traumaticas

— Feridas cronicas — Queimaduras de espessura
— Feridas deiscentes parcial

— Ulceras de pressao — Retalhos e enxertos

— Ulceras diabéticas/neuropéticas  — Incisdes cirlrgicas fechadas

— Ulceras de insuficiéncia venosa

Quando nao utilizar o diSpOSitiVO (Contraindicacoes)

O sistema de NPWT Invia Liberty € contraindicado na presenca de:

— Tecido necroético com escara  — Nervos expostos
— Osteomielite ndo tratada — Local anastomatico exposto
— Fistulas n&o entéricas de vasos sanguineos
e nao exploradas ou bypasses
— Malignidade na ferida — Orgéos expostos

— Vasculatura exposta

Se tiver duvidas, converse com o seu profissional de saude.
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Descricao do dispositivo

Verifigue a embalagem de entrega do sistema Invia Liberty
relativamente a presenca e estado geral de todos os componentes.

/N aviso

N&o utilize quaisquer outros acessorios além dos acessorios

descritos abaixo.

Conetor rapido

I\

“° .
ConetoremY e -

=
Adaptador de
drenagem*

-

—
[::]

Recipiente Invia
Liberty de 0,3 litros
com solidificante

ke

Recipiente Invia
Liberty de 0,8 litros
com solidificante

Conjunto de tubos
Invia Liberty, unico,
estéril

Estojo de
transporte

Medela v
11 [] “:,, '
‘ £ —
Suporte com
, calha padrao
Bomba Invia
Liberty com
instrucoes

de utilizagao |
Carregador

Estacao de carga

* Produto nao disponivel em todos 0s paises
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Ecra

Botbes para operar a bomba Invia Liberty

fr —
II
i O] ‘ LIGAR/DESLIGAR

)~\

; m o) A

11
| ’Q\ \V'jﬂj N&o premir (apenas
{ | para 0 médico)

Lo | |
Sem som J L’ K Sem som Em espera (3 seg.) ¥<_/l \\
[

Standby/Ligar

CondicOes que afetam a utilizagao

& ATENGAO
Durante a utilizagao, a bomba Invia Liberty deve

ser mantida na posicao vertical.

e,
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Seguranca geral no domicilio m

Leia e observe estes avisos e instrucdes de seguranca antes
de colocar o aparelho em funcionamento. Estas instrugoes

de utilizagdo devem ser conservadas com o dispositivo.
Tenha em conta que estas instrugOes de utilizagao constituem
uma orientagao geral para o uso do produto. As situagdes
meédicas deverdo ser solucionadas por um medico.

A CHAMADAS DE ATENCAO/ADVERTENCIAS
N&ao utilize extensdes elétricas com a bomba Invia Liberty.

— Posicione o cabo de alimentacao de tal forma que néao
provoque tropecdes e quedas.

— Nunca coloque o cabo de alimentacéo a volta do pescogo.

— Mantenha o cabo de alimentacao afastado de superficies
quentes.

— Né&o desligue o cabo de alimentagéo elétrica da tomada
de parede puxando pelo cabo.

— Nao tente alterar nem reparar a bomba Invia Liberty. Contacte
0 seu profissional de saude se a bomba nao estiver a funcionar.

— Mantenha a bomba Invia Liberty seca e limpa.

— Nunca coloque a bomba Invia Liberty em agua ou noutros
liquidos.

— (Caso a bomba Invia Liberty se molhe, seque com uma toalha.

— Nao seque a bomba Invia Liberty num forno micro-ondas.

— Mantenha a bomba Invia Liberty afastada de criancas
e de animais.

— E necesséria a supervisdo quando a bomba Invia Liberty
for utilizada nas imediacOes de criangas.

— Mantenha a bomba Invia Liberty protegida da luz solar direta.

— Perigo de exploséo — a bomba Invia Liberty ndo se destina
a utilizacao em ambientes potencialmente explosivos e em
areas em que existam substancias anestésicas inflamaveis.

— Os equipamentos de comunicagao sem fios, como, por
exemplo, dispositivos numa rede doméstica sem fios, telemoveis,
telefones sem fios e respetivas estacdes de base e walkie-
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talkies, podem interferir com a bomba Invia Liberty e devem
ser mantidos a uma distancia minima de 30 cm da bomba Invia
Liberty. Esta situagcao pode provocar o carregamento da bateria
insuficiente ou resultar em avaria interna. Consulte o capitulo
Notificacdes e a resolucéo de problemas para aceder as acdes
a realizar em caso de avaria interna.

— Este produto contém baterias de ides de litio que acarretam
0 risco de incéndio, explosao e queimaduras. Nao desmonte,
parta, aqueca acima dos 100 °C, incinere nem elimine no fogo.

Se observar uma alteragéo no nivel de vacuo ou uma condigéo
de erro, afaste a bomba Invia Liberty, no minimo, 30 cm do
telemovel ao efetuar ou receber chamadas. Ligue a bomba Invia
Liberty e desligue novamente para rep6-la apds uma condicao de
erro. Sempre que possivel, € recomendada uma distancia minima
de 30 cm entre a bomba Invia Liberty e um telemdvel.

Sono —

— Certifique-se de que nao dobra o conjunto de tubos da bomba
Invia Liberty.

— Rvite que a bomba Invia Liberty caia no chdo enquanto dorme.

— Carregue sempre a bomba Invia Liberty ao deitar-se.

Duches, banhos e lavagens o

— Nao utilize a bomba Invia Liberty em banhos ou duches.

— A bomba Invia Liberty pode ser desligada do penso durante
um periodo de tempo reduzido (até 20 minutos) para mudar
de roupa ou realizar a sua higiene pessoal. Debata os planos
de banhos com o seu profissional de saude.

— Evite que a bomba Invia Liberty se molhe.

— Na&o coloque a bomba Invia Liberty num local em que possa
cair num chuveiro, lavatério ou banheira.

— Nao toque na bomba Invia Liberty caso tenha caido dentro
de agua. Desligue imediatamente o dispositivo da corrente
elétrica e desligue a bomba do penso.
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Ao sair de casa 'ﬁ’.ﬁ{ﬁ\

— Verifique o estado da bateria e recarregue, conforme necessario,
antes de sair de casa.

— Para sua comodidade, coloque a bomba Invia Liberty no estojo
de transporte.

— Nao se esqueca de levar consigo um recipiente sobressalente
e uma fonte de alimentacao de reserva.

InstrucOes de montagem

/\ aviso

Verifique frequentemente a bomba Invia Liberty e o0 penso para
se certificar de que estao a funcionar. Verifique visualmente

0 penso da ferida, a area em torno da ferida e o fluido no
recipiente para identificar sinais de infecao ou outras
complicacdes tal como indicado pelo profissional de saude.

Ligar
':T—(;)%::"ILH
(ALl
.‘f\*jl ‘.‘ Ligue a bomba Invia Liberty premindo [ ]
— @
1 C @ Vista do ecra com a bomba em funciona-
E mento. O indicador de Funcionamento/
Standby esta a rodar | @ ]
e B
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/\ aviso

Nao tente realizar a terapia sem a supervisao do seu
profissional de saude.

/\ aviso

A NPWT tem de funcionar 24 horas por dia. Nao interrompa
a terapia, salvo se receber instrugcdes do seu profissional
de saude ou se ocorrer uma hemorragia excessiva.

/\ aviso

O penso deve ser mudado e a terapia reiniciada pelo
profissional de saude se a terapia for descontinuada por
um periodo superior a 2 horas.

/\ aviso

A bomba Invia Liberty ndo deteta bloqueios nos tubos
ligados ao adaptador de drenagem ou ligados ao brago
curvo do conetor em Y. Verifique frequentemente os tubos
do penso ligados ao adaptador de drenagem ou ao brago
curvo do conetor em Y ao longo do dia para se certificar
de que os tubos ndo estdo dobrados ou bloqueados.

Se forem identificados bloqueios nos tubos ligados ao adaptador
de drenagem ou aos tubos ligados ao brago curvo do conetor
em Y, contacte o seu profissional de saude.

di'H Desligar
" ';_/_\‘ Desligue a bomba Invia Liberty premindo
|V [ &) ] durante 3 segundos. Prima apenas

| (4] | uma vez.
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Preparar o estojo de transporte

A bomba Invia Liberty destina-se a ser utilizada num estojo
de transporte durante o funcionamento.

\\‘ —
medaig

R

1 Abra o estojo de transporte.
2 Deslize a bomba Invia Liberty para o bolso designado.
3 Feche o velcro sobre a bomba.

A alga de ombro também pode ser utilizada como correia

para a cintura.

Para fazé-lo, solte a alga dos lados do estojo de transporte

e puxe-a pelas duas lacadas situadas na parte traseira do estojo
de transporte.

Carregamento da bateria

Quando a bateria esta completamente carregada, a autonomia
geralmente ultrapassa as 14 horas. Se a bomba Invia Liberty
estiver a funcionar continuamente devido a uma fuga de ar,

a bateria podera ter de ser carregada mais cedo.

Simbolos de estado da bateria

{11

cheia meia totalmente descarregada (vazia)
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Se a bateria ficar totalmente descarregada (vazia), siga as
instrucdes abaixo.

Abra a porta de saida elétrica. Ligue a bomba Invia Liberty

a ficha elétrica fornecida da fonte de alimentagao fornecida com
a bomba. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentacéo

a uma tomada de parede. As barras em movimento no simbolo
da bateria indicam que esta se encontra em carregamento.

A bateria carrega totalmente apds cerca de 4 horas. Depois de

a bateria estar completamente carregada e permanecer ligada

a uma fonte de alimentacéo, ¥} aparece fixo no ecrd. Quando

o carregamento estiver concluido, desligue o cabo de alimentacao
da tomada de parede e desligue a bomba Invia Liberty do cabo
de alimentagao.

Feche a porta de saida elétrica pressionando a tampa de protecao
para baixo.

A ATENGAO
A terapia NPWT deve ser continuada durante
0 carregamento da bateria da bomba. Nao desligue
a bomba durante o carregamento.

Carregue sempre a bateria
durante a noite.

Porta de saida elétrica

-_—
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Mudar o recipiente

Mude o recipiente, no minimo, uma vez por semana ou quando
lhe parecer cheio ou quando for emitido um alarme sonoro,
de acordo com as instrugcoes apresentadas no ecra da bomba.

1 Lave as m&os.
2 Prima o botao “Standby” [ £1) > 3 segundos | e 0 motor
da bomba interrompe o funcionamento.
3 Prima o botao de libertacdo na parte
+ superior da bomba e retire o recipiente.
Vo
4 Sele o recipiente utilizado com uma tampa
situada na parte lateral do recipiente.
5 \ wedeld Desembale um novo recipiente e retire

0 autocolante de seguranca e coloque
0s pés da parte inferior do recipiente nas
ranhuras que se encontram na base da
bomba. Empurre o recipiente para cima
e encaixe com um estalido na bomba
Invia Liberty.

N AATEN(;AO
Sim N N&o utilize um recipiente Invia Liberty
se a embalagem estéril estiver

] me
& T danificada.
w
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Ligue a bomba Invia Liberty premindo

“Ligar” [ £) ] para retomar a terapia
e deslize a bomba no estojo de transporte.

7 Elimine o recipiente usado de acordo com as instrucoes
fornecidas pelo seu profissional de saude.

Ligar/desligar o conetor rapido

O conetor rapido pode ser desligado do penso durante um
periodo de tempo reduzido (até 20 minutos) para mudar de roupa
ou realizar a sua higiene pessoal. Durante este periodo de tempo,
a bomba pode ser colocado no modo “Standby” durante um
intervalo de 5 minutos, periodo apds o qual € emitido o alarme
de “Modo Standby”, que pode ser silenciado por mais 5 minutos.

1 Lave as maos.

2 Feche a pinca no tubo do recipiente — oy
e feche a pinga no tubo do penso. 4 el
3 Prima o botéo “Standby” [ £ >

3 segundos ] e 0 motor da bomba interrompe o funcionamento.
Desligue o conetor rapido premindo por
baixo dos lados do conetor.

| |
;'i'.,.
A=
- =
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Para ligar novamente o conetor rapido,
3 -

' empurre o conetor rapido até ouvir
ﬂ t um estalido.

Abra a pinga no tubo do recipiente e abra
g‘ - r= a pinga no tubo do penso.

| Prima “Ligar” [ £} ] para retomar a terapia.
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Notificacdes e resolucéo (( 'l
de problemas

N&o entre em panico se ouvir um sinal sonoro.
Siga as instrucdes abaixo.

1 Se a bomba Invia Liberty estiver no estojo de transporte,
abra a tampa do estojo de transporte.

2 Prima [ [ ] para silenciar o sinal sonoro I Recipier]
durante 60 segundos (pode ser premido

de cada vez que o sinal soar). ,
t @ ’Ks‘emsu

| |
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Tabela de alarmes

Aviso

401

[

[ 2]

Pilha fraca

-

Carregue a pilha

401
K Sem som Em espera {3 seg.) &‘23 Em espera (3 seg.)
!
4 0 5 Modo de espera Ligue e desligue a bomba
405
& Sem som Ligado Zé& Ligado

406

]

Q

Temperatura interna
elevada

1
H

406

Afaste a bomba da fonte de calor
{p.ex. da luz solar direta) ou afaste
qualquer cobertura adicional (p.ex.
um cobertor).

ﬁ\ Sem som Em espera (.

3 s5eq.)

ﬁ Em espera (3 seqg.)

Alarme

301

(3)

Fuga no sistema

Verifique se existem fugas de ar no
penso e se o recipiente esti
colocado correctamente.

Para mais informacdes consulte e
manual de instrugdes.

K Sem som Em espera (

3 seq.)

E&: Em espera (3 seg.)

302

2]

Sistema entupido

Certifigue-se de que o tubo nio esta
bloqueado nem dobrado. Verifique se
a caixa estd chela.

Consulte as instrucdes de utilizacdo
para mais informagoes,

K Sem som Em espera (3 seg.)

Em espera (3 seg.)
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Observagoes/possivel causa da avaria

Recarregue a bateria colocando a bomba Invia Liberty na estacéo de carga
ou ligando o carregador a porta de saida elétrica na bomba.

O tempo de funcionamento restante é de aprox. 30 minutos.

Se a bomba estiver no modo Standby durante mais de 5 minutos,
€ despoletado um alarme.

Para continuar a terapia, prima “Ligar” [ o ]

Arrefeca a bomba Invia Liberty de acordo com as instrugcdes apresentadas
no ecra.

Penso:

— Verifique 0 penso quanto a existéncia de fugas de ar. Pressione
firmemente em torno dos rebordos do penso, em torno do tubo de
drenagem ou no Invia FitPad.

— Podera aplicar um penso de pelicula adicional para selar a area com fuga.

Conetores:

— Certifique-se de que os tubos ligados ao penso estdo corretamente
ligados aos tubos do recipiente.

— Certifique-se de que os tubos do recipientes estdo corretamente
inseridos na bomba.

Recipiente:

— Certifique-se de que o recipiente esta corretamente introduzido: solte
0 recipiente e posicione novamente.

— Certifique-se de que o anel em O/junta laranja, colocado junto aos tubos
do recipiente na bomba néo esta em falta. Estéo disponiveis anéis em O
adicionais junto de um representante da Medela.

Contacte o seu profissional de saude.
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] (3] ] 3]
Y
305 Pilha descarregada Carregue a pilha
303

K Sem som é&

2] 2]

3 0 6 Recipiente cheio Troque de recipiente

IE
D=

306

& Sem som Em espera (3 seg.) .&ék Em espera (3 seq.)

2]
Q
E Auto-teste falhou !! ! Desengate e volte a engatar o
S 31 1 recipiente
[\
< 311
ﬁ\ Sem som ék Ligado
m
3 1 3 Filtro entupido Troque o recipiente
313
K Sem som Ligado :lg&l Ligado
©
<
Desligue a bomba e volte a liga-la.
2 Falha interna
c Caso o problema persista, contacte
—— seu o representante Health Care.
)
£ K Sem som é&
(\
L

A ATENGAO
Se n&o conseguir identificar qualquer simbolo ou se né&o
compreender o0 alarme no ecra, contacte o seu profissional

de saude.
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Observacgoes/possivel causa da avaria

Recarregue a bateria colocando a bomba Invia Liberty na estacao
de carga ou ligando o carregador a porta de saida elétrica na bomba.

O tempo de funcionamento restante é de aprox. 15 minutos.

Mude o recipiente; consulte o capitulo “Mudar o recipiente”.

Recipiente: - Solte o recipiente e posicione novamente.
Tubos: - Certifique-se de que os tubos nao estao torcidos,
dobrados ou apertados.

Mude o recipiente; consulte o capitulo “Mudar o recipiente”.

Reinicie a bomba. Se a falha interna persistir, desligue premindo
[ > 3 segundos ] e contacte o seu profissional de sadde.

/\ aviso

Se a bomba falhar e ndo for possivel liga-la, contacte
de imediato o seu profissional de saude.
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A bomba Invia Liberty pode ser limpa com um pano
humido utilizando um detergente doméstico suave.

Garantia

O periodo de garantia € de 2 anos a partir da data de entrega.
O fabricante n&o é responsavel por quaisquer danos ou danos
consequenciais causados por uma operacao incorreta, utilizacao
nao conforme e manipulagao por pessoas n&o autorizadas.

Limpeza/desinfegao ﬂ

Manutencao/verificagao relacionada
com a seguranca

Os trabalhos de manutencéo sé devem ser realizados

por pessoas autorizadas. Uma verificagao relacionada com

a seguranca limita-se a uma inspecéo visual da estrutura e do
carregador quanto a danos e deve ser realizada antes de cada
utilizacdo. Caso a bomba Invia Liberty ndo seja utilizada com
muita frequéncia, a bateria deve ser carregada aproximadamente
a cada 6 meses, para assegurar o melhor funcionamento.

Eliminacao

Pergunte ao seu profissional de saude como pode eliminar
pensos, recipientes e tubos usados.

136



EspecificagOes técnicas /ﬂ/

Condicdes de armazenamento dos acessorios
Os acessorios devem permanecer na embalagem e armazenados
a uma temperatura entre - 20 °C e + 50 °C.

Condicdes ambientais de funcionamento /i/

A bomba Invia Liberty e 0os seus acessorios tém de ser operados
a um intervalo de temperaturas entre + 5°C e + 40°C. Nao opere
0s produtos a temperaturas extremas, altas ou baixas. Evite

a humidade relativa elevada (15 — 93% permissivel).

A ATENGAO
Nao opere a bomba Invia Liberty num local a mais
de 3000 metros acima do nivel do mar.

Classe de protecao IP33 IP33

A bomba Invia Liberty esta protegida da entrada de soélidos
com mais de 2,5 milimetros e gotas de agua.
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Sinais e simbolos

A

Este simbolo indica uma
chamada de ATENCAO
ou AVISO associados ao
dispositivo.

[l

Este simbolo indica um
dispositivo de classe Il.

hid

Nao eliminar o dispositivo
em conjunto com residuos
urbanos indiscriminados
(apenas na UE).

l

Este simbolo indica a data
de fabrico (quatro digitos
para o ano e dois digitos
para 0 mes).

wl

Este simbolo indica o nome
e a morada do fabricante.

138

R only

Este simbolo indica que se
trata de um dispositivo a utilizar
mediante prescricao médica.
ATENCAOQ: A lei federal dos
EUA so permite a venda deste
dispositivo a médicos ou

por indicagdo de um médico
(apenas para os EUA).

R

Este simbolo indica uma peca
aplicada de tipo BF.

Este simbolo indica o numero
de catalogo do fabricante.

[sN]

Este simbolo indica o nimero
de série do fabricante.

LOT

Este simbolo indica o cddigo
de lote do fabricante.



steniEo

Este simbolo indica que
o dispositivo foi esterilizado
com oOxido de etileno.

u

Este simbolo indica que

o dispositivo nao deve ser
utilizado apods o final do ano
e més indicados.

o

Este simbolo indica que
€ necessario seguir as
instrugdes de utilizagao.

Este simbolo indica

a conformidade com os
requisitos de seguranca
adicionais dos EUA e do
Canada para equipamentos
meédicos elétricos.

®

Este simbolo indica que

o dispositivo nao deve ser
utilizado se a embalagem

se apresentar danificada.

IP33

Este simbolo indica a protecéao
contra a entrada de objetos
solidos estranhos e contra os
efeitos nocivos causados pela
entrada de agua.

&

Este simbolo indica que o item

assinalado ou o seu material
€ parte de um processo de

recuperagao ou reciclagem.

'%

Este simbolo indica

a limitacao de
humidade para efeitos
de funcionamento

€ armazenamento.

Este simbolo indica

a limitagéo da pressao
atmosférica para efeitos
de funcionamento

€ armazenamento.

«
‘
4|‘14

Este simbolo indica que
€ necessario manter
o dispositivo seco.
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pCSs
Este simbolo indica o numero
de unidades.

Este simbolo indica uma
tomada de corrente continua.

@

Este simbolo indica um

dispositivo de utilizagdo unica.

Nao reutilize o dispositivo.

A

Este simbolo indica o limite
de temperatura para o fun-
cionamento, o transporte

€ 0 armazenamento.
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FAN

Este simbolo indica

que € necessario manter
o dispositivo ao abrigo
da luz solar.

Y

Este simbolo indica que
€ necessario manusear
o dispositivo fragil com
cuidado.

c E 0123

Este simbolo indica que

o dispositivo esta em
conformidade com a Diretiva
relacionada com dispositivos
meédicos 93/42/EEC.

11

Este simbolo indica a posicao
vertical correta da embalagem
de transporte.



Compatibilidade Eletromagnética (CEM)

O Invia Liberty foi testado quanto a CEM, em conformidade com
0s requisitos das normas |[EC 60601-1-2:2007 e IEC 60601-1-2:2014,
4.2 Edicao, de acordo com as clausulas 7 e 8.9.

AVISO

A bomba Invia Liberty nao deve ser utilizada contigua

ou empilhada com outros equipamentos. Se a utilizacao
contigua ou empilhada for necessaria, a bomba Invia Liberty
deve ser observada para verificar o funcionamento normal
na configuracado em que sera utilizada.

& AVISO

Nao utilize outros acessorios além dos especificados

ou vendidos pelo fabricante como pecas de substituicao
para componentes internos dado que tal pode resultar
num aumento das emissdes ou diminuicao da imunidade
da bomba Invia Liberty.

A AVISO

CEM

O equipamento cirurgico de alta frequéncia, as redes

de radio ou semelhantes podem afetar o funcionamento
do dispositivo e nao devem ser operados em combinacao
com a bomba Invia Liberty.
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Assistentie

De gebruiksaanwijzing volledig lezen alvorens het apparaat
te gaan bedienen.

Heeft u vragen over uw Invia Liberty systeem voor negatieve
druktherapie, neem dan contact op met uw zorgverlener of
arts op het onderstaande nummer:

(ZORGVERLEN ER/ARTS
CONTACTINFORMATIE:

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor de patiént op een
gemakkelijk te bereiken plaats.
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Waarschuwingen, opmerkingen
en veiligheidsinstructies

A WAARSCHUWING

Verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie, die zonder passende
tegenmaatregelen tot ernstige verwondingen of levensgevaar kan leiden.

A OPMERKING

Verwijst naar een potentieel gevaarlijke situatie, die zonder
tegenmaatregelen tot lichte of matige verwondingen kan leiden.

Algemene waarschuwingen

A WAARSCHUWING

De persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse bediening van
dit apparaat (patiént, zorgverlener) moet in staat zijn de instructies van
de professionele zorgverlener en de in deze gebruiksaanwijzing opge-
nomen instructies te lezen, begrijpen en op te volgen. Deze persoon
moet geluidssignalen kunnen horen en hierop kunnen reageren.
Gebruik het Invia Liberty systeem voor negatieve druktherapie alleen
voor de persoon waarvoor hij voorgeschreven is en uitsluitend voor
het beoogde doel.

Voer de therapie nooit uit zonder vooraf te overleggen met medisch
personeel of zorgverleners die zijn geinstrueerd over de gebruiksaan-
wijzing, en altijd onder toezicht van de professionele zorgverlener.

Het aanbrengen van aanpassingen aan deze apparatuur is niet
toegestaan.

A WAARSCHUWING

Voer regelmatig een visuele controle op het wondverband en het
Invia Liberty systeem uit.

Als u grote hoeveelheden bloed in het wondverband, de slangen
of opvangpot aantreft:

1 Schakel de pomp uit door op te drukken en deze
3 seconden ingedrukt te houden.
2 Oefen druk uit op de wond.
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3 Roep onmiddellik medische noodhulp in.
Als u moeite heeft met ademhalen, direct medische noodhulp inroepen.

A WAARSCHUWING

Neem onmiddellijk contact op met uw professionele zorgverlener

als u last heeft van de volgende symptomen:

— Sterk verminderd zicht of gehoor

— Pijn, gevoeligheid of roodheid rondom de wond

— Zwelling, jeuk of uitslag rondom de wond

— Koorts

— Een sterke geur uit de wond

— Dik groen vocht of een ongewone kleur van het vocht

— Misselijkheid, braken of diarree

— Pijnlijke en opgezwollen keel

— Duizeligheid of verwardheid

— Allergische reacties zoals roodheid, uitslag of galbulten, zwelling
of ernstige jeuk

A WAARSCHUWING

Als de professionele hulpverlener de pompdruk en modi heeft
ingesteld, niet meer op een andere knop drukken dan op de aan/
uit-knop | ], de stand-by-knop [ ] of de mute-knop [ [ ].

A WAARSCHUWING

De pomp moet 24 uur per dag worden gebruikt. De pomp niet
uitzetten tenzij uw professionele zorgverlener u instrueert om
dat te doen of als er sprake is van zware bloedingen.

Wordt de pomp langer dan 2 uur stopgezet, dan dient het
wondverband te worden verschoond. Neem contact op met uw
professionele zorgverlener om een verbandwissel aan te vragen.

A WAARSCHUWING

Als de pomp niet meer werkt en niet meer kan worden ingeschakeld,
onmiddellijk contact opnemen met uw professionele zorgverlener.
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Het doel van het hulpmiddel

Uw professionele zorgverlener heeft u negatieve druktherapie voor
wondgenezing (NPWT) voorgeschreven.

Negatieve druktherapie voor wondgenezing kan aantoonbaar de
genezing van uiteenlopende wondtypen bevorderen. Er wordt via
een (vacuum)pomp negatieve druk op de wond opgebouwd. Het
vaculm (de negatieve druk) helpt om vioeistoffen te verwijderen en
uw wond te sluiten. Uw professionele zorgverlener zal een speciaal
verband op uw wond aanbrengen en er gaat een slangetje van

uw wond naar de opvangpot die aan de pomp zit. De pomp wordt
vervolgens op de voorgeschreven druk ingesteld om de vioeistoffen
uit uw wond te verwijderen. Deze vloeistof komt vervolgens in

de opvangpot. De behandeling loopt 24 uur per dag.

Beoogd gebruik

Beoogde gebruiker

Het Invia Liberty systeem voor negatieve druktherapie is bedoeld
voor gebruik door medisch personeel of adequaat geinstrueerde
onervaren gebruikers.

De professionele zorgverlener moet onervaren gebruikers instrueren
in het gebruik van het systeem en alle veiligheidsgerelateerde
informatie uitleggen.

Beoogde patiéntenpopulatie

Het Invia Liberty systeem voor negatieve druktherapie is alleen
bedoeld voor gebruik bij patiénten die voldoen aan de therapeuti-
sche indicaties zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Het hulp-
middel is niet onderzocht op het gebruik voor pediatrische patiénten.

Beoogde omgeving

Het Invia Liberty systeem voor negatieve druktherapie

is bedoeld voor toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en
thuissituaties.
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Wanneer het apparaat moet worden
gebruikt (Therapeutische indicaties)

Het Invia Liberty systeem voor negatieve druktherapie (NPWT) is geindi-
ceerd voor patiénten die baat kunnen hebben bij een vaculimapparaat
(NPWT) omdat het een omgeving creéert die de wondgenezing stimu-
leert via een secundair of tertiair (vertraagd primair) genezend effect
door het voorbereiden van het wondbed op sluiting, verminderen van
oedeem, stimuleren van de aanmaak van granulatieweefsel en de per-
fusie, en door het verwijderen van exsudaat en infectieuze materialen.
Bij gesloten chirurgische incisies kan het Invia Liberty systeem voor
negatieve druktherapie ook worden ingezet voor het behandelen van
de omgeving van chirurgische incisies die na sluiting met hechtdraad
of nietjes blijven exsuderen, door het creéren van een gesloten omge-
ving en het afvoeren van exsudaat middels vaculmtherapie.

Het Invia Liberty systeem voor negatieve druktherapie is geschikt
voor gebruik bij de volgende indicaties:

— acute of subacute wonden — veneuze insufficiéntie ulcera

— chronische wonden — traumatische wonden

— deshiscente wonden — tweedegraads brandwonden

— drukulcera — huidflappen en transplantaten

— diabetische/neuropathische — gesloten chirurgische incisies
ulcera

Wanneer het apparaat niet moet worden
gebruikt (Contra-indicaties)

Het Invia Liberty systeem voor negatieve druktherapie is gecontra-
indiceerd bij:

— necrotisch weefsel met aanwe- — blootliggende vaten
zige barsten — blootliggende zenuwen
— onbehandelde osteomyelitis — blootliggende anastomosen
— niet-enterische en niet onder- van bloedvaten of bypasses
zochte fistels — blootliggende organen

— wonden met maligne cellen

Neem contact op met uw professionele zorgverlener als u zich

zorgen maakt.
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Beschrijving van het apparaat

Controleer of het geleverde pakket van het Invia Liberty systeem
compleet en in goede toestand is.

A WAARSCHUWING
Geen accessoires gebruiken die niet in de onderstaande
lijst voorkomen.

Quick- connector _ Invia Liberty slangen-
\ Y set, enkel, steriel
Y- connector o . -
=5+
Drainadapter*
Draagtas
Qi
ii&_:‘_z‘ L S | 1 ) “:” '
Invia Liberty ( — -
Houder met

opvangpot 0,3 | , ,

e ) standaardrail
met solidifier L

Invia Liberty
pomp met
b gebruiks-
— aanwijzing
l Oplader

Invia Liberty -
opvangpot 0,8 | "
met solidifier Laadstation

*Product niet verkrijgbaar in alle landen
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Display

Bedieningsknoppen van de Invia Liberty pomp

] AAN/UIT

| = *FW
= Niet indrukken

"
Canister vol
| Q
{ 306

/—*\

JL’ K Dempen Standby (3 sec. )

(alleen voor arts)

J

|
Mute J
(

Stand-by/Aan

Omstandigheden die het gebruik
beinvioeden

& OPMERKING
De Invia Liberty pomp moet tijdens het gebruik

steeds rechtop blijven.

e,
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22\
Algemene veiligheid thuis m

Lees deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies goed door
voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg ze strikt op.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij het apparaat. Let op, deze
gebruiksaanwijzing is een algemene handleiding voor het gebruik
van dit product. De medische behandeling berust bij de arts.

A OPMERKINGEN/WAARSCHUWINGEN
Gebruik geen verlengsnoeren met de Invia Liberty pomp.

— Plaats het netsnoer zodanig dat er niemand over valt of struikelt.

— Hang het netsnoer nooit om uw nek.

— Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen.

— Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer
te trekken.

— Probeer de Invia Liberty pomp niet te maken of te repareren.
Neem contact op met uw professionele zorgverlener als de pomp
niet werkt.

— Houd de Invia Liberty pomp schoon en droog.

— Zet de Invia Liberty pomp nooit in water of in andere vloeistoffen.

— Wanneer de Invia Liberty pomp nat wordt, deze met een droge
handdoek afdrogen.

— Droog de Invia Liberty niet in een magnetron.

— Houd de Invia Liberty pomp uit de buurt van kinderen en huisdieren.

— Er dient toezicht te worden gehouden als de Invia Liberty pomp
wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen.

— Plaats de Invia Liberty pomp niet in direct zonlicht.

— Explosiegevaar — de Invia Liberty pomp is niet geschikt voor
gebruik in omgevingen met explosiegevaar, inclusief met zuurstof
verrijkte omgevingen en in de nabijheid van ontvlambare anaeste-
siegassen.

— Draadloze communicatie-apparatuur zoals draadloze apparaten van
een thuisnetwerk, mobiele telefoons, draadloze telefoons en bijbe-
horende basisstations en walkietalkies kunnen de werking van de
Invia Liberty pomp beinvioeden en dienen op ten minste 30 cm
afstand van de Invia Liberty pomp te worden gehouden. Hierdoor

150



kan de accu onvoldoende worden opgeladen of het kan een inter-
ne fout veroorzaken. Raadpleeg het hoofdstuk Meldingen en pro-
blemen oplossen voor het oplossen van een interne fout.

Dit product bevat lithium-ionbatterijen die een risico geven van
brand, ontploffing en brandwonden. De batterijen niet uit elkaar
halen, breken, verwarmen boven 100 °C, verbranden of in vuur
werpen.

Bij een verandering in het vacuimniveau of een foutmelding,

de Invia Liberty pomp op ten minste 30 cm afstand plaatsen

van mobiele telefoons op het moment dat daarmee wordt gebeld.
Zet de Invia Liberty pomp aan en weer uit om hem na een foutmel-
ding te resetten. Geadviseerd wordt een veilige afstand van 30 cm
aan te houden tussen een mobiele telefoon en de Invia Liberty pomp.

Slapen T

— Voorkom dat de slangpomp van de Invia Liberty geknikt kan raken.
— Voorkom dat de Invia Liberty pomp tijdens slapen op de vloer valt.
— Sluit de Invia Liberty pomp altijd aan op de lader als u naar

bed gaat.

Douchen, baden en wassen e

Gebruik de Invia Liberty pomp nooit tijdens het baden of douchen.
De Invia Liberty pomp kan voor een korte periode (tot 20 minuten)
van het wondverband worden afgesloten voor aan- en uitkleden
en persoonlijke hygiéne. Bespreek met uw professionele
zorgverlener hoe u zich gaat wassen.

Voorkom dat de Invia Liberty pomp nat wordt.

Plaats de Invia Liberty pomp nooit zo dat hij in een douche,
wasbak of bad kan vallen.

Raak de Invia Liberty pomp niet aan als hij in het water is
gevallen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact

en koppel het wondverband los van het apparaat.
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o SN
Als U het huis verlaat j«_’R m

— Controleer de accustatus en laad deze zo nodig op voordat
u het huis verlaat.

— Voor uw gemak kunt u de Invia Liberty pomp in de draagtas
plaatsen.

— Vergeet niet een reserveopvangpot en het netsnoer mee te nemen.

In elkaar zetten

A WAARSCHUWING
Controleer de Invia Liberty pomp en de wondverbanden
zeer regelmatig om te verifiéren of het systeem werkt. Het
wondverband, het gebied rondom de wond en de vloeistof in
de opvangpot regelmatig op het zicht controleren op tekenen
van infecties of andere complicaties, op aanwijzing van uw
professionele zorgverlener.

AANzetten

."ﬁ.‘,
( J;I %

\/\' ‘ Zet de Invia Liberty pomp AAN door op | ]

| V| .‘ te drukken.

1 C @ Weergave display als de pomp loopt.
- H Aan/stand-bylampje draait [ @ l.
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A
A

A

A

WAARSCHUWING
Pas de therapie alleen toe onder toezicht van uw professionele
zorgverlener.

WAARSCHUWING

NPWT moet 24 uur per dag worden toegepast. De therapie
niet stopzetten tenzij uw professionele zorgverlener u instrueert
om dat te doen of als er zware bloedingen optreden.

WAARSCHUWING

Als de therapie gedurende meer dan 2 uur wordt onderbroken,
dient het wondverband te worden verschoond en de therapie
opnieuw te worden gestart door een professionele zorgverlener.

WAARSCHUWING

De Invia Liberty pomp detecteert geen blokkades in slangen naar
de drainadapter of naar de gebogen arm van de Y-connector.

De verbandslang naar de drainadapter of de gebogen arm van
de Y-connector gedurende de hele dag regelmatig controleren
om te kijken of deze niet geknikt of verstopt is.

Neem contact op met uw professionele zorgverlener als er een
blokkade is in de slang naar de drainadapter of naar de gebogen
arm van de Y-connector.

s~ |

Uitzetten

Zet de Invia Liberty pomp UIT door de knop
| gedurende drie seconden ingedrukt te
houden. Niet vaker dan één keer indrukken.

153



Draagtas inrichten

De Invia Liberty pomp is ontworpen om tijdens het gebruik in een
draagtas te worden gedragen.

\\‘ Y
Medeiq i

R

1 Open de draagtas.
2 Schuif de Invia Liberty pomp in het hiervoor bestemde vak.
3 Maak het klittenband over de pomp vast.

De schouderband kan ook als riemband worden gebruikt.
Hiervoor de band aan beide zijden van de draagtas losmaken
en door de twee lussen aan de achterkant van de draagtas halen.

Accu laden

Als de accu volledig is opgeladen, bedraagt de werkduur van de accu
gewoonlijk meer dan 14 uur. Als de Invia Liberty pomp door een luchtlek
continu draait, moet de accu mogelijk eerder worden opgeladen.

Accustatus
{[[1 1l |
vol halfvol ~ geheel ontladen (leeg)
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Volg de onderstaande instructies als de accu volledig ontladen (leeg) is.

Open de elektrische aansluitpoort. Steek de stekker van het mee-
geleverde netsnoer in de poort op de Invia Liberty pomp. Steek het
andere eind van het netsnoer in een stopcontact. De bewegende
balkjes in het accudisplay geven aan dat de accu wordt opgeladen.

De accu is na ongeveer 4 uur volledig opgeladen Als de accu
volledig is opgeladen en als het apparaat aan de stroomvoorziening
blijft, wordt [} continu op de display weergegeven. Als de accu is
opgeladen, het netsnoer uit het stopcontact en uit het contact van
de Invia Liberty trekken.

Sluit de elektrische uitgangspoort door het klepje omlaag te drukken.

& OPMERKING
De negatieve druktherapie moet worden voortgezet tijdens het
opladen van de accu van de pomp. Schakel de pomp niet uit
tijdens het opladen.

Laad de accu altijd ’s nachts op.

Elektrische aansluiting

-_—

155



Opvangpot verwisselen

Verwissel de opvangpot ten minste eenmaal per week, of als
de opvangpot vol lijkt te zijn of als er een alarm wordt afgegeven,
conform de instructies op de display van de pomp.

N =
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Was uw handen.

Druk op de "Stand-by"-knop [

> 3 seconden | waarna

de pompmotor stopt met lopen.

medeld

]

Druk op de ontgrendeling aan de bovenzijde
van de pomp en verwijder de opvangpot.

Sluit de gebruikte opvangpot af met de dop
aan de zijkant van de opvangpot.

Open de verpakking van een nieuwe opvang-
pot en verwijder de veiligheidssticker, schuif
eerst de palletjies aan de onderkant van de
opvangpot in de uitsparingen aan de onder-
kant van de pomp. Til de opvangpot naar

de Invia Liberty pomp toe tot deze vastklikt.

A OPMERKING
Gebruik de Invia Liberty opvangpot niet
als de steriele verpakking beschadigd is.



7

Schakel de Invia Liberty pomp in door op
Lm:}”‘ "Aan" [ £ ] te drukken om de therapie te

hervatten en schuif de pomp in de draagtas.

Voer de gebruikte opvangpot af conform de instructies van uw
professionele zorgverlener.

Quick-connector voor aan-/afsluiten

De Quick-connector kan voor een korte periode (tot 20 minuten)
worden ontkoppeld tijdens het aan- en uitkleden en persoonlijke
hygiéne. Gedurende deze tijd kan de pomp in de modus "Stand-by"
met een interval van vijf minuten worden gezet, waarna het alarm
"Stand-by modus" zal afgaan. Dit alarm kan vervolgens voor

vijf minuten worden onderdrukt.

1
2

Was uw handen.

Sluit de klem van de

opvangpotslang en sluit I s el
de klem van de verbandslang.
Druk op de "Stand-by"-knop | > 3 seconden | waarna

de pompmotor stopt met lopen.
Haal de Quick-connector los door op
de uiteinden van de connector te drukken.

|

1
I'i
- -
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Duw de uiteinden van de Quick-connector
- -

’ samen tot er een Klik te horen is om weer
i\ t aan te sluiten.

Open de klem van de opvangpotslang
en open de klem van de verbandslang.

7 ﬁ Druk op "Aan" [ £} ] om de therapie
) "|‘ te hervatten.
(A
= |
| 9|
—
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Meldingen en problemen oplossen (( 'l

Blijf rustig als er een geluidssignaal klinkt.
Volg de onderstaande instructies.

1 Als de Invia Liberty pomp in de draagtas zit, open de klep
van de draagtas.
60 seconden te onderdrukken (hierop kan Ganistel
telkens worden gedrukt als het signaal wordt

gegeven). , @ ’}sgnempe
I Saaluih

2 Druk op [ [ ] om het geluidssignaal voor ,
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Tabel Alarmen

Waarschuwing

401

[

[ 2]

Accu laag

-

401

Accu laden

K Dempen Standby (3 sec.)

225 Standby (3 sec.)

405

Standby-modus

Zet pomp aan of uit

& Dempen

Zé& Aan

406

Interne temperatuur
hoog

Verwijder de pomp van de
warmtebron (by. rechtstreeks
zonlicht) of maak de pomp wrij
(verwijder bv. dekens).

ﬁ\ Dempen Standby (3 sec.)

& Standby (3 sec.)

Alarm

301

(3)

Lek in systeem

301

Controleer verbanden op lekken en
of de canister goed is aangesloten.

Raadpleeg IFU voor verdere
instructies.

K Dempen Standby (3 sec.)

E&: Standby (3 sec.)

302

(3)

Systeem verstopt

Controleer of de slang vrij en niet
geknikt is. Controleer of de canister
vol is.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
voor verdere instructies.

K Dempen Standby (3 sec.)

ﬁ Standby (3 sec.)
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Opmerkingen/mogelijke oorzaak van de fout

Laad de accu op door de Invia Liberty pomp in het laadstation te plaatsen
of steek de stekker van de oplader in de elektrische poort op de pomp.

De accu kan nog ongeveer 30 minuten worden gebruikt.

Als de pomp gedurende langer dan vijf minuten in de Stand-by modus
staat, wordt er een alarm afgegeven.

Druk op "Aan” [ £ ] om de therapie te vervolgen.

De Invia Liberty pomp volgens de instructies op de display laten afkoelen.

Wondverband:

— Controleer het wondverband op luchtlekkage. Druk de randen van het
wondverband, rondom de verbandslang of het Invia FitPad, stevig aan.

— Breng eventueel extra filmverband aan om het lek te dichten.

Connectors:
— Zorg dat de verbandslang goed op de slang van de opvangpot
is aangesloten.
— Zorg dat de slang van de opvangpot recht op de pomp is aangesloten.

Opvangpot:

— Zorg dat de opvangpot goed is geplaatst, haal de opvangpot los
en plaats deze weer terug.

— Controleer of de oranje O-ring/pakking naast de opvangpotslang
op de pomp niet ontbreekt. Een reserve O-ring is verkrijgbaar via
een vertegenwoordiger van Medela.

Neem telefonisch contact op met uw professionele zorgverlener.
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] 3] [ 3]
Y
3 0 5 Accu leeg Accu laden
303
K Dempen é&
£ 2]
1
306 Canister vol Canister wisselen
306
& Dempen Standby (3 sec.) .&ék Standby (3 sec.)
(3] 3]
E Iftest is misluki e
a 31 1 De zelftest is mislukt : Klik de opvangpot eruit en er weer in
< 311
ﬁ\ Dempen ék Aan
m
3 1 3 Filter verstopt Canister wisselen
313
K Dempen Aan :lg&l Aan
o)
c
QJ .6 Schakel pomp uit en weer in.
cC = Interne storing
f- o Neem contact op met uw
[0 A vertegenwoordiger bij Health Care
- E als het probleem blijft bestaan.
[
=] K Dempen é&
) A
Yo

A OPMERKING
Als de symbolen op de display niet duidelijk zijn of als u het
alarm op de display niet begrijpt, neem dan contact op met
uw professionele zorgverlener.

162



Opmerkingen/mogelijke oorzaak van de fout

Laad de accu op door de Invia Liberty pomp in het laadstation te plaatsen
of steek de stekker van de oplader in de elektrische poort op de pomp.

De accu kan nog ongeveer 15 minuten worden gebruikt.

Vervang de opvangpot, raadpleeg het hoofdstuk "Opvangpot vervangen".

Opvangpot: - Maak de opvangpot los en plaats hem weer terug.
Slangen: - Zorg dat de slangen niet gedraaid, geknikt of
vastgeklemd zijn.

Vervang de opvangpot, raadpleeg het hoofdstuk "Opvangpot vervangen”.

Herstart de pomp. Als de interne fout niet verdwijnt, de pomp
uitschakelen door te drukken op [ > 3 seconden ] en contact opnemen
met uw professionele zorgverlener.

A OPMERKING
Als de pomp niet meer werkt en niet meer kan worden
ingeschakeld, onmiddellijk contact opnemen met uw
professionele zorgverlener.
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Reiniging/desinfectie

De Invia Liberty pomp kan met een vochtige doek met een
mild huishoudelijk schoonmaakmiddel worden afgeveegd.

Garantie “

De garantieperiode bedraagt 2 jaar vanaf de leverdatum.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade of schade
die voortvloeit uit onjuiste bediening, onjuist gebruik en gebruik
door niet geautoriseerde personen.

Onderhoud/routinematige
veiligheidscontrole

Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door geautoriseerd
personeel worden uitgevoerd. De veiligheidscontrole omvat een visu-
ele inspectie van de behuizing en de oplader op beschadigingen en
dient voor elk gebruik te worden uitgevoerd. Als de Invia Liberty
pomp niet gebruikt wordt, dient de accu ongeveer om de zes maan-
den te worden opgeladen om een optimale werking te garanderen.

Afvoer

Informeer bij uw professionele zorgverlener naar de wijze van afvoeren
van gebruikte wondverbanden, opvangpotten en slangen.
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Technische specificaties /H/

Opslagvoorwaarden accessoires
De accessoires moeten in de verpakking bewaard worden bij
een temperatuur tussen -20°C en +50°C.

Omgevingsvoorwaarden tijdens het gebruik /H/ u

De Invia Liberty pomp en accessoires moeten worden gebruikt

bij een temperatuur tussen +5°C en +40°C. Gebruik de producten
niet bij extreme kou of hitte. Vermijd een hoge relatieve vochtigheid
(15-93% is toelaatbaar).

A OPMERKING
De Invia Liberty pomp niet gebruiken op een plek die hoger
ligt dan 3000 m boven zeeniveau.

Beschermingsklasse IP33 IP33

De Invia Liberty pomp is beveiligd tegen het binnendringen
van vaste deeltjes groter dan 2,5 millimeter en druipwater.
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Pictogrammen en symbolen

A

Dit symbool wijst op een
veiligheidstip (OPMERKING)
of WAARSCHUWING met
betrekking tot het apparaat.

[

Dit symbool geeft een hulp-
middel van classificatie Il aan.

hi¢

Het apparaat niet samen met
ongesorteerd gemeentelijk afval
afvoeren (geldt alleen in de EU).

-l

Dit symbool geeft de productie-
datum aan (vier cijfers voor

het jaar en twee cijfers voor

de maand).

il

Dit symbool geeft de naam en
het adres van de fabrikant aan.
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R only

Dit symbool geeft aan dat het
hulpmiddel door een arts moet
worden voorgeschreven. OPMER-
KING: VS: volgens de federale
wetgeving is de verkoop van

dit hulpmiddel, of de opdracht
daartoe, voorbehouden aan een
arts (geldt alleen in de VS).

R

Dit symbool duidt op een
toegepast onderdeel type BF.

Dit symbool geeft het
catalogusnummer van
de fabrikant aan.

[sN]

Dit symbool geeft een serie-
nummer van de fabrikant aan.

LOT

Dit symbool geeft een batch-
code van de fabrikant aan.



steniEo

Dit symbool geeft aan dat het
hulpmiddel met etheenoxide
is gesteriliseerd.

w

Dit symbool geeft aan dat het
hulpmiddel niet mag worden
gebruikt na afloop van het
getoonde jaar en maand.

©

Dit symbool geeft aan dat
de gebruiksinstructies gevolgd
moeten worden.

o

B 50D,
c us

Dit symbool wijst op het

naleven van aanvullende
veiligheidsvoorschriften voor
medische elektrische apparatuur
in de VS en Canada.

®

Dit symbool waarschuwt
ervoor het hulpmiddel niet te
gebruiken indien de verpakking
beschadigd is.

IP33

Dit symbool wijst op
bescherming tegen het
binnendringen van vreemde
voorwerpen en tegen de
schadelijke gevolgen van het
binnendringen van water.

&

Dit symbool wijst erop dat
het gemarkeerde artikel of
het materiaal waarvan het is

gemaakt, deel uitmaakt van een
recycling- of hergebruikproces.

'%

Dit symbool geeft de
grenswaarde voor vochtigheid
aan voor bedrijf en opslag.

Dit symbool geeft de
grenswaarde aan voor de
atmosferische druk tijdens
bedrijf en opslag.

‘
‘
4|‘4¢

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel niet nat
mag worden.
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pcs

Dit symbool geeft het aantal
artikelen aan.

Dit symbool geeft het
gelijkstroomcontact aan.

@

Dit symbool geeft aan dat
het hulpmiddel voor eenmalig
gebruik is bedoeld. Het
hulpmiddel niet hergebruiken.

A

Dit symbool geeft de
temperatuurgrenswaarde voor
bedrijf, transport en opslag aan.
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FAN

Dit symbool geeft aan dat het
hulpmiddel uit het zonlicht
moet worden gehouden.

Y

Dit symbool wijst erop dat
het hulpmiddel breekbaar

is en zorgvuldig moet worden
behandeld.

c E 0123

Dit symbool geeft aan dat het
hulpmiddel voldoet aan Richtlijn
983/42/EEG inzake medische
hulpmiddelen.

11

Dit symbool geeft de correcte
positie (rechtop) van het
transportpakket aan.



Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

De Invia Liberty is EMC-getest conform de eisen van |[EC 60601-1-
2:2007 en IEC 60601-1-2:2014 4e editie in overeenstemming met
de bepalingen 7 en 8.9.

A

WAARSCHUWING

De Invia Liberty pomp mag niet naast of bovenop andere
apparatuur worden gebruikt. Is het toch noodzakelijk apparatuur
naast of op elkaar te plaatsen, controleer dan eerst of de Invia
Liberty pomp in de betreffende opstelling normaal functioneert.

WAARSCHUWING

Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires
en door de fabrikant geleverde onderdelen ter vervanging van
interne componenten. Het niet opvolgen van deze aanwijzing

kan verhoogde emissies veroorzaken of de immuniteit van

de Invia Liberty pomp aantasten.

WAARSCHUWING

EMC

HF (hoge frequentie)-chirurgische uitrusting, radionetwerken enz.
kunnen de werking van het apparaat beinvioeden en mogen niet
samen met de Invia Liberty pomp worden gebruikt.
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Hjalp

Las hela bruksanvisningen innan du anvander utrustningen.

Om du har nagra fragor angaende ditt Invia Liberty-system
for sarbehandling med negativt tryck ska du kontakta din
vardgivare/lakare via numret nedan:

VARDGIVARE/LAKARE
KONTAKTINFORMATION:

Forvara denna patientbruksanvisning pa en lattillganglig plats.
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Varningar, forsiktighet och
sakerhetsanvisningar

A VARNING

Anger en potentiellt farlig situation som om den inte upphavs
kan resultera i dodsfall eller allvarliga skador.

A FORSIKTIGHET

Anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i mindre
eller lindriga skador.

Allmanna varningar

/\ vaRNING

Personen som ansvarar for anvandning av utrustningen pé daglig
basis (patient, vardpersonal) maste kunna lasa, forstd och folja
informationen i den har bruksanvisningen och informationen

fran vardpersonalen. Personen maste kunna héra och reagera

pa ljudsignaler.

Anvand endast Invia Liberty NPWT-systemet pé personer som
har ordinerats det och endast enligt avsedd anvandning.
Genomfor aldrig behandlingen utan att forst ha radfragat vardper-
sonal och vardgivare som har god kunskap om bruksanvisningen,
och heller aldrig utan éverinseende fran vardpersonal.

Modifiering av utrustningen ar inte tillatet.

/\ varNING

Gor frekventa visuella kontroller av sarférbandet och Invia Liberty-

systemet.

Om du ser stora mangder blod i férbandet, slangen eller behallaren:
1 Stang av pumpen genom att halla intryckt i 3 sekunder.
2 Tryck mot séret.
3 SOk omedelbart medicinsk hjalp.

Om du far svart att andas ska du omedelbart stka medicinsk hjalp.
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/\ VARNING

Kontakta vardpersonal omedelbart om du upplever nagot

eller flera av féljande symptom:

— Starkt nedsatt syn eller horsel

— Smarta, dmhet eller rodnad runt saret

— Svullnad, klada eller utslag runt séret

— Feber

- Stark lukt fran séaret

— Tjock, gron dranerad vatska eller avvikande farg pa den
drénerade vatskan

- lllaméaende, krakningar eller diarré

— Halsont med svullnad

— Yrsel eller forvirring

— Allergiska reaktioner som rodnad, utslag eller nasselfeber,
svullnad eller svar klada

A VARNING

Nar vardpersonalen har stéllt in pumptrycket och behandlingsla-
gen ska du inte trycka p& nagon annan knapp an strombrytaren
[ (@) ], standbyknappen [ £F ] eller knappen for tyst lage [ (2 ].

/\ VARNING

Pumpen maste anvandas 24 timmar om dygnet. Stoppa aldrig
pumpen savida du inte har fatt instruktioner om att gora det fran
vardpersonalen eller om omfattande blédning uppstéar.

Om pumpen stoppas i mer an 2 timmar maste forbandet bytas.
Kontakta omedelbart vardpersonalen for att be om ett
forbandsbyte.

/\ VARNING

Om pumpen slutar fungera och inte gar att starta igen ska
du omedelbart kontakta vardpersonalen.
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Syftet med utrustningen

Din vardgivare har ordinerat sarbehandling med negativt tryck
(NPWT) for dig.

Séarbehandling med negativt tryck har visat sig bidra till framjandet
av lakning av flera olika sartyper. Negativt tryck (sugning)
appliceras pa ett sar via en pump. Sugningen, eller det negativa
trycket, bidrar till att avlidgsna vétska och forsluta saret.
Vardpersonalen kommer att placera ett sarskilt forband pa ditt
sar och en slang kommer att anslutas fran ditt sar till pumpens
behallare. Darefter startas pumpen med det ordinerade trycket

i syfte att avlagsna vatska fran ditt sar. Vatskan samlas upp

i behéllaren. Behandlingen pagéar 24 timmar om dygnet.

Avsedd anvandning

Avsedd anvandare

Invia Liberty NPWT-systemet &r avsett att anvéandas av vardper-
sonal eller av lekman med adekvat utbildning.

Vardpersonal ansvarar for att lara upp lekman i enlighet med bruks-
anvisningen samt att forklara all relaterad sékerhetsinformation.

Avsedd patientgrupp

Invia Liberty NPWT-systemet ar avsett att anvandas endast

pa patienter som uppvisar de tillstdnd som beskrivs i bruksanvis-
ningen. Utrustningen har inte studerats vid behandling av barn.

Avsedd milj6é

Invia Liberty NPWT-systemet ar avsett for anvandning vid akut
eller langvarig sjukhusbehandling och i hemvardsmiljo.
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Nar ska utrustningen anvandas?

(Bruksanvisning)

Invia Liberty NPWT-systemet &r avsett for patienter som kan dra
nytta av en sugenhet (sarbehandling med undertryck) eftersom

det framijar sarlakning genom sekundar eller tertiar (fordréjd primér)
intention genom att forbereda sarbadden for stangning, minska
o6dem, framja bildandet av granulationsvav och genomblddning,

och genom att ta bort utsondringar och smittsamma kroppsvatskor.
Nar Invia Liberty NPWT-systemet anvands pa stéangda kirurgiska
snitt ar det ocksa avsett for att hantera miljon kring kirurgiska snitt
som fortsatter att avge vatska efter stangning med suturer eller
agraffer genom att det uppratthéller en sluten miljé och avliagsnar
exsudat via applicering av sarbehandling med negativt tryck (NPWT).

Invia Liberty NPWT-systemet ar lampligt vid foljande indikationer:

— Akuta eller subakuta sar - Bensar

— Kroniska sar — Traumasar

- Oppna sér — Andra gradens brannskador
— Trycksar — Lambaer och transplantat

— Diabetessar/neuropatiska sar  — Stangda kirurgiska snitt

Nar ska utrustningen inte anvandas?

(Kontraindikationer)

The Invia Liberty NPWT-systemet ar kontraindicerat vid férekomst av:

— Nekrotisk vavnad med — Exponerade blodkarl
sarskorpa — Exponerade nerver

— Obehandlad osteomyelit — Exponerat anastomotiskt

— Icke-tarmrelaterade och omrade av blodkarl eller
outredda fistlar forbikopplingar av karl

— Maligna sar — Exponerade organ

Om du har nagra funderingar ska du prata med vardpersonalen.

175



Beskrivning av utrustningen

Kontrollera att Invia Liberty-systemets forpackning ar komplett
och i gott skick.

/\ vARNING

Anvand inga andra tillbehor an de som beskrivs nedan.

Snabbkoppling Invia Liberty-slangset,

\ v enkelt, sterilt

B .
Y-koppling - -
=
Dranageadapter*
Barvaska
Q=
:‘E!«’:""' I —— i 4 /)32= '.
Invia Liberty- —
. Skenhallare
behallare 0,3 | med ,
fortjockningsmedel Invia Liberty-
pump med
"™ bruksanvis-
4 ning
l Laddare
Invia Liberty- >
behallare 0,8 | med
fortjockningsmedel Dockningsstation

*Produkten ar inte tillganglig i alla lander

176



Display

Knappar fér mandvrering av Invia Liberty-pumpen

fﬁ —

| 0T P&/Av

| L] — |

| "=

| Behdllaren full Q \/IJ—\J Tryck ej (endast for

| — vardpersonal)
Tys-t |age j JIL’J K Tyst ldge Standby (3 sek) ‘

| T

Standby/Pa

Forhallanden som paverkar anvandningen

& FORSIKTIGHET
Invia Liberty-pumpen maste sta uppratt under drift.

e,
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Allman sakerhet i hemmet m

Vi ber dig l&sa och iaktta dessa varningstexter och sékerhetsan-
vishingar fore anvandning. Denna bruksanvisning maste sparas
tilsammans med utrustningen. Observera att denna bruksanvis-
ning endast ger allmanna anvisningar om hur produkten anvands.
Medicinska fragor ska alltid hanteras av lakare.

A FORSIKTIGHET/VARNING
Anvand inte férlangningssladdar i kombination med Invia
Liberty-pumpen.

— Placera elkabeln pa ett satt sa att ingen kan snubbla éver den.

— Dra aldrig elkabeln runt halsen.

— Se till att elkabeln inte kommer i kontakt med varma ytor.

— Dra aldrig ut stickkontakten ur vaggkontakten genom
att dra i elkabeln.

— Forsok inte laga Invia Liberty-pumpen. Kontakta vardpersonal
om pumpen inte fungerar.

— Hall Invia Liberty-pumpen ren och torr.

— Stéall aldrig Invia Liberty-pumpen i vatten eller i andra vatskor.

— Torka Invia Liberty-pumpen med en handduk om den blir blot.

— Torka inte Invia Liberty-pumpen i mikrovagsugn.

— Hall Invia Liberty-pumpen utom rackhall fér barn och husdijur.

— Overvakning kravs nér Invia Liberty-pumpen anvandas i miljder
dar barn finns i narheten.

— Skydda Invia Liberty-pumpen mot direkt solljus.

— Explosionsrisk — Invia Liberty-pumpen far inte anvandas
i potentiellt explosiva miljéer, inklusive syreberikade miljoer,
eller i omraden med lattantandliga anestetika.

— Utrustning for tradldés kommunikation s& som enheter for tradlo-
sa hemnatverk, mobiltelefoner, sladdlésa telefoner och deras
basenheter samt walkie-talkies kan stora Invia Liberty-pumpens
funktion och ska vara placerade minst 30 cm fran Invia Liberty-
pumpen. Detta kan orsaka otillracklig laddning av batteriet eller
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leda till ett internt fel. Se kapitlet "Meddelande och felsdkning
for atgarder att vidta i handelse av ett internt fel”.

— Denna produkt innehaller litiumjonbatterier vilkket medfor en risk
for brand, explosioner och brannskador. Far inte tas isér, kros-
sas, varmas upp till éver 100 °C, férbrannas eller slangas i eld.

Om du upptacker att vakuumnivan har férandrats eller nagot
feltillstand ska du placera Invia Liberty-pumpen pa minst 30 cm
avstand fran mobiltelefonen nar du ringer eller besvarar samtal.
Stang av och starta Invia Liberty-pumpen for att aterstélla den efter
ett feltillstand. Nar sa &r maojligt rekommenderas ett sékerhetsavstand
pa minst 30 cm mellan Invia Liberty-pumpen och en mobiltelefon.

Under sdmn —

— Kontrollera att Invia Liberty-pumpens slang inte kan bli
veckad eller bojd.

— Kontrollera att Invia Liberty-pumpen inte kan falla ned
nar du sover.

— Ladda alltid Invia Liberty-pumpen néar du lagger dig.

Dusch, bad och tvatt S

— Anvand inte Invia Liberty-pumpen medan du badar eller
duschar.

- Invia Liberty-pumpen kan kopplas fran forbandet under en
kortare tid (upp till 20 minuter) om du behdver byta klader,
duscha eller tvatta dig. Beréatta for vardpersonalen nar
du behover duscha eller liknande.

— Forhindra att Invia Liberty-pumpen blir vat.

— Placera inte Invia Liberty-pumpen pé en plats dar den
kan falla ned i en dusch, ett handfat eller ett badkar.

— ROr inte vid Invia Liberty-pumpen om den har fallit ned i vatten.
Dra genast ut elkabeln fran vagguttaget och koppla fran
pumpen fran férbandet.
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o ZAN
N&r du lamnar hemmet "IN m

— Kontrollera batteriets status och ladda det om det behodvs
innan du lamnar hemmet.

— En bekvam losning ar att placera Invia Liberty-pumpen
i barvaskan.

- GIom inte att ta med en extra behallare och stromsladden.

Anvisningar for iordningstallande

A VARNING

Kontrollera Invia Liberty-pumpen och férbandet ofta for
att sékerstélla att de fungerar. Gor visuella kontroller av
sarforbandet, omradet runt séret och véatskan i behallaren
for att se om det finns tecken pa infektion eller andra
komplikationer som vardpersonalen har informerat dig om.

Starta
{'f(}jﬁl‘l%
“/Q "‘. Starta Invia Liberty-pumpen genom
| 'j\] att trycka pa [ @ ].
(4|
1 C @ Displayens utseende nar pumpen &r igang.
- E Drift-/standbyindikatorn roterar [ @ ]
ﬂg ]
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/\ VARNING

Forsok aldrig genomfora behandlingen utan dverinseende
av vardpersonal.

/I\ VARNING

NPWT-behandlingen méaste paga 24 timmar om dygnet.
Avbryt aldrig behandlingen sadvida du inte har fatt instruktio-
ner om att gora det fran vardpersonalen eller om omfattan-
de blddning uppstar.

A VARNING

Om behandlingen avbryts i mer an 2 timmar ska férbandet
bytas och behandlingen startas om av vardpersonal.

/\ VARNING

Invia Liberty-pumpen kanner inte av blockeringar i den slang
som ar ansluten till dranageadaptern eller till den bdjda
armen pa Y-kopplingen. Kontrollera darfér forbandsslangen
som ar ansluten till dranageadaptern eller den bdjda armen
pa Y-kopplingen ofta under dagen for att sékerstalla att
slangen inte ar veckad eller blockerad.

Om du upptéacker en blockering i den slang som &ar ansluten till

dréanageadaptern eller till den bojda armen pa Y-kopplingen ska

du kontakta vardpersonalen.

i[ofi<— Stianga av
| (A Stang av Invia Liberty-pumpen genom

| \7_‘ ’;\ att halla [ (&) ] intryckt i 3 sekunder.

— | Tryck bara en gang.
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FOrbereda barvaskan

Invia Liberty-pumpen ar avsedd att baras i en barvaska samtidigt
som den anvands.

\\‘ Y
Medeiq i

R

1 Oppna barvaskan.
2 Placera Invia Liberty-pumpen i det avsedda facket.
3 Sténg facket med kardborrelaset.

Axelremmen kan aven anvandas som baltesrem.
For att &ndra till balteslage lossar du remmen pa sidorna om bar-
vaskan och for den genom de tva dglorna pa barvaskans baksida.

| adda batteriet

Nar batteriet &r fulladdat har det i allmanhet en driftstid pa Gver
14 timmar. Om Invia Liberty-pumpen kdrs kontinuerligt pa grund
av ett luftlackage kan batteriet beh6va laddas tidigare.

Batteristatussymboler

mpmi

fullt halvfullt  helt urladdat (tomt)
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Om batteriet blir helt urladdat (tomt) ska du félja
instruktionerna nedan.

Oppna eluttagsporten. Anslut Invia Liberty-pumpen till kontakten
pa elsladden som medféljer pumpen. Anslut den andra anden av
stromsladden till ett vagguttag. Nar batteriet laddas visas rorliga
streck pa batteridisplayen.

Batteriet ar fulladdat efter cirka 4 timmar. Nar batteriet ar fulladdat
och pumpen fortfarande &r ansluten till stromkallan visas L¥ b
konstant pa displayen. Nar laddningen &r slutford drar du ut
elkontakten ur vagguttaget och kopplar fran Invia Liberty-pumpen
fran stromsladden.

Stang eluttagsporten genom att trycka ned skyddslocket.

& FORSIKTIGHET
NPWT-behandlingen méste fortskrida medan pumpens

batteri laddas. Stang inte av pumpen under laddningen.

Ladda alltid batteriet dver natten.

Natadapterport

-_—
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Byta behallare

Byt behéllare minst en gang i veckan, nar behallaren verkar full eller
nar larmet ljuder, i enlighet med instruktionerna pa pumpens display.

1 Tvatta handerna.

2 Tryck pa knappen "Standby” [ £ > 3 sekunder ] och
pumpens motor stoppas.

3 Tryck pa frigdringsknappen hogst upp

pa pumpen och ta bort behallaren.

4 Stéang den anvanda behallaren med det
lock som sitter pa sidan av behallaren.
5 Ta ut den nya behallaren ur férpackningen

och ta bort sakerhetsetiketten. For in
sprintarna péa behallarens undersida
| isparen langst ned pa pumpen. Tryck
behallaren uppéat och klicka fast den

i Invia Liberty-pumpen.

A FORSIKTIGHET
MRS o Anvéand inte en Invia Liberty-behéllare
/ om den sterila forpackningen

& ! e ar skadad.
v“"T
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6 Starta Invia Liberty-pumpen genom att
L\;‘ trycka pa "Pa” [ £)) ] for att ateruppta
behandlingen och placera pumpen
i barvaskan.

7 Kassera den anvanda behéllaren i enlighet med anvisningarna
du har fatt fran vardpersonalen.

Anslut/koppla frdn snabbkopplingen

Snabbkopplingen kan kopplas fran under en kortare tid (upp till
20 minuter) om du behdver byta klader, duscha eller tvatta dig.
Under denna tid kan pumpen forsattas i standbylage i 5-minuter-
sintervall. Efter varje intervall avges larmet "standbylage”, som
kan tystas i ytterligare 5 minuter.

1 Tvatta handerna.

2 Stang klamman pé& behallarens
slang och stang sedan klamman | i
pa forbandets slang.

3 Tryck pa knappen "Standby” [ £ > 3 sekunder ] och pumpens
motor stoppas.

Koppla fran snabbkopplingen genom att
trycka under bada sidorna av kopplingen.

]
iit..-.
—
- -
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Anslut snabbkopplingen igen genom

: att trycka pa snabbkopplingen tills
1_1 ? du hor att det klickar.

6 Oppna kldmman pa behéllarens slang och
= - . . .. o ’
Oppna sedan klamman pa férbandets slang.

|

Tryck pa "Pa” [ £)) ] for att ateruppta
behandlingen.

5

:T:

e’"\_g
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Meddelanden och felsdkning (( 'l

Drabbas inte av panik om du hoér en ljudsignal.
F&lj instruktionerna nedan.

1 Om Invia Liberty-pumpen ar placerad i barvaskan éppnar
du locket pa barvaskan.
2 Tryck pa [ [3 ] for att tysta ljudsignalen i / Behallar
60 sekunder (kan tryckas in varje gang
signalen ljuder). }
@ LY Tyst la

|
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Larmtabell

1
4 0 1 Lég batteriladdning i Ladda batteri
401
K Tyst lage Standby (3 sek) &‘23 Standby (3 sek)
(@]
c o ' .
= standbyldge sétt pd / stdng av pumpen
c 405 0
g 405
B Tyst lige Pa Py Pa
ST TRRENTaT) Ta bort pumpen fran virmekillan
406 for hig Itn\.'andlg (t.ex. direkt solljus) eller ta bort
emperatur eventuell dvertickning (t.ex. filt).
ﬁ\ Tyst lage Standby (3 sek) Zﬁ Standby (3 sek)
Kontrollera forbandet for luftlickage
Luftlackage i systemet och att behallaren ar korrekt isatt.
Konsultera IFU for ytterligare
instruktioner.
K Tyst lage Standby (3 sek) E&: Standby (3 sek)
S
©
|

302

(3)

Stopp i systemet

Kontrollera att slangen inte ar bojd
eller vriden. Kontrollera om
behillaren &r full.

Konsultera IFU fiir ytterligare
instruktioner.

K Tyst lage

Standby

(3 sek)

ﬁ Standby (3 sek)
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Anmarkningar/méjlig felorsak

Ladda batteriet genom att antingen placera Invia Liberty-pumpen
i dockningsstationen eller ansluta laddaren till pumpens natadapterport.

Aterstdende batteritid &r cirka 30 min.

Om pumpen é&r i standbylage i mer an 5 minuter utldses ett larm.

For att fortsatta behandlingen trycker du pa "Pa” [ L1 .

Kyl ned Invia Liberty-pumpen enligt instruktionerna péa displayen.

Férband:

— Kontrollera férbandet med avseende pa luftlackage. Tryck till férbandet
ordentligt runt kanterna, runt dranageslangen eller pa Invia FitPad.

— Applicera eventuellt mer forbandsfilm for att forsegla lackan.

Kopplingar:

— Sakerstall att sarférbandets slang &r korrekt ansluten till behallarens
slang.

— Sakerstall att behéllarens slang &r direkt ansluten till pumpen.

Behallare:

— Séakerstall att behallaren ar korrekt ansluten, koppla loss behallaren
och justera den.

— Sékerstall att den orangea O-ringen/packningen som ar placerad
bredvid behallarens slang pa pumpen ar pa plats. Extra O-ringar
kan bestéllas via en Medela-representant.

Ring vardpersonal.
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] (3] ] 3]
Y
305 Batteriet tomt Ladda batteri
303
K Tyst lage &
3 &3
m
306 Behéllaren full Byt ut behdllaren
306
& Tyst lige Standby (3 sek) .&ék Standby (3 sek)
3]
E Sjalvtest misslyckades !! ! Snapp ur behillaren och snapp in pa
S 311 Q nytt
_I 311
ﬁ\ Tyst lage ék Pa
m
3 1 3 Stopp i filtret Byt behiéllare
313
K Tyst lage Pa :lg&l Pi

Stiing av och sitt pd pumpen.
Internt fel

Om problemet kvarstér, kontakta
din Health Care-representant.

K Tyst lage &

Internt fel
>

A FORSIKTIGHET
Om du inte vet vad en symbol betyder eller om du inte
forstar det larm som visas pa displayen ska du kontakta
vardpersonalen.
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Anmarkningar/moéjlig felorsak

Ladda batteriet genom att antingen placera Invia Liberty-pumpen
i dockningsstationen eller ansluta laddaren till pumpens natadapterport.

Aterstdende batteritid &r cirka 15 minuter.

Byt behéllare. Se kapitlet "Byta behallare”.

Behallare: - Koppla loss behéllaren och justera.
Slang: - Sakerstéll att slangarna inte har vridit sig eller &r bojda
eller klamda.

Byt behallare. Se kapitlet "Byta behallare”.

Starta om pumpen. Om det interna felet kvarstar stdnger du av pumpen
genom att trycka pa [ > 3 sekunder ] och kontakta vardpersonal.

/\ VARNING

Om pumpen slutar fungera och inte gar att starta igen
ska du omedelbart kontakta vardpersonalen.
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Rengoring/desinficering ﬂ

Invia Liberty-pumpen kan torkas av med en fuktig trasa och
ett milt rengdéringsmedel for hushallsbruk.

Garanti g

Garantitiden ar 2 ar fran leveransdatum. Tillverkaren ar inte ansvarig
for skador eller foljidskador som orsakas av felaktigt handhavande,
felaktig anvandning eller bruk av icke auktoriserad person.

Underhalls-/sakerhetsrelaterad
kontroll

Servicearbete far endast utféras av behorig personal.

Den sakerhetsrelaterade kontrollen ar begransad till en visuell
inspektion av holjet och laddaren med avseende pa eventuella
skador och maste utféras fore varje anvandningstillfalle. Om Invia
Liberty-pumpen inte har anvénts maste batteriet laddas ungefar
var sjatte manad for att optimal funktion ska kunna garanteras.

Avfallshantering

Radfraga vardpersonalen om hur du ska kassera forband,
behéllare och slangar.
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Tekniska specifikationer /ﬂ/

Férvaringsvillkor for tillbehoér
Tillbehor maste forvaras i fdrpackningen vid en temperatur
pa mellan -20 °C och +50 °C.

Miljovillkor for anvandning /i/
Invia Liberty-pumpen och dess tillbehdr ska anvandas

inom ett temperaturomrade pa mellan +5 °C och +40 °C.

Anvand inte produkterna vid extrem kyla eller varme. Undvik hog
relativ luftfuktighet (15-93 % é&r tillatet).

A FORSIKTIGHET
Anvand inte Invia Liberty-pumpen om du befinner dig
mer &n 3 000 meter Over havet.

Skyddsklass IP33 IP33
Invia Liberty-pumpen ar skyddad mot intrangande av fasta
frammande féremal storre &n 2,5 millimeter och mot vattendroppar.
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Skyltar och symboler

A

Symbolen anger FORSIKTIGHET
eller VARNING som é&r férknippad

med utrustningen.

[

Symbolen anger en klass
[I-utrustning.

hid

Utrustningen far inte kasseras
tilsammans med osorterat
hushallsavfall (géller endast
inom EU).

]

Symbolen anger tillverknings-
datum (fyra siffror for aret och
tva siffror for manaden).

wl

Symbolen anger tillverkarens
namn och adress.
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R only

Symbolen anger att denna
utrustning ar receptbelagd.
FORSIKTIGHET: Enligt federala
lagar i USA fér utrustningen
endast séljas av eller

pa uppdrag av medicinsk
personal (géller endast i USA).

R

Symbolen anger att delen ar
sakerhetsklassad som typ BF.

Den har symbolen visar
tillverkarens katalognummer.

[sN]

Symbolen anger tillverkarens
serienummer.

LOT

Symbolen anger tillverkarens
batchnummer.



steniEo

Symbolen anger att
utrustningen ar steriliserad
med etylenoxid.

=

Symbolen anger att utrust-
ningen inte far anvandas efter
angivet ar och angiven méanad.

©

Symbolen anger att
bruksanvisningen ska foljas.

o

B 50D,
c

Symbolen anger att utrustningen
uppfyller sdkerhetsbestammelser
som galler i USA och Kanada for
medicinsk utrustning.

®

Symbolen anger att
utrustningen inte ska anvandas
om férpackningen ar skadad.

pcCSs
Symbolen anger antalet
ingdende delar.

IP33

Symbolen anger skydd

mot intrdngande av fasta
frammande féremal och mot
skadliga effekter pa grund
av intrangande vatten.

oy

B

Symbolen anger att det
markta foremalet eller dess

material ar en del av en
atervinningsprocess.

'%

Symbolen anger luftfuk-
tighetsbegransningar for
drift och forvaring.

Symbolen anger de atmos-
fariska tryckbegransningarna
for drift och forvaring.

‘
‘
4|‘4¢

Symbolen anger att
utrustningen ska hallas torr.

Symbolen anger att
utrustningen ska skyddas

mot solljus.
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Symbolen anger uttag
for likstrom.

@

Symbolen anger
en engangsutrustning.
Ateranvand inte utrustningen.

A

Symbolen anger temperaturbe-
gransningarna for drift, trans-
port och forvaring.
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Y

Symbolen anger att
utrustningen ska hanteras
varsamt.

c E 0123

Symbolen anger att
utrustningen uppfyller

de grundlaggande kraven

i rddets direktiv 93/42/EEG
om medicinsk utrustning.

11

Symbolen anger den korrekta
uppratta riktningen for
transportforpackningen.



Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Invia Liberty ar EMC-testad i enlighet med kraven i IEC 60601-1-
2:2007 och IEC 60601-1-2:2014, fjarde upplagan enligt artikel 7
och 8.9.

VARNING

Invia Liberty-pumpen far inte anvandas i narheten av eller
staplas pa annan utrustning. Om Invia Liberty-pumpen
maste anvandas i narheten eller pa annan utrustning ska
den Overvakas for att kontrollera att den fungerar normalt
i den aktuella konfigurationen.

A VARNING

Anvand inte andra tillbeh6ér an de som anges har eller
saljs av tillverkaren som reservdelar for inre delar. Det kan
leda till Okad utstromning eller férsamrad immunitet hos
Invia Liberty-pumpen.

A VARNING

EMC

Hogfrekvent kirurgisk utrustning, radionatverk och liknande
kan paverka utrustningens funktion och far inte anvandas

i kombination med Invia Liberty-pumpen.
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Assistenza

Leggere l'intero manuale di istruzioni prima di provare a mettere
in funzione il dispositivo.

Per qualsiasi domanda sul sistema NPWT Invia Liberty, contattare
il proprio assistente sanitario/medico al seguente numero:

(ASSISTENTE SANITARIO/MEDICO
DATI DI CONTATTO:

Conservare il presente libretto delle istruzioni in un luogo
facilmente accessibile.
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Avvertenze, precauzioni e istruzioni
di sicurezza

A AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata,
puo condurre alla morte o a gravi lesioni.

A ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata,
pud condurre a lesioni moderate o lievi.

Avvertenze generali

A AVVERTENZA

La persona responsabile della messa in funzione giornaliera

del dispositivo (paziente, assistente) deve essere in grado di leggere,
capire e osservare le direttive riportate nelle presenti istruzioni per
I'uso, sul display dell'aspiratore e le direttive del medico. Tale persona
deve essere in grado di udire e rispondere a segnali acustici.
Utilizzare il sistemma NPWT Invia Liberty solo sulla persona per cui
e stata prescritta ed esclusivamente per I'uso previsto.

Non praticare la terapia senza aver prima consultato il personale
sanitario e gli assistenti esperti nelle istruzioni per 'uso e senza

la supervisione dell'operatore sanitario.

Non sono consentite modifiche all’apparecchio.

A AVVERTENZA

Controllare visivamente e frequentemente la medicazione della ferita
e il sistema Invia Liberty.

Se viene rilevata una grande quantita di sangue sulla medicazione,
nel tubo o nel contenitore:

1 Spegnere l'aspiratore tenendo premuto per 3 secondi.

2 Applicare la pressione sulla ferita.

3 Cercare immediatamente assistenza medica d’emergenza.
Se si ha difficolta a respirare, cercare immediatamente assistenza
medica d’emergenza.
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A AVVERTENZA

Contattare immediatamente 'operatore sanitario se appare uno
dei seguenti sintomi:

— perdita uditiva e visiva significativa;

— dolore, irritazione o arrossamento attorno alla ferita;

— gonfiore, prurito o eruzione cutanea attorno alla ferita;

— febbre;

— forte odore proveniente dalla ferita;

— drenaggio denso verde o qualsiasi altro cambiamento inusuale

nel colore di drenaggio;

— nausea, vomito o diarrea;

— mal di gola con gonfiore;

— vertigini o confusione;

— reazioni allergiche come arrossamento, eruzione cutanea
o orticaria, gonfiore o forte prurito.

A AVVERTENZA

Dopo che I'operatore sanitario ha impostato la pressione
dell’aspiratore e la modalita di funzionamento, non premere
altri pulsanti salvo il pulsante Acceso/Spento, [(€)], il pulsante
Standby [L1]] o il pulsante Muto [(2].

A AVVERTENZA

Laspiratore deve essere utilizzato 24 ore al giorno. Non spegnere

'aspiratore salvo diverse istruzioni da parte dell’operatore sanitario

0 in caso di sanguinamento eccessivo.

Se l'aspiratore viene arrestato per piu di 2 ore, la medicazione deve

essere sostituita. Contattare 'operatore sanitario per richiedere
la sostituzione della medicazione.

/N AVVERTENZA

Se l'aspiratore smette di funzionare e non si accende, contattare

immediatamente 'operatore sanitario.
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Finalita del dispositivo

Il medico (operatore sanitario) ha prescritto la terapia a pressione
negativa per le ferite (NPWT).

E stato dimostrato che la terapia a pressione negativa per le ferite
favorisce la guarigione di diversi tipi di ferite. La pressione negativa
(aspirazione) viene erogata tramite un aspiratore sulla ferita.
aspirazione, o pressione negativa, aiuta a rimuovere il fluido e a far
rimarginare la ferita. Loperatore sanitario posizionera una speciale
medicazione sulla ferita € un tubo passera dalla ferita al contenitore
nell'aspiratore. Laspiratore viene quindi acceso alla pressione
prescritta per rimuovere il fluido dalla ferita. Il fluido viene raccolto nel
contenitore. Il trattamento dovra essere effettuato 24 ore al giorno.

Uso previsto

Utente destinatario

Il sistemna NPWT Invia Liberty & destinato all’'uso da parte di
operatori sanitari o di utenti inesperti adeguatamente formati.

Gli operatori sanitari sono responsabili di formare gli utenti inesperti
in conformita alle istruzioni per I'uso per i pazienti e di fornire loro
tutte le informazioni relative alla sicurezza.

Categoria di pazienti destinatari

Il sistema NPWT Invia Liberty & destinato alluso su pazienti che
presentano esclusivamente le condizioni descritte nelle indicazioni
per l'uso. Il dispositivo non & stato studiato su pazienti pediatrici.

Ambiente destinatario

Il sisterna NPWT Invia Liberty & destinato all’'uso per trattamenti
intensivi o prolungati in ambiente ospedaliero o domiciliare.
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Quando utilizzare il dispositivo

(Indicazioni per 'uso)

Il sistema NPWT Invia Liberty & destinato a pazienti che potrebbero
trarre vantaggio da un dispositivo di aspirazione (terapia a pressione
negativa per le ferite), poiché crea un ambiente capace di favorire

la guarigione delle ferite per intenzione secondaria o terziaria (primaria
ritardata), preparando la sede della ferita per la rimarginazione, ridu-
cendo 'edema, promuovendo la formazione di tessuto di granulazione
e la perfusione, oltre che rimuovere I'essudato € il materiale infetto.
Nelle incisioni chirurgiche chiuse, il sistema NPWT Invia Liberty

e concepito per gestire le incisioni chirurgiche che continuano

a drenare dopo chiusura mediante sutura o pinzatura, mantenendo
un ambiente chiuso e rimuovendo I'essudato tramite I'applicazione
della terapia a pressione negativa per le ferite.

Il sistema NPWT Invia Liberty & idoneo per le indicazioni specificate

di seqguito:

— ferite acute o subacute; — ulcere da insufficienza venosa;
— ferite croniche; — ferite traumatiche;

— ferite deiscenti; — ustioni a spessore parziale;

— ulcere da pressione; — lembi e innesti;

— ulcere diabetiche/neuropatiche; - incisioni chirurgiche chiuse.

Quando non utilizzare il dispositivo

(Controindicazioni)

Il sistema NPWT Invia Liberty & controindicato in presenza di:

— tessuto necrotico con — vasi esposti;
presenza di escara,; — nervi esposti;
— osteomielite non trattata; — sito anastomotico esposto
— fistole non enteriche e non di vasi sanguigni o bypass;
esplorate; — organi esposti.

— neoplasia nella ferita;

In caso di problemi, consultare I'operatore sanitario.
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Descrizione del dispositivo

Verificare la completezza e le condizioni generali del contenuto
della confezione del sistema Invia Liberty.

A AVVERTENZA
Non utilizzare accessori diversi da quelli descritti di seguito.

Connettore rapido _ Set di tubi monouso
<4 \\ /4 e sterili Invia Liberty
Connettore a Y g - —
=5+
Adattatore
di drenaggio” Borsa per
Q,_.;g il trasporto

S Medela v '
o ' 4/52-

Contenitore Invia ‘ Su—_orto con
Liberty 0,3 | con , Ipp
. ) guida standard
solidificante .
Aspiratore
Invia Liberty

con istruzioni

.’
- per 'uso
l Caricabatterie
J‘Q
Contenitore 7Invia -
Liberty 0,8 | con :
solidificante Stazione di caricamento

*Prodotto non disponibile in tutti i Paesi
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Display

Pulsanti per il funzionamento dell’aspiratore Invia Liberty

| (¥
| iA?('.)/l \\ Acceso/Spento
’ | IR @ = |
; lll F\_‘T
I Recipiente pieno \ \ VIJ_‘J Non premere
} 306 ) (solo per medici)
VIOt j I ’J‘ KMuto Standby (3 sec)} i 4 l \\
| T
Standby/Acceso

Condizioni che interferiscono con 'uso

& ATTENZIONE
’aspiratore Invia Liberty deve rimanere in posizione

verticale durante 'uso.

e,
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Procedure di sicurezza general 2\
in casa m

Leggere e osservare le seguenti avvertenze e istruzioni di sicurezza
prima dell’utilizzo. Conservare le istruzioni per I'uso insieme al
dispositivo. Le presenti istruzioni per 'uso costituiscono una guida
generale per I'impiego del prodotto. Per qualsiasi situazione medica
rivolgersi a un medico.

& ATTENZIONE/AVVERTENZE

— Non utilizzare cavi di prolunga con I'aspiratore Invia Liberty.

— Posizionare il cavo di alimentazione dove non possa causare
cadute o inciampi.

— Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno al collo.

— Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.

— Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa del muro
tirando il cavo.

— Non tentare di aggiustare o riparare I'aspiratore Invia Liberty.
Contattare I'operatore sanitario se I'aspiratore non funziona.

— Mantenere 'aspiratore Invia Liberty pulito e asciutto.

— Non immergere mai I'aspiratore Invia Liberty in acqua o altri liquidi.

— Se l'aspiratore Invia Liberty si bagna, strofinarlo con
un panno asciutto.

— Non asciugare I'aspiratore Invia Liberty nel microonde.

— Tenere l'aspiratore Invia Liberty fuori dalla portata di bambini
e animali domestici.

— E necessaria la supervisione quando I'aspiratore Invia Liberty
viene utilizzato in prossimita di bambini.

— Tenere I'aspiratore Invia Liberty al riparo dalla luce solare diretta.

— Rischio di esplosione — I'aspiratore Invia Liberty non & destinato
all’uso in ambienti potenzialmente esplosivi, tra cui ambienti
arricchiti di ossigeno e in presenza di anestetici infiammalbili.

— Le apparecchiature di comunicazione wireless, come dispositivi
di rete domestica wireless, telefoni cellulari, cordless e relative
stazioni base e ricetrasmettitori palmari, possono interferire
con il funzionamento dell’aspiratore Invia Liberty e devono essere
mantenute a una distanza di almeno 30 cm. Cido pud causare una

206



carica di batteria insufficiente o pud portare a un guasto interno.
Consultare il capitolo “Notifiche e risoluzione dei problemi” per
le azioni da intraprendere in caso di guasto interno.

— Questo prodotto contiene batterie agli ioni di litio che possono
causare incendi, esplosioni e ustioni. Le batterie non vanno
smontate, rotte, riscaldate a una temperatura superiore a 100 °C,
incenerite o gettate nel fuoco.

In caso di cambiamento nel livello di vuoto o di una condizione
d’errore, spostare I'aspiratore Invia Liberty ad almeno 30 cm dal
telefono cellulare quando si effettuano o ricevono chiamate.
Accendere e spegnere nuovamente I'aspiratore Invia Liberty per
resettarlo dopo una condizione d’errore. Se possibile, si raccomanda
una distanza di sicurezza minima di 30 cm tra l'aspiratore Invia
Liberty e i telefoni cellulari.

. O
Durante il sonno

— Accertarsi che il tubo dell’aspiratore Invia Liberty non si pieghi.
— FEvitare che l'aspiratore Invia Liberty cada sul pavimento mentre
si dorme.

— Caricare sempre l'aspiratore Invia Liberty quando si va a dormire.

o~
’,
¢/
)
200l

Doccia, bagno e igiene personale S

‘y
— Non utilizzare I'aspiratore Invia Liberty durante il bagno o la doccia.
— Laspiratore Invia Liberty pud essere scollegato dalla medicazione
per un breve periodo di tempo (fino a 20 minuti) per cambiarsi
i vestiti o per le operazioni di igiene personale. Consultare
I'operatore sanitario per discutere un programma di igiene.
— FEvitare che l'aspiratore Invia Liberty si bagni.
— Non collocare I'aspiratore Invia Liberty in un luogo da cui possa
cadere, in una doccia, un lavandino o una vasca.
— Non toccare l'aspiratore Invia Liberty se € caduto nell’acqua.
Scollegare immediatamente il dispositivo dalla presa elettrica
e disconnettere I'aspiratore dalla medicazione.
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o SN
Prima di uscire di casa j«_’ﬁ m

— Controllare il livello della batteria e se necessario ricaricarla
prima di uscire di casa.

— Per praticita, inserire I'aspiratore Invia Liberty nella borsa
per il trasporto.

— Non dimenticare di portare con sé un contenitore di ricambio
e l'alimentatore.

Istruzioni per la configurazione

& AVVERTENZA
Controllare frequentemente I'aspiratore Invia Liberty e la medica-
zione per assicurarsi che sia in funzione. Controllare visivamente
la medicazione della ferita, I'area attorno alla ferita e il fluido nel
contenitore per verificare la presenza di segni di infezione o altre
complicazioni secondo le istruzioni del proprio medico.

Accensione
':T:(;-?::"I‘l%
7\‘;@ Accendere I'aspiratore Invia Liberty
| (\ZI premendo | l.
— @)
1 C @ Schermata del display quando I'aspiratore
- H ¢ in funzione. Lindicatore di funzionamento/
Standby sta ruotando | @ ]
ﬂg ]
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A
A

A

A

AVVERTENZA
Non tentare di effettuare la terapia senza la supervisione
del medico.

AVVERTENZA

Il sistemma NPWT deve funzionare 24 ore al giorno. Non
interrompere la terapia salvo diverse istruzioni da parte
del medico o in presenza di sanguinamento eccessivo.

AVVERTENZA

Se la terapia viene interrotta per piu di 2 ore, la medicazione
deve essere sostituita € la terapia deve essere riavviata

dal medico.

AVVERTENZA

Laspiratore Invia Liberty non rileva intasamenti lungo il tubo
collegato all’adattatore di drenaggio o collegato al braccio
curvo del connettore a V. Durante il giorno, controllare
frequentemente il tubo della medicazione collegato
all’adattatore di drenaggio o al braccio curvo del connettore
a 'Y per accertarsi che il tubo non sia piegato o bloccato.

In caso di intasamento lungo il tubo collegato all’adattatore di
drenaggio o lungo il tubo collegato al braccio curvo del connettore
a 'Y, contattare I'operatore sanitario.

Spegnimento
Spegnere l'aspiratore Invia Liberty premendo
[ ] per 3 secondi. Premere solo una volta.
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Montaggio della borsa per il trasporto

Laspiratore Invia Liberty € progettato per essere portato nella borsa
per il trasporto durante il funzionamento.

\\‘ —
medaig

1 Aprire la borsa per il trasporto.
2 |Inserire l'aspiratore Invia Liberty nell’apposita tasca.
3 Chiudere il velcro sopra I'aspiratore.

La tracolla pud essere utilizzata anche come cintura.

A tal fine, slacciare la cinghia ai lati della borsa per il trasporto
e infilarla nei due passanti, che si trovano nella parte posteriore
della borsa per il trasporto.

Carica della batteria

Quando la batteria € completamente carica, la sua durata
generalmente supera le 14 ore. Se I'aspiratore Invia Liberty
funziona di continuo a causa di una perdita d’aria, potrebbe
essere necessario ricaricare la batteria con piu frequenza.

Simboli del livello della batteria

e m ) )

mezza piena / piena / esaurita completamente
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Se la batteria si esaurisce completamente, seguire le istruzioni
indicate di seqguito.

Aprire la porta dell'adattatore di rete Collegare I'aspiratore Invia Liberty
alla presa elettrica mediante I'alimentatore fornito in dotazione con
I'aspiratore. Collegare l'altra estremita dell’alimentatore a una presa

a muro. Quando le barrette del simbolo della batteria si muovono

la batteria & in carica.

La batteria € completamente carica dopo circa 4 ore. Quando

la batteria & carica e continua ad essere collegata alla rete elettrica
il simbolo (¥} apparira fisso sul display. Quando la carica

e completa, scollegare I'alimentatore dal muro e disconnettere
I'aspiratore Invia Liberty dall’alimentatore.

Chiudere la porta dell’adattatore di rete premendo il coperchio

di protezione verso il basso.

& ATTENZIONE
Continuare la terapia NPWT durante la carica della batteria

dell’aspiratore. Non spegnere I'aspiratore durante la carica.

Caricare sempre la batteria quando si va a dormire.

Porta dell’adattatore
di rete

-_—
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Cambiare il contenitore

Sostituire il contenitore almeno una volta a settimana o quando
il contenitore & pieno o si attiva l'allarme, in base alle istruzioni
che appaiono sul display dell’aspiratore.

212

Lavarsi le mani.

Premere il pulsante “Standby” | >3 secondi] e I'aspiratore

si spegnera.

e \ medelq

"1

Premere il pulsante di rilascio nella parte
superiore dell’aspiratore e rimuovere
il contenitore.

Chiudere il contenitore usato con un tappo
situato a lato del contenitore.

Togliere dall’imballo il nuovo contenitore

e rimuovere l'adesivo di sicurezza,
posizionando i piedini in fondo al contenitore
nelle scanalature alla base dell’aspiratore.
Premere il contenitore verso I'alto e inserirlo
nell’aspiratore Invia Liberty fino a sentire clic.

AATTENZIONE
Non utilizzare il contenitore Invia Liberty
se la confezione sterile &€ danneggiata.



6 L\

Accendere I'aspiratore Invia Liberty
premendo “Acceso” [ £ ] per riprendere
la terapia e inserire I'aspiratore nella borsa
per il trasporto.

7 Smaltire il contenitore usato secondo le istruzioni fornite dal

proprio medico.

Collegare/scollegare il connettore rapido

Il connettore rapido pud essere scollegato per un breve periodo

di tempo (fino a 20 minuti) per cambiarsi i vestiti o per le operazioni
di igiene personale. Durante questo tempo I'aspiratore pud essere
impostato in modalita “Standby” per un intervallo di 5 minuti,
dopodiché si attivera l'allarme della “modalita Standby”, il quale
potra essere silenziato per altri 5 minuti.

1 Lavarsi le mani.

2 Chiudere il morsetto sul tubo

del contenitore e chiudere il mor- . . ¥
setto sul tubo della medicazione.

3 Premere il pulsante “Standby” [ >3 secondi] e I'aspiratore
si spegnera.

4 Scollegare il connettore rapido premendo

|
:.it.:.
l- =
- -

sotto i lati del connettore.
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Per ricollegare il connettore rapido, premere
le due estremita del connettore rapido I'una
contro l'altra finché non scattano in posizione.

Aprire il morsetto sul tubo del contenitore
e aprire il morsetto sul tubo della medicazione.

Premere “Acceso” [ £} | per riprendere
la terapia.




Notifiche e risoluzione di problemi (( 'l

Non spaventarsi se si attiva il segnhale acustico.
Segquire le istruzioni indicate di seguito.

1 Se l'aspiratore Invia Liberty si trova nella borsa per il trasporto,
aprire il coperchio della borsa per il trasporto.

2 Premere | ] per silenziare il segnale acustico / oo
ecipier|

per 60 secondi (pud essere premuto ogni volta
che si attiva il segnale). }

|

-

> ]
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Tabella Allarme

Avvertenza

[ 2]

1
4 0 1 Batteria quasi esaurita i Caricare batteria
401
K Muto Standby (3 sec.) &‘23 Standby (3 sec.)
!
Modalita Standby Accendere o spegnere
405 la pompa
405
& Muto Acceso Zé& Acceso

406

]

Q

1
. H
Temperatura interna

Rimuovere la pompa dalla fonte di
calore (ad es. luce solare diretta) o

elevata rimuovere eventuali coperture
aggiuntive (ad es. coperta).
406
ﬁ\ Muto Standby (3 sec.) Zﬁ Standby (3 sec.)

Allarme

301

(3)

Perdita nel sistema

Verificare il sistema per rilevare
eventuali perdite. Verificare che
il recipiente sia inserito
correttamente.

Consultare il foglietto illustrativo
per ulteriori istruzioni.

K Muto Standby (3 sec.)

E&: Standby (3 sec.)

302

(3]

Sistema ostruito

Verificare che il tubo sia libero e non
ato. Yerificare se il serbatoio &
pieno.

Per ulteriori informazioni, consultare
le istruzioni per 'uso.

}ﬁ Muto Standby (3 sec.)

& Standby (3 sec.)
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Annotazioni/possibile causa dell’errore

Ricaricare la batteria posizionando I'aspiratore Invia Liberty nella stazione
di caricamento o inserire il caricabatterie sulla porta dell’adattatore di rete
dell’aspiratore.

Il tempo restante della batteria & di circa 30 minuti.

Se I'aspiratore € in modalita Standby per piu di 5 minuti, si attiva un allarme.

Per continuare la terapia premere “Acceso” [ L1 ].

Raffreddare I'aspiratore Invia Liberty seguendo le istruzioni sul display.

Medicazione:

— Controllare la medicazione per verificare la presenza di perdite d’aria.
Premere con forza attorno alle estremita della medicazione, attorno
al tubo di drenaggio o sull’lnvia FitPad.

— E possibile applicare un’ulteriore medicazione in film di poliuretano
per sigillare I'area di perdita.

Raccordi:

— Accertarsi che il tubo della medicazione sia collegato correttamente
al tubo del contenitore.

— Accertarsi che il tubo del contenitore sia inserito dritto nell’aspiratore.

Contenitore:

— Accertarsi che il contenitore sia inserito correttamente, sganciare
il contenitore e riposizionarlo.

— Verificare la presenza della guarnizione arancione O-ring, collocata davanti
al tubo del contenitore nell’aspiratore. Ulteriori guarnizioni O-ring sono
disponibili mediante il rappresentante Medela.

Contattare I'operatore sanitario.
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J
©
J
©

305 Batteria esaurita Caricare batteria

K Muto &

£ 2]
306 Recipiente pieno Cambiare il recipiente
& Muto Standby (3 sec.) .&ék Standby (3 sec.)
3] 3]
g
Test automatico Far scattare fuori il contenitore e poi
a 31 1 fallito nhuovamente in posizione
ﬁ\ Muto ék Acceso
m
3 1 3 Filtro intasato Cambiare il contenitore
313
K Muto Acceso :lg&l Acceso
q) o . Accendere e spegnere la pompa.
w C Errore interno
o P Se il problema persiste, contattare il
t OJ rappresentante Health Care.
]
w c

K Muto &

A ATTENZIONE
Se non si € in grado di identificare qualsiasi simbolo o di capire
I'allarme sul display, contattare I'operatore sanitario.
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Annotazioni/possibile causa dell’errore

Ricaricare la batteria posizionando I'aspiratore Invia Liberty nella stazione
di caricamento o inserire il caricabatterie sulla porta dell’adattatore di rete
dell’aspiratore.

Il tempo restante della batteria & di circa 15 minuti.

Sostituire il contenitore; per maggiori dettagli, consultare il capitolo “Sostituire
il contenitore”.

Contenitore: - Sganciare il contenitore e riposizionarlo.
Tubi: - Accertarsi che il tubo non sia attorcigliato, piegato o clampato.

Sostituire il contenitore. Per maggiori dettagli, consultare il capitolo
“Sostituire il contenitore”.

Riavviare I'aspiratore. Se 'errore interno persiste, spegnere il dispositivo
premendo [ >3 secondi] e contattare I'operatore sanitario.

A AVVERTENZA
Se I'aspiratore smette di funzionare o non pud essere acceso,
contattare immediatamente I'operatore sanitario.
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Pulizia/Disinfezione

aspiratore Invia Liberty pud essere pulito con un panno
inumidito usando un detergente delicato.

Garanzia

Il periodo di garanzia & di 2 anni dalla data di consegna. Il produttore
non si assume alcuna responsabilita per danni o danni conseguenti
ad uso improprio non conforme alle disposizioni o da parte

di persone non autorizzate.

Manutenzione/controllo di sicurezza

| servizi di assistenza tecnica devono essere effettuati esclusivamente
da personale autorizzato. Il controllo di sicurezza si limita a un’ispezione
visiva per verificare eventuali danni all'involucro e al caricabatterie

e deve essere effettuato prima di ogni uso. Se non si utilizza I'aspiratore
Invia Liberty per lunghi periodi, la batteria deve essere caricata circa
una volta ogni 6 mesi per assicurare un funzionamento ottimale.

Smaltimento

Consultare I'operatore sanitario per lo smaltimento di medicazioni,
contenitori e tubi usati.
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Dati tecnici /Hf

Condizioni di conservazione degli accessori
Gli accessori devono rimanere nella confezione ed essere conservati
a temperature comprese nell’intervallo tra -20 °C e +50 °C.

Condizioni ambientali di funzionamento /i/
%

Laspiratore Invia Liberty e gli accessori devono essere

messi in funzione a temperature comprese nell’intervallo tra +5 °C

e +40 °C. Non mettere in funzione i prodotti in caso di caldo

o freddo estremi. Evitare 'umidita elevata (ammessa una percentuale
del 15-93%).

& ATTENZIONE
Non mettere in funzione I'aspiratore Invia Liberty ad un’altezza
superiore a 3000 metri sul livello del mare.

Classe di protezione IP33 IP33

Laspiratore Invia Liberty & protetto contro 'ingresso di solidi
superiori a 2,5 mm e lo stillicidio dell’acqua.
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Segni e simboli

A

Questo simbolo indica un
messaggio di ATTENZIONE
o di AVWVERTENZA associato
all'apparecchio.

[l

Questo simbolo indica
un apparecchio di classe Il.

hid

Non smaltire il dispositivo
con i rifiuti urbani indifferenziati
(solo per UE).

l

Questo simbolo indica la data
di produzione (quattro cifre per
'anno e due cifre per il mese).

wl

Questo simbolo indica il nome
e l'indirizzo del produttore.

STenLEED

Questo simbolo indica che
'apparecchio e sterilizzato
mediante ossido di etilene.
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R only

Questo simbolo indica che questo
dispositivo & soggetto a prescrizio-
ne medica. ATTENZIONE: la legge
federale degli Stati Uniti autorizza
la vendita di questo prodotto
esclusivamente su prescrizione
medica (solo per USA).

R

Questo simbolo indica un com-
ponente applicato di tipo BF.

Questo simbolo indica il codice
di catalogo assegnato dal
produttore.

[sN]

Questo simbolo indica il numero
di serie del produttore.

LOT

Questo simbolo indica il codice
di lotto del produttore.

IP33

Questo simbolo indica

la protezione contro I'ingresso
di oggetti estranei solidi

e contro gli effetti nocivi dovuti
all'ingresso di acqua.



=

Questo simbolo indica che
I'apparecchio non deve essere
usato dopo la fine del mese

e dell’anno indicati.

o

Questo simbolo indica di seguire
le istruzioni per I'uso.

Questo simbolo indica

la conformita ai requisiti di
sicurezza supplementari di USA
e Canada per le apparecchiature
elettromedicali.

®

Questo simbolo indica
di non utilizzare I'apparecchio
se la confezione &€ danneggiata.

pcs

Questo simbolo indica il numero
di pezzi.

Questo simbolo indica la presa
di corrente continua.

&
Questo simbolo indica che
il prodotto contrassegnato

o il suo materiale & oggetto di
un processo di recupero o riciclo.

'%

Questo simbolo indica i limiti
di umidita per funzionamento
e conservazione.

Questo simbolo indica i limiti
di pressione atmosferica
per funzionamento

e conservazione.

Questo simbolo indica
di mantenere il dispositivo
asciutto.

[

N~
7
.I\

Questo simbolo indica che
il dispositivo non deve essere
esposto alla luce solare.

Y

Questo simbolo indica che
il dispositivo & fragile e deve
essere maneggiato con
attenzione.

223



@ C E 0123

Questo simbolo indica Questo simbolo indica che

un dispositivo monouso. il dispositivo & conforme alla

Non riutilizzare il dispositivo. Direttiva sui Dispositivi Medici
93/42/CEE.

A i

Questo simbolo indica i limiti di Questo simbolo indica
temperatura per funzionamento, la corretta posizione verticale
trasporto e conservazione. dell’imballo.
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EMC (compatibilita elettromagnetica)

Invia Liberty & stato sottoposto a test di compatibilita elettromagnetica
conformemente ai requisiti della normativa IEC 60601-1-2:2007
e IEC 60601-1-2:2014 4a Edizione secondo le clausole 7 e 8.9.

AVVERTENZA

Non usare 'aspiratore Invia Liberty in prossimita di altri
apparecchi né sovrapporlo ad essi. Se tali condizioni d’uso
SONO necessarie, osservare attentamente 'aspiratore Invia
Liberty per verificarne il normale funzionamento nella
configurazione in cui sara usato.

& AVVERTENZA
Non utilizzare accessori diversi da quelli specificati o venduti
dal produttore come parti di ricambio per i componenti interni;
cid potrebbe causare 'aumento delle emissioni o la riduzione
dellimmunita dell’aspiratore Invia Liberty.

A AVVERTENZA
EMC
Le apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza, reti radio
0 apparecchiature simili possono influire sul funzionamento
del dispositivo e non devono essere utilizzate in combinazione
con l'aspiratore Invia Liberty.
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Avuksi

Lue kayttdohje kokonaan, ennen kuin yritat kayttaa laitetta.

Jos sinulla on kysyttavaa Invia Liberty -alipainehaavahoitojarjestel-
masta, ota yhteytta terveydenhuoltopalvelujen tarjoajaan / 1aakéari-
in soittamalla seuraavaan numeroon:

(TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN TARJOAJA /
LAAKARI YHTEYSTIEDOT:

Sailyta nama potilaskayttéohjeet paikassa, josta ne ovat
helposti saatavilla.
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Varoitukset, huomautukset ja turvaohjeet

/\ varorrus

lImoittavat mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sita valteta.

/N HUOMAUTUKSET

lImoittavat mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi johtaa lievaan
tai kohtuulliseen loukkaantumiseen, ellei sita valteta.

Yleiset varoitukset

/\ varorrus

Taman laitteen péivittaisesta kaytdsta vastaavan henkilon (poti-
laan, hoitajan) on pystyttava lukemaan ja ymmartamaan naissa
kayttbohjeissa ja imulaitteen naytolla annetut ja terveydenhuollon
ammattilaisen antamat kayttbohjeet seka noudattamaan niita.
Hanen on kuultava aanisignaalit ja pystyttava reagoimaan niihin.
Kayta Invia Liberty -alipainehaavahoitojarjestelmaa vain sen
henkilbn hoitoon, jolle se on maaratty, ja vain sen aiottuun
kayttdtarkoitukseen.

Ala suorita hoitoa keskustelematta ensin
terveydenhuoltohenkildiden ja terveydenhuollon ammattilaisten
valvomina kayttdohjeissa koulutettujen hoidon antajien kanssa.
Tahan laitteeseen ei saa tehda muutoksia.

/\ varortus

Tarkasta haavan sidos ja Invia Liberty -jarjestelma
silmamaaraisesti usein.
Jos naet suuria méaaria verta sidoksessa, letkussa tai sailiossa:
1 Sammuta imulaite painamalla 3 sekunnin ajan.
2 Kohdista haavaan painetta.
3 Hakeudu valittomasti ensiapuun.

Jos sinun on vaikea hengittad, hakeudu valittdmasti ensiapuun.
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/\ vARoITUS

Ota heti yhteytta terveydenhuollon ammattilaiseen, jos sinulla

on seuraavia oireita:

— Huomattava nddn tai kuulon menetys

— Kipu, arkuus tai punaisuus haavan ympaérilla

— Turvotus, kutina tai ihottuma haavan ymparilla

- Kuume

— Vahva haju haavasta

— Paksua vihreda vuotoa tai mika tahansa epatavallinen
muutos vuodon varissé

— Pahoinvointi, oksentelu tai ripuli

— Kipeé kurkku, jossa on turvotusta

— Huimaus tai sekavuus

— Allergiset reaktiot, kuten punaisuus, ihottuma, turvotus tai
kova kutina

/\ varorTus

Kun terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt imulaitteen paineen
ja tilan asetukset, paina ainoastaan katkaisinta [ (2} ], valmiustilapai-
niketta [ £1 | tai mykistyspainiketta [ 3 ].

/\ varorTus

Imulaitetta pitaa kayttda 24 tuntia vuorokaudessa. Ala pysayta
imulaitetta, ellei terveydenhuollon ammattilainen neuvo niin
tekemé&an tai ellei haava vuoda voimakkaasti.

Jos imulaite pysaytetaan yli kahdeksi tunniksi, sidos tulee vaihtaa.
Ota yhteytta terveydenhuollon ammattilaiseen ja pyyda sidoksen
vaihtamista.

/\ varorTus

Jos imulaite lakkaa toimimasta eika sita voi kaynnistaa, ota heti
yhteytta terveydenhuollon ammattilaiseen.
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Laitteen tarkoitus

Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajasi on maarannyt sinulle
alipainehaavanhoitoa (NPWT).

Alipainehaavanhoidon on osoitettu edistavan useiden erilaisten
haavojen paranemista. Alipaine kohdistetaan haavaan imulaitteen
avulla. Imu eli alipaine auttaa poistamaan nesteen haavasta ja
edistda sen sulkeutumista. Terveydenhuollon ammattilainen aset-
taa erityisen sidoksen haavalle ja letku yhdistaa haavan imulait-
teen sailioon. Imulaite kaynnistetaan sitten maaratylla paineella
poistamaan nestettd haavasta. Neste kertyy sailoén. Hoito on
paalla 24 tuntia vuorokaudessa.

Kayttotarkoitus

Aiottu kayttaja

Invia Liberty -alipainehaavanhoitojarjestelma on tarkoitettu
terveydenhoidon ammattilaisten ja riittavasti koulutettujen
maallikkokayttdjien kaytettavaksi.

Terveydenhoidon ammattilaisten vastuulla on kouluttaa
maallikkokayttajat potilaskayttdohjeiden mukaisesti ja selittaa
heille kaikki asiaan liittyvat turvallisuustiedot.

Aiottu potilasryhma

Invia Liberty -alipainehaavanhoitojarjestelma on tarkoitettu
kayttoon potilaiden hoidossa vain kayttotarkoituskuvauksen
mukaisissa tiloissa. Laitetta ei ole tutkittu pediatrisilla potilailla.

Tarkoitettu ympaéaristo

Invia Liberty -alipainehaavanhoitojarjestelma on tarkoitettu
kayttoon sairaalassa, laitoshoidossa ja kotihoidossa.
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Koska laitetta kaytetaan aytwtarkoitukset)

Invia Liberty-alipainehaavanhoitojarjestelma (NPWT) on tarkoitettu
potilaille, jotka hydtyisivat imulaitteesta (alipainehaavanhoidosta),
koska se luo ympéristdn, joka edistad haavan paranemista toissijai-
sen tai kolmannen (viivastyneen ensisijaisen) kayttotarkoituksen avul-
la valmistelemalla haavapohjaa sulkemiseen, vahentamalla turvotus-
ta, edistamalld granulaatiokudoksen muodostusta ja lapivirtausta
seka poistamalla tulehduseritetta ja infektoitunutta materiaalia.

Kun Invia Liberty -alipainehaavanhoitojarjestelmaa kaytetdan tar-
koissa kirurgisissa leikkauksissa, se on myos tarkoitettu sellaisen
kirurgisen leikkauksen ympariston hallintaan, joka jatkaa vuota-
mista, kun se on suljettu ompeleella tai nitomalla, yllapitamalla
suljettua ymparistoa ja poistamalla eritettd alipainehaavanhoidolla.

Invia Liberty -alipainehaavanhoitojarjestelma sopii seuraaviin
kayttotarkoituksiin:

— Akuutit tai subakuutit haavat — Laskimoiden vajaatoiminnasta

— Krooniset haavat johtuvat haava

— Auenneet haavat — Traumaattiset haavat

— Painehaavat — Toisen asteen palovammat

— Diabeettiset/neuropaattiset — Palkeenkielet ja ihosiirteet
haavat — Suljetut kirurgiset leikkaukset

Koska laitetta el saa kayttaa (vasta-aineet)

Invia Liberty -alipainehaavanhoitojarjestelma on vasta-aiheinen
seuraavissa tiloissa:

— Nekroottinen, rupeutunut — Paljaana oleva verisuonisto
kudos — Paljaina olevat hermot

— Hoitamaton osteomyeliitti — Verisuonten anastomoottinen

— Ei-enteeriset ja tutkimattomat sijainti pinnassa tai ohitukset
fistelit — Paljaina olevat elimet

— Pahanlaatuisuus haavassa

Jos sinulla on huolenaiheita, keskustele terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa.
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Laitteen kuvaus

Tarkista Invia Liberty -jarjestelman toimituspakkauksen taydellisyys
ja yleinen kunto.

/\ varorTus

Ala kayta muita kuin seuraavassa kuvattavia lisévarusteita.

Quick-connector _ Invia Liberty
\ /4 -letkusarja, yksi,
. < . =
Y-litin - g el ' steriili
=
Dreeniadapteri*
Kanto-
.. laukku
T T 4 )32 '.
Invia Liberty S —
saili6, jossa 0,3 | Pidke Ja
-saili
Kiint ,t'J " ’ , normaali kisko
inteytinta Invia Liberty
-imulaite kayt-
b toéohjeineen
l Laturi
Invia Liberty >
-saili®, jossa 0,8 | -
Kiinteytinta Latausalusta

*Tuote ei ole saatavilla kaikissa maissa
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Naytto

Invia Liberty -imulaitteen kayttépainikkeet

f =
| OTY Virtakytkin

’ [l
11 — =

f Sl tEynn \ \ WV ‘ Ala paina (vain

f \‘ } % *’ “ kliinikolle)

i \
Kl‘wkistys valmiustila (3 sek.)} i ‘ l \

p-
|

>

|
Mykistys |
(

Valmiustila/Paalla

Kayttoon vaikuttavat olosuhteet

& HUOMIO
Invia Liberty -imulaitteen on oltava kayton aikana

pystysuorassa.

e,
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. . 22\
Yleinen turvallisuus kotona m

Lue nama varoitukset ja turvaohjeet ennen laitteen kayttéa

ja noudata niitd. Nama kayttdohjeet on sailytettava laitteen
yhteydessa. Huomaa, ettd nama kayttbohjeet muodostavat
yleisen oppaan tuotteen kayttoon. Laaketieteellisissa tilanteissa
tulee kadantya ladkarin puoleen.

A HUOMAUTUKSET /VAROITUKSET

— Ala kayta jatkojohtoja Invia Liberty -imulaitteen kanssa.

— Sijoita virtajohto niin, etta siihen ei voi kompastua.

— Ala koskaan laita virtajohtoa kaulasi ympérille.

— Pida virtajohto erossa kuumista pinnoista.

— Al koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetamalla.

— Al yritd mitenk&an korjata Invia Liberty -imulaitetta. Jos imulaite
ei toimi, ota yhteytta terveydenhuollon ammattilaiseen.

— Pida Invia Liberty -imulaite puhtaana ja kuivana.

— Al4 koskaan upota Invia Liberty -imulaitetta veteen
tai muihin nesteisiin.

— Jos Invia Liberty -imulaite kastuu, kuivaa se pyyhkeella.

— A4 kuivaa Invia Liberty -imulaitetta mikroaaltouunissa.

— Pida Invia Liberty -imulaite poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

— Valvonta on valttamatdnta, kun Invia Liberty -imulaitetta
kaytetdan lasten laheisyydessa.

— Suojaa Invia Liberty -imulaite suoralta auringonvalolta.

— Ra&jahdysvaara — Invia Liberty -imulaitetta ei ole tarkoitettu
kaytettavaksi rajahdysherkissad ymparistdissa, mukaan
lukien happirikastetut ymparistot ja alueet, joilla on
syttyvid nukutusaineita.

— Langattomat viestintélaitteet, kuten langattomat kotiverkot,
matkapuhelimet, langattomat puhelimet tukiasemineen ja
radiopuhelimet, voivat vaikuttaa Invia Liberty -imulaitteeseen,
ja ne on pidettava vahintdan 30 cm:n paassa siitd. Tama voi
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aiheuttaa riittamattdman akun latauksen tai johtaa sisdiseen
virheeseen. Katso luvusta llmoitukset ja vianmaaritys, mita
toimenpiteita pitaa suorittaa sisaisen virheen yhteydessa.

— Tama tuote sisaltaa litium-ioniakkuja, joihin liittyy tulipalon,
rajahdyksen ja palovammojen riski. Ala pura, murskaa,
lammita yli 100 °C:n lampdtilaan, polta tai havité tulessa.

Jos havaitset muutoksen alipainetasossa tai virhetilan, siirra Invia
Liberty -imulaite vahintdan 30 cm:n paahan matkapuhelimesta soit-
taessasi tai vastaanottaessasi puheluita. Nollaa Invia Liberty -imu-
laite virhetilan jalkeen kytkemalld se pois p&élta ja takaisin paalle.
Invia Liberty -imulaitteen ja matkapuhelimen valille suositellaan
vahintdan 30 cm:n turvaetaisyytté aina, kun tdma on mahdollista.

Nukkuminen =

— Varmista, etta Invia Liberty -imulaitteen letkut eivat vaanny.
— Esté Invia Liberty -imulaitteen putoaminen lattialle nukkuessasi.
— Lataa Invia Liberty -imulaite aina mennesséasi nukkumaan.

Suihkussa kayminen, kylpeminen -
ja peseytyminen s

— Al3 kayta Invia Liberty -imulaitetta kylvyssé tai suihkussa.

— Invia Liberty -imulaite voidaan irrottaa sidoksesta lyhyeksi
aikaa (enintdan 20 minuuttia) vaatteiden vaihtamista
ja henkilékohtaista hygieniaa varten. Keskustele
kylpysuunnitelmistasi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

— Esta Invia Liberty -imulaitteen kastuminen.

— Al4 laita Invia Liberty -imulaitetta paikkaan, missé se voi
pudota suihkuun, pesualtaaseen tai ammeeseen.

— Al4 koske Invia Liberty -imulaitteeseen, jos se on pudonnut
veteen. Irrota pistoke valittdmasti pistorasiasta ja imulaite
sidoksesta.
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o JAN
Kun poistut asunnosta 'i‘.'ﬁ m

— Tarkista akun tila ja lataa tarvittaessa ennen kotoa poistumista.

— Laita Invia Liberty -imulaite kantolaukkuun, jossa sita on
kateva kuljettaa.

— Muista ottaa mukaan varasailio ja virtalahde.

Kokoamisohjeet

/\ varorTus

Tarkasta Invia Liberty -imulaite ja sidos usein toimivuuden
varmistamiseksi. Tarkista silmamaaraisesti sidos, haavan
ymparisto ja sailidssa oleva neste tulehdusten ja muiden
sivuvaikutusten varalta terveydenhuollon ammattilaisen
ohjeiden mukaisesti.

Kaynnista laite

(l_f

) JE
\/\' ". Kaynnisté Invia Liberty -imulaite

| "‘,‘ painamalla [ ]

1 C @ Naytté imulaitteen ollessa kaynnissa.
- E Kayttd/valmiustila-ilmaisin pyorii [ @ ]
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/\ vARoITUS

Ala yrité suorittaa hoitoa iiman terveydenhuoltopalvelujen
tarjoajan valvontaa.

/\ varorTus

Alipainehaavahoitojarjestelman pitaa olla kaynnissa 24 tuntia
vuorokaudessa. Al& pysayta imulaitetta, ellei
terveydenhuollon ammattilainen neuvo niin tekemaan tai
ellei haava vuoda voimakkaasti.

/\ vaRroITus

Jos hoito keskeytetdan yli 2 tunniksi, terveydenhuollon
ammattilaisen tulee vaihtaa sidos ja aloittaa hoito uudelleen.

/\ varoiTus

Invia Liberty -imulaite ei havaitse tukosta dreeniadapteriin
tai Y-littimen kaarevaan varteen kytketyssa letkussa.
Tarkista dreeniadapteriin tai Y-liittimen kaarevaan varteen
kytketty sidoksen letku usein paivan aikana varmistaaksesi,
ettei se ole mutkalla tai tukossa.

Jos dreeniadapteriin tai Y-liittimen kaarevaan varteen kytketyssa

letkussa havaitaan tukos, ota yhteytta terveydenhuollon
ammattilaiseen.

(o] ¢—
I/(‘ Sammuta laite
:l:y = ‘a Sammuta Invia Liberty -imulaite
|| pitamalla [ (&) ] painettuna 3 sekuntia.
(| Paina vain kerran.
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Valmistele kantolaukku

Invia Liberty -imulaite on tarkoitettu pidettavaksi kantolaukussa
kayton aikana.

\\‘ —
medaig

e

1 Avaa kantolaukku.
2 Tyonna Invia Liberty -imulaite sita varten tarkoitettuun taskuun.
3 Sulje tarra imulaitteen paalle.

Olkahihnaa voidaan kayttda myds vyodhihnana.
Voit tehdé niin irrottamalla hihnnan kantolaukun sivuilta ja vetamalla
sen kantolaukun takana olevien kahden lenkin lapi.

_Lataa akku

Kun akku on ladattu tayteen, se riittaa yleensa yli 14 tunnin
kayttoon. Jos Invia Liberty -imulaite kay jatkuvasti iimavuodon
takia, akku pitda ehka ladata aiemmin.

Akun tilasymbolit
I

([ BN

taynna puolillaan tyhja
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Jos akku tyhjenee kokonaan, noudata seuraavia ohjeita.

Avaa sahkoliitannan suojus. Kytke Invia Liberty -imulaite sen
mukana toimitetun laturin sahkoliittimeen. Kytke laturin toinen
paa verkkovirtaan. Akkunayton likkuvat palkit ilmaisevat, etta
lataaminen on kaynnissa.

Akku on ladattu tayteen noin 4 tunnin kuluttua. Jos akku on tayteen
ladattu ja on edelleen kytketty virtalahteeseen, ¥ nakyy jatkuvasti
naytoéssa. Kun lataus on valmis, irrota laturi verkkovirrasta ja irrota
Invia Liberty -imulaite laturista.

Sulje sahkalitanta painamalla suojus alas.

/\ Huomio

Alipainehaavanhoitoa pitda jatkaa latauksen aikana.
Ala sammuta imulaitetta latauksen ajaksi.

Lataa akkua aina yolla.

Sahkdliitanta

-_—
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Vaihda sailio

Vaihda sailié imulaitteen naytélla olevien ohjeiden mukaisesti
vahintdan kerran viikossa tai kun sailié nayttaa taydelta tai
aanihalytys kuuluu.

—r

Pese kadet.
2 Paina "Valmiustila"-painiketta [ £ > 3 sekuntia ], jolloin
imulaitteen moottori pysahtyy.

3 Paina vapautuspainiketta imulaitteen paalla
+ ja poista sailio.
.

-

s

4 Sulje kaytetty sailio tiiviisti sailiéon sivulla
olevalla korkilla.
5 Pura uusi séilio pakkauksesta ja poista

turvatarra. Sijoita sailién pohjassa olevat
jalat imulaitteen kannassa oleviin uriin.
Tyonna sailiéta ylos ja napsauta se Invia
Liberty -imulaitteeseen.

/\ Huomio

Si= N Ala kayta Invia Liberty -sailita, jos
steriili pakkaus on vaurioitunut.
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jatkamiseksi painamalla [ £ ] sek& tyonna

6 L\ Kaynnista Invia Liberty -imulaite hoidon
imulaite kantolaukkuun.

7 Havita kaytetty séilié terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden
mukaisesti.

Liita/irrota Quick-connector

Quick-connector voidaan irrottaa lyhyeksi aikaa (enintaan

20 minuuttia) vaatteiden vaihtamista ja henkilbkohtaista hygieniaa
varten. Tana aikana imulaite voidaan asettaa valmiustilaan

5 minuutiksi, mink& jalkeen valmiustilan halytys laukeaa ja sen

voi mykistaa toisen 5 minuutin jakson ajaksi.

1 Pese kédet.

2 Sulje puristin sailion letkun | |
ja sidoksen letkun ymparille.
3 Paina "Valmiustila"-painiketta [ £ > 3 sekuntia ], jolloin

imulaitteen moottori pysahtyy.
Irrota Quick-connector painamalla liittimen
sivujen alta.

4

1
iit..-.
—
- -
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Voit kytked Quick-connectorin uudelleen

: puristamalla sitd yhteen, kunnes kuulet
ﬁ t napsahduksen.

\ 7/
~ —
Kk

s\

6 Avaa puristin séilion letkun ja sidoksen
gﬂ-‘ = letkun ymparilta.

—

|

2

Jatka hoitoa painamalla [ £3 ].

ﬁ
&

1

,"-.“.@@

A
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limoitukset ja vianmaaritys (( 'l

Ala hataanny, jos kuulet danisignaalin.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

1 Jos Invia Liberty -imulaite on kantolaukussa, avaa
kantolaukun kansi.

2 Mykista aanisignaali 60 sekunniksi ’
painamalla [ {3 ] (voidaan painaa joka kerta,

Sailis ta

kun aanimerkki kuuluu). ,
@ ’ L mykisty

—
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Halytystaulukko

401

[ 2]

1
Akku loppumassa i Lataa akku
401
K Mykistys Valmiustila (3 sek.) &‘23 Valmiustila {3 sek.)

(72]
3 !
—— valmiustila Kéynnista tai sammuta
() 405 pumppu
S
g 405
B4 Mykistys palla Py palla
ot e ! ¥ie pumppu erilleen limmanlihteests
Korkea sisdlampotila {esim. suora auringonpaiste) tai
40 6 poista mahdollinen lisdpeite (esim.
huopa).
406
ﬁ\ Mykistys Walmiustila (3 sek.) Zﬁ Valmiustila (3 sek.)
N . Tarkista jarjestelma vuotojen varalta
Jarjestelméssd on ja ettd 0 on kunnolla paikallaan.
vuoto
Lisatietoa loytyy kiyttoohjeesta.
301 K Mykistys Walmiustila (3 sek.) E&: Walmiustila (3 sek.)
[72]
>
S

302

2]

Jarjestelma tukossa

Tarkista, ettd letkusto on puhdas
eiki se ole kierteelld. Tarkista, ettd
sdilit on taynna.

Katso lisitiedot kayttoohjeesta.

K Mykistys Walmiustila (3 sek.)

éﬁ Valmiustila (3 sek.)
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Huomautuksia / vian mahdollinen syy

Lataa akku joko laittamalla Invia Liberty -imulaite latausalustaan
tai kytkemalla laturi imulaitteen sahkoliitantaan.

Akun kayttoaikaa jaljella noin 30 minuuttia.

Jos imulaite on valmiustilassa yli 5 minuuttia, laukeaa halytys.

Jatka hoitoa painamalla [ £ ].

Jaahdyta Invia Liberty -imulaite ndyton ohjeiden mukaisesti.

Sidos:

— Tarkasta sidos ilmavuodon varalta. Paina lujasti sidoksen reunojen
ymparilta, poistoletkun ympaérilta tai Invia FitPadia.

— Voit sulkea vuotavan alueen tiiviisti lisddmalla kalvosidetta.

Liittimet:

— Varmista, etta sidoksen letku on kytketty oikein sailién letkuun.

— Varmista, etta sailién letku on tyénnetty suoraan imulaitteeseen.

Sailio:

— Varmista, etté sailié on asetettu oikein. Irrota séili¢ ja aseta se uudelleen.

— Varmista, ettéd oranssi O-rengas/tiiviste, joka on asetettu sailién letkun
viereen imulaitteessa, on paikallaan. Uuden O-renkaan voi tilata
Medela edustajalta.

Ota yhteytta terveydenhuollon ammattilaiseen.
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305

] (3] ] 3]
Y
Akku tyhja Lataa akku
303

K Mykistys

&3
306 vaihda silié
& Mykistys Walmiustila (3 sek.) .&ék Valmiustila (3 sek.)
(3] 3]
[72]
> 1
-+ Itsetesti epdonnistui Napsauta silio irti ja takaisin
Z\ 31 1 paikoilleen
)
I 311
21X Mykistys =y paalla
m
3 1 3 Suodatin tukossa Vaihda siilio
313
B mykistys pailla =4 pailla
2
-= Sammuta pumppu ja kdynnista se
> sisdinen vika uudelleen.
C A Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta
q) Health Caren edustajaan.
C L
:m K Mykistys é&
2

/\ Huomio

Jos et tunnista jotakin merkkia tai et ymmarra naytolla

olevaa halytysta, ota yhteytta terveydenhuollon
ammattilaiseen.
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Huomautuksia / vian mahdollinen syy

Lataa akku joko laittamalla Invia Liberty -imulaite latausalustaan tai
kytkemalla laturi imulaitteen sahkéliitantaan.

Akun kayttdaikaa jaljella noin 15 minuuttia.

Vaihda séili6. Katso ohjeet luvusta Sailion vaihtaminen.

Sailio: - Irrota séilid ja aseta uudelleen.
Letkusto: - Varmista, etté letku ei ole vaantynyt, taittunut tai puristuksissa.

Vaihda séili¢. Katso ohjeet luvusta Sailién vaihtaminen.

Kaynnista imulaite uudelleen. Jos sisdisen vian halytys ei poistu,
sammuta painamalla | > 3 sekuntia ] ja ota yhteytté terveydenhuollon
ammattilaiseen.

A VAROITUS
Jos imulaite lakkaa toimimasta eika sita voi kaynnistaa,
ota heti yhteytta terveydenhuollon ammattilaiseen.
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Puhdistus/desinfiointi ﬂ

Invia Liberty -imulaite voidaan pyyhkia kostealla liinalla kayttamalla
mietoa kotitalouden puhdistusainetta.

Takuu a

Takuuaika on 2 vuotta toimitusajankohdasta lukien.
Medela ei vastaa vahingoista tai valillisisté vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet epdasianmukaisesta kasittelysta, ohjeiden
vastaisesta kaytosta tai mikali laitetta ovat kayttaneet
muut kuin valtuutetut henkilot.

Kunnossapito/turvallisuustarkastus

Vain pateva ja valtuutettu henkildkunta saa tehda huoltotoita.
Turvallisuustarkastus rajoittuu kotelon ja laturin mahdollisten
vaurioiden silmamaaraiseen tarkistukseen, ja se pitda suorittaa
ennen jokaista kayttéa. Jos Invia Liberty -imulaitetta ei kayteta,
akku pitda ladata noin kerran 6 kuukaudessa optimaalisen
toimintatehon varmistamiseksi.

Havittaminen

Pyyda terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeet kaytettyjen
sidosten, sailididen ja letkujen havittamiseen.
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Tekniset tiedot /ﬂ/

Lisdvarusteiden sailytysolosuhteet
Lisdvarusteet on sailytettava pakkauksissaan -20...+50 °C:n
lampatilassa.

Kayttoolosuhteet /i/

Invia Liberty -imulaitteen ja sen lisdvarusteiden kaytdn tulee
tapahtua +5...+40°C:n lampotilassa. Ald kayta tuotteita erittain
kylmassa tai kuumassa lampdétilassa. Valta suurta suhteellista
kosteutta (sallittu kosteusalue on 15-93 %).

/\ Huomio

Ala kayta Invia Liberty -imulaitetta yli 3 000 metrin
korkeudella merenpinnan ylapuolella.

Suojausluokka IP33 IP33

Invia Liberty -imulaite on suojattu yli 2,5 millimetrin kokoisten
kiinteiden hiukkasten ja vesipisaroiden tunkeutumista vastaan.
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Merkit ja symbolit
/N

Tama merkki viittaa laitetta
koskevaan HUOMAUTUKSEEN
tai VAROITUKSEEN.

[

Tama symboli viittaa luokan
Il laitteeseen.

hid

Laitetta ei pida havittaa lajitte-
lemattoman kotitalousjatteen
mukana (vain EU).

l

Tama symboli iimoittaa valmis-
tusajankohdan (vuosi neljalla ja
kuukausi kahdella numerolla).

wl

Tama merkki osoittaa valmista-
jan nimen ja osoitteen.

StenLdeo

Tama merkki kertoo, etté laite
on steriloitu eteenioksidilla.
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R only

Tama merkki viittaa ladkarin
maarayksesta kaytettavaan
laitteeseen. HUOMIO: Yhdysval-
tain liittovaltion lain mukaan tata
laitetta saa myyda vain 14&kari
tai ladkarin maarayksesta
(koskee vain Yhdysvaltoja).

R

Tamé symboli tarkoittaa
BF-tyyppista osaa.

Tama merkki osoittaa laitteen
valmistajan luettelonumeron.

[sN]

Tamé symboli viittaa valmista-
jan sarjanumeroon.

LOT

Tama symboli viittaa valmista-
jan erakoodiin.

IP33

Tama symboli viittaa suojauk-
seen kiinteiden vieraiden esin-
eiden ja veden sisdanpaasyn
haittavaikutuksilta.



=

Tama merkki tarkoittaa,
ettd laitetta ei tule kayttaa
tassa nakyvan vuoden ja
kuukauden paatyttya.

©

Tama merkki osoittaa, etta
kayttdohjeita on noudatettava.

TOovV

c us

Tama merkki osoittaa yhden-
mukaisuuden l&dakinnallisia
laitteita koskevien Yhdysvaltain
ja Kanadan muiden turvallisuus-
vaatimusten kanssa.

®

Tamé symboli tarkoittaa,
etta laitetta ei saa kayttaa,
jos pakkaus on vaurioitunut.

pPCS
Taméa merkki ilmaisee
tuotteiden lukumaéaran.

Tama symboli tarkoittaa
tasavirtaa.

&
Tama merkki osoittaa, etta

merkitty osa tai sen materiaali
on osa kierratyskasittelya.

' %

Tama merkki osoittaa,
ettd kayttdon ja sailytykseen
liittyy kosteusrajoitus.

Tama merkki osoittaa,
ettd kayttdon ja sailytykseen
liittyy ilmanpainerajoitus.

‘
‘
4|‘4¢

Tama merkki osoittaa, etta
laite on pidettava kuivana.

\:/
FAN
a

Tama merkki osoittaa,
ettd laite on pidettava
poissa auringonvalosta.

Y

Tama merkki osoittaa,
ettd laitetta on kasiteltava
varovasti.
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@

Tama merkki tarkoittaa kerta-
kayttolaitetta. Ala kayta laitetta
uudelleen.

A

Tama merkki osoittaa, etta
kayttddn, kuljetukseen ja séily-

tykseen liittyy lampdtilarajoitus.
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c E 0123

Tama symboli tarkoittaa
ladkinnallisista laitteista
annetun direktiivin 93/42/ETY
vaatimustenmukaisuutta.

11

Taméa merkki osoittaa kuljetus-
pakkauksen oikean pystysuo-
ran asennon.



Sahkdmagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Invia Liberty on EMC-testattu ja tayttaa standardien IEC 60601-1-
2:2007 ja IEC 60601-1-2:2014, 4. versio, vaatimukset kohtien 7
ja 8.9 mukaisesti.

A VAROITUS
Invia Liberty -imulaitetta ei saa kayttaa muiden laitteiden
vieressa tai paalla. Jos laitteiden kaytto vierekkain tai
paallekkain on valttamatonta, Invia Liberty -imulaitetta
tulee tarkkailla sen varmistamiseksi, etta se toimii
normaalisti aiotussa kokoonpanossa.

A VAROITUS

Ala kayta muita lisdvarusteita kuin valmistajan méaarittamia
tai myymia sisaisten komponenttien varaosia, silla se
saattaa lisata Invia Liberty -imulaitteen paastdja tai
heikentda sen hairididensietoa.

A VAROITUS

EMC

Kirurgiset korkeataajuuslaitteet, radioverkot tai vastaavat
voivat vaikuttaa laitteen toimintaan, eika niitd saa kayttaa
Invia Liberty -imulaitteen yhteydessa.
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Assistance

Lees hele brugsanvisningen, for du prever at betjene produktet.

Hvis du har spargsmal til dit Invia Liberty-system til sarbehandling
med negativt tryk, bedes du kontakte din laege/sygeplejerske
pa nedenstdende telefonnummer:

LAGE/SYGEPLEJERSKE
KONTAKTOPLYSNINGER:

Opbevar denne brugsanvisning til patienter pa et let
tilgaengeligt sted.
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Advarsler, forsigtighedsregler
0g sikkerhedsanvisninger

A ADVARSEL

Markerer en potentielt faretruende situation, der ved manglende
overholdelse af sikkerhedsanvisningerne kan medfore ded eller
alvorlige skader.

A FORSIGTIGHEDSREGLER

Indikerer en potentielt faretruende situation, hvis sikkerhedsanvis-
ningerne ikke overholdes, kan det medfere mindre eller moderate
skader.

Generelle advarsler

A ADVARSEL

Den person, som er ansvarlig for den daglige betjening af dette pro-
dukt (patient, plejemedarbejder), skal kunne laese, forstd og folge
anvisningerne i denne brugsanvisning, pa pumpens display og fra
lzegen. Personen skal kunne hore og reagere pa lydsignaler.

Invia Liberty NPWT-systemet mé& kun anvendes til den person,
den er bestilt til, og kun til den tilsigtede brug.

Behandlingen mé ikke udferes uden forudgaende kontakt

med sundhedspersonale og plejemedarbejdere, der er traenet

i brugsanvisningen, og leegens tilsyn.

Det er ikke tilladt at eendre dette udstyr.

A ADVARSEL

Efterse sarbandagen og Invia Liberty-systemet hyppigt.
Hvis du ser store maengder blod i bandagen, slangen eller
beholderen:

1 Sluk for pumpen ved at trykke péa og holde knappen
inde i 3 sekunder.

2 Leeg tryk pa saret.

3 Sog omgaende akut lsegehjaelp.
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Hvis du far vejrtreekningsbesveer, skal du sege omgaende
akut leegehjeelp.

A ADVARSEL

Kontakt omgaende din leege, hvis du oplever felgende symptomer:

— Betydeligt syns- eller horetab

— Smerte, omhed eller redme omkring séaret

- Heevelse, kloe eller udsleet omkring saret

— Feber

— Steerk lugt fra séret

— Tyk, gron dreenveeske eller enhver usaedvanlig farve
pa draenvaesken

— Kvalme, opkastning eller diarré

— Ondt i halsen med heevelse

— Svimmelhed eller forvirring

— Allergiske reaktioner som redme, udsleet eller neeldefeber,
haevelse eller staerk klge

A ADVARSEL

Nar leegen har indstillet pumpetrykket og funktionsindstillingerne,
ma du ikke trykke pa andre knapper end teend/sluk-knappen [ @ ],
standby-knappen [ £ ] eller knappen for lydles [ (23 ].

A ADVARSEL

Pumpen skal anvendes 24 timer i degnet. Du méa ikke standse
pumpen, medmindre din leege siger, at du skal, eller hvis der
opstar kraftig bladning.

Hvis pumpen stoppes i mere end 2 timer, skal bandagen skiftes.
Kontakt din leege for at bede om et bandageskift.

& ADVARSEL

Hvis pumpen holder op med at virke eller ikke kan teendes, skal
du straks ringe til din leege.
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Apparatets formal

Din leege har ordineret sarbehandling med negativt tryk (NPWT)
til dig.

Séarbehandling med negativt tryk har vist sig at bidrage til at
fremme heling af forskellige typer sar. Negativt tryk (sug) tilferes til
saret gennem en pumpe. Suget eller det negative tryk er med til
at fierne vaeske fra séret og lukke det. Din leege vil anbringe en
seerlig bandage pa dit sar, og der vil vaere en slange, der gar fra
dit sar til beholderen pa pumpen. Derefter teendes pumpen péa
det ordinerede tryk for at fijerne veeske fra dit sar. Vaesken lgber
ind i beholderen. Behandlingen vil forega 24 timer i dagnet.

Tilsigtet anvendelse

Brugermalgruppe

Invia Liberty NPWT-systemet er beregnet til at blive anvendt
af uddannet sundhedspersonale eller af tilstreekkeligt treenede
ikke-uddannede brugere.

Sundhedspersonalet er ansvarlig for at traene ikke-uddannede
brugere i henhold til patientbrugsanvisningen og forklare alle
de relaterede sikkerhedsoplysninger.

Patientmalgruppe

Invia Liberty NPWT-systemet er kun beregnet til at blive anvendt
pa patienter, der udviser lidelser som dem, der er beskrevet

i indikationerne. Produktet er ikke undersagt hos peediatriske
patienter.

Tilsigtet miljo

Invia Liberty NPWT-systemet er beregnet til akut og langvarig
hospitalsanvendelse samt til anvendelse i hjemmet.
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Arsager til at anvende apparatet (ndiationer)

Invia Liberty-systemet til sarbehandling med negativt tryk (NPWT)
er indiceret til patienter, der kan have gavn af en sugeanordning
(NPWT), da det skaber et miljg, der fremmer sekundeer eller
terticer (forsinket primeer) sarheling ved at forberede sarbunden

til lukning, reducere gdem, fremme dannelsen af granulationsveev
og perfusion og ved at fijerne ekssudat og infektigst materiale.
Nar det anvendes pa lukkede kirurgiske incisioner er Invia Liberty
NPWT-systemet ogsa beregnet til behandling af miljget omkring
kirurgiske incisioner, der fortsat veesker efter lukning med suturer
eller staples, ved at opretholde et lukket miljg og fijerne ekssudat
via anvendelse af sarbehandling med negativt tryk.

Invia Liberty NPWT-systemet egner sig til folgende indikationer:

— Akutte eller subakutte sar — Séar som folge af vengs
— Kroniske sar insufficiens

— Rumperede sér — Traumatiske sar

— Tryksar — Delhudsforbreendinger
— Diabetiske/neuropatiske sar — Lapper og grafter

— Lukkede kirurgiske incisioner

Arsager til iIkke at anvende apparatet

(kontraindikationer)

Invia Liberty NPWT system er kontraindiceret, hvis der foreligger:

— Nekrotisk veev med — Blotlagte blodkar
skorpedannelse — Blotlagte nerver

— Ubehandlet osteomyelitis — Blotlagt anastomosested

— Ikke-enteriske og for blodkar eller bypass
ueksplorerede fistler — Blotlagte organer

— Malignitet i saret

Hvis du har beteenkeligheder, skal du tale med din laege.
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Beskrivelse af produktet

Kontrollér ved levering, at indholdet af pakken med Invia Liberty-
systemet er komplet og generelt i god stand.

& ADVARSEL

Anvend ikke andet tilbehor end det, der er beskrevet

herunder.

Quick-samling _ Invia Liberty-
\ /4 slangeseet, enkelt,
, B .
Y-samling — - sterilt
=
Dreenadapter*®
Beeretaske
Q=
T - —— 4/55= '.
Invia Liberty- =1
, Holder med
beholder 0,3 liter , .
, ) standardskinne
med sterknings- o
. Invia Liberty-
middel
pumpe med
b brugsanvis-
4 ning
l Oplader
invia Liberty-beholder ~ ~®
0,8 liter med :
sterkningsmiddel Ladestation

*Produktet fas ikke i alle lande
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Display

Betjeningsknapper pa Invia Liberty-pumpen

fﬁ :
| ii)/l | Teend/sluk
| 2 A
AN

lf Beholder fuld é& \ \’\)ﬂj_u Tryk ikke her
L ~ (kun for laeeger)
[ i) |

Mute J t?J[ Kudlﬁs Standby (3 sek.)} E‘_/l \\

(lydlas) l I

Standby/teend

Forhold, der har indflydelse pa brugen

& FORSIGTIG
Invia Liberty-pumpen skal std oprejst under brug.

e,
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Generel sikkerhed i hjemmet m

Lees og folg disse advarsler og sikkerhedsinstruktioner, inden
apparatet betjenes. Denne brugsanvisning skal opbevares
sammen med apparatet. Bemeerk, at denne brugsanvisning
er en general vejledning i anvendelse af produktet. Medicinske
situationer skal handteres af en leege.

A FORSIGTIGHEDSREGLER/ADVARSLER

— Brug ikke forlaengerledninger sammen med Invia Liberty-pumpen.
— Anbring stremkablet, s& man ikke kan snuble eller falde over det.
— Leeg aldrig stremforsyningsledningen omkring halsen.

— Hold stremledningen pa afstand af varme overflader.

— Treek aldrig stikket ud af stikkontakten ved at treekke i ledningen.

— Forseg ikke at reparere Invia Liberty-pumpen. Kontakt din leege
eller sygeplejerske, hvis pumpen ikke virker.

— Hold Invia Liberty-pumpen ren og ter.

— Invia Liberty-pumpen ma aldrig placeres i vand eller veeske.

— Tor Invia Liberty-pumpen med et handklaede, hvis den bliver vad.

— Invia Liberty ma ikke terres i en mikrobolgeovn.

— Opbevar Invia Liberty-pumpen utilgeengeligt for bern og keeledyr.

— Overvagning er nedvendig, nar Invia Liberty-pumpen anvendes
I neerheden af born.

— Beskyt Invia Liberty-pumpen mod direkte sollys.

— Eksplosionsfare — Invia Liberty-pumpen méa ikke anvendes
I potentielt eksplosionsfarlige miljger, herunder oxygenberigede
milijger og i omrader med brandfarlige ansestetika.

— Tradlgst kommunikationsudstyr sdsom udstyr til tradlost
netveerk i hjemmet, mobiltelefoner, tradlase telefoner og deres
ladestationer samt walkie-talkier kan forstyrre Invia Liberty-
pumpens drift og skal holdes mindst 30 cm fra Invia Liberty-
pumpen. Det kan forarsage utilstraeekkelig opladning af batteriet
eller kan medfare en intern fejl. Se kapitlet Meddelelser og
fejlfinding for at f& oplysninger om, hvad man skal gere
i tilfeelde af en intern fejl.
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— Dette produkt indeholder lithium-ion-batterier, hvilket indebaerer
risiko for brand, eksplosion og forbraendinger. Ma ikke skilles
ad, knuses, opvarmes til over 100 °C, breendes eller
bortskaffes ved forbraending.

Hvis du bemeerker en aendring i vakuumniveau eller en fejltilstand,
skal du flytte Invia Liberty-pumpen mindst 30 cm veek fra mobilte-
lefonen, nar du ringer op eller besvarer opkald. Teend og sluk for
Invia Liberty-pumpen igen for at nulstille den efter en fejltilstand.
Nar det er muligt, anbefales det at have en sikkerhedsafstand

pa 30 cm mellem Invia Liberty-pumpen og en mobiltelefon.

Sovn =

- Sorg for, at der ikke kommer knaek pa Invia Liberty-
pumpens slange.

- Forebyg, at Invia Liberty-pumpen falder pa gulvet,
mens du sover.

— Oplad altid Invia Liberty-pumpen, nar du gar i seng.

Brusebad, bad og vask R

Invia Liberty-pumpen ma ikke anvendes, nar du gar

i bad eller brusebad.

— Invia Liberty-pumpen kan kobles fra bandagen i korte tidsrum
(op til 20 minutter) for at skifte toj eller varetage personlig
hygiejne. Droft planer for bad og vask med din leege.

- Forebyg, at Invia Liberty-pumpen bliver vad.

— Placer ikke Invia Liberty-pumpen et sted, hvor den kan falde
ind i en brusekabine, ned i en handvask eller et badekar.

— Ror ikke ved Invia Liberty-pumpen, hvis den er faldet i vandet.

Tag straks stikket til produktet ud af stikkontakten, og kobl

pumpen fra bandagen.
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o BN
Nar du forlader huset 'i_’R m

— Kontrollér batteriets status, og genoplad det om nedvendigt,
for du forlader huset.

— For at gere det praktisk for dig kan du anbringe Invia Liberty-
pumpen i baeretasken.

— Glem ikke at medbringe en ekstra beholder og stremforsyningen.

Opseetningsanvisninger

A ADVARSEL
Kontrollér Invia Liberty-pumpen og bandagen hyppigt for
at sikre dig, at den virker. Efterse sarbandagen, omradet
omkring saret og vaesken i beholderen for tegn pé infektion
eller andre komplikationer ifelge sin lseges anvisninger.

Teend

rﬂ'

H
\/\' Teend for Invia Liberty-pumpen ved at

| "‘. trykke pa [ @ ].
<‘ '

1 C @ Displayets visning, nar pumpen er i gang.
- H Kar/standby-indikatoren drejer rundt | @ l.
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& ADVARSEL
Forseg ikke at udfere behandlingen uden din laeges tilsyn.

& ADVARSEL
NPWT skal veere i gang 24 timer i degnet. Du ma ikke
standse behandlingen, medmindre din laege siger, at du skal,
eller hvis der opstér kraftig bladning.

A ADVARSEL
Hvis behandlingen afbrydes i mere end 2 timer, skal banda-
gen udskiftes, og behandlingen skal genstartes af laegen.

& ADVARSEL
Invia Liberty-pumpen registrerer ikke tilstopninger i den
slange, der er tilsluttet dreenadapteren eller tilsluttet den
krumme del af Y-samlingen. Kontrollér bandageslangen,
der er tilsluttet dreenadapteren eller den krumme del af
Y-samlingen, hyppigt i lebet af dagen for at sikre dig,
at slangen ikke er knaekket eller tilstoppet.

Hvis du opdager en tilstopning i slangen, der er tilsluttet
dreenadapteren, eller slangen, der er tilsluttet den krumme
del af Y-samlingen, skal du kontakte din leege.

= Sluk

:l:y l‘;—/—\a % Sluk for Invia Liberty-pumpen ved at trykke
: (\_/f‘ '; pa [ & ]i 3 sekunder. Tryk kun én gang.
|4 |
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Opsaetning af beeretasken

Invia Liberty-pumpen er beregnet til at blive opbevaret
i beeretasken under drift.

L\\‘ .
mede g

e

1 Abn basretasken.
2 Leeg Invia Liberty-pumpen ned i den dertil indrettede lomme.
3 Luk velcroen over pumpen.

Skulderremmen kan ogséa bruges som et beelte.
Dette gores ved at tage remmen af baeretaskens sider og treekke
den igennem de to stropper, der sidder pé beeretaskens bagside.

Opladning af batteri

Nar batteriet er fuldt opladet, er batteridriftstiden som hovedregel
over 14 timer. Hvis Invia Liberty-pumpen kerer konstant pa grund
af en luftleekage, skal batteriet maske genoplades tidligere.

Batteristatussymboler

[ {1110 | I

fuldt halvt fuldt fuldt afladet (tomt)
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Hvis batteriet aflades helt (temmes), skal nedenstaende
anvisninger folges.

Abn stremudgangen. Tilslut Invia Liberty-pumpen til stremstikket
pa den stremforsyning, der fulgte med pumpen. Sast den anden
ende af stremforsyningen i en stikkontakt. Bjeelkerne pa batteri-
displayet bevaeger sig for at vise, at opladningen er i gang.
Batteriet er fuldt opladet efter ca. 4 timer. Nar batteriet er fuldt
opladet og fortsat er tilsluttet en stremkilde, vil ¥} vises konstant
pa displayet. Nar opladningen er gennemfort, tages stromstikket
ud af stikkontakten, og Invia Liberty-pumpen kobles fra
stramforsyningen.

Luk stremudgangen ved at trykke det beskyttende daeksel ned.

A FORSIGTIG
NPWT-behandlingen skal fortseettes, mens pumpens batteri

oplades. Pumpen ma ikke slukkes, mens den oplades.

Oplad altid batteriet i lobet af natten.

Elektrisk udgang

1
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Udskift beholderen

Udskift beholderen mindst en gang om ugen, eller nar den ser
ud til at veere fuld, eller nar alarmen lyder, i overensstemmelse
med anvisningerne pa pumpens display.

1 Vask haender.

2 Tryk pa knappen "Standby" [ £} > 3 sekunder], og motoren
i pumpen holder op med at kare.
3 Tryk pé& udlgserknappen oven pa pumpen,
+ og fjern beholderen.
.
A«{ me
4 Luk den brugte beholder med en heette,
W der sidder pa siden af beholderen.
5 weaeld Pak den nye beholder ud, fiern

sikkerhedsmaerkaten, og anbring fadderne
i bunden af beholderen i rillerne i bunden
____ af pumpen. Skub beholderen op, og klik
den ind i Invia Liberty-pumpen.

/\ ForsiaTiG

SES. 9 En Invia Liberty-beholder ma ikke
% anvendes, hvis den sterile emballage

& ) m er beskadiget.
V"“T
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trykke pa knappen "On" [ £) ] (teend) for
at genoptage behandlingen, og anbring
pumpen i baeretasken.

6 L\ Teend for Invia Liberty-pumpen ved at

7 Bortskaf den brugte beholder i overensstemmelse med
din leeges anvisninger.

Tilslut/frakobl quick-samlingen

Quick-samlingen kan frakobles i korte tidsrum (op til 20 minutter)
for at skifte tgj eller varetage personlig hygiejne. | dette tidsrum
kan pumpen seettes i "Standby"-tilstand i 5 minutter ad gangen,
hvorefter alarmen for "Standby mode" (standbytilstand) vil lyde,
og denne kan slas fra i yderligere 5 minutter.

1 Vask haender.

2 Luk klemmen péa
beholderslangen, og luk | = ="
klemmen pa bandageslangen.

3 Tryk pa knappen "Standby" [ £} > 3 sekunder], og motoren
i pumpen holder op med at kare.

Frakobl quick-samlingen ved at trykke

pa samlingens sider.

4

]
iit..-.
—
- -
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Quick-samlingen tilsluttes igen ved

N %‘ at trykke quick-samlingen sammen,

indtil du horer klikket.

Abn klemmen pa beholderslangen, og &bn
= =

klemmen pa bandageslangen.

Tryk pa "On" [ £) ] (teend) for at genoptage
behandlingen.
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Meddelelser og fejifinding (( 'l

Gé ikke i panik, hvis der lyder en alarm.
Folg nedenstéende vejledning.

1 Huvis Invia Liberty-pumpen er i baeretasken, skal du abne
laget pa baeretasken.

2 Tryk pa [ (3 ] for at sla alarmlyden , Beholde
fra i 60 sekunder (du kan trykke pa den,

hver gang alarmen lyder). ,
I @ ’ﬁwdlﬂs

—
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Alarmoversigt

Advarsel

401

(3] [ 3]
!
Batteri naesten fladt Oplad batteri
401
K Lydlas Standby (3 sek.) &‘23 Standby (3 sek.)

405

-

Standbytilstand

405

Taend eller sluk for pumpen

24 Lydias Til

Py Tl

406

Q

Intern temperatur

A

406

Fjern pumpen fra varmekilden (f.eks.
direkte sollys), eller fjern yderligere
tildaekning (f.eks. taappe).

ﬁ\ Lydlas Standby (3 sek.)

& Standby (3 sek.)

Alarm

301

(3)

Lakage i systemet

Kontrollér system for lakager.

Ved yderligere spargsmil, se
vedlagte brugsanvisning.

B Lydios Standby (3 sek.)

E&: Standby (3 sek.)

302

(3)

System tilstoppet

Kontrollér, at slangen er ren og ikke
bukket. Kontrollér, om beholderen er
fuld.

Se brugsanvisningen ved yderligere
spargsmal.

X Lydios Standby (3 sek.)

ﬁ Standby (3 sek.)
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Bemaerkninger/mulig fejlarsag

Genoplad batteriet ved enten at placere Invia Liberty-pumpen
i ladestationen eller saette opladerstikket i pumpens stremudgang.

Tilbageveerende batteritid ca. 30 minutter.

Hvis pumpen er i standbytilstand i mere end 5 minutter, vil der lyde en alarm.

Behandlingen genoptages ved at trykke pa “On” [ £ ] (teend).

Kal Invia Liberty-pumpen ned ifelge anvisningerne pa displayet.

Bandage:

— Kontrollér bandagen for luftleekage. Tryk fast ned omkring bandagens
kanter, rundt om drasnslangen eller pa Invia FitPad.

— Sast eventuelt ekstra filmbandage pa for at forsegle utastheden.

Samlinger:

— Seorg for, at den slange, der er tilsluttet bandagen, er tilsluttet korrekt
til beholderslangen.

— Sorg for, at beholderslangen er sat lige ind i pumpen.

Beholder

— Sorg for, at beholderen er korrekt indsat, friger beholderen og saet
deniigen.

— Sorg for, at den orange O-ring/pakning, der sidder ved siden af
beholderslangen pa pumpen, ikke mangler. Yderligere O-ringe kan
fas gennem Medela reprassentant.

Ring til din leege.
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] (3] [ 3]
"
3 O 5 Batteri fladt e Oplad batteri
303
K Lydlas &

2] 2]

Beholder fuld skift beholder

306

IE
D=

306

& Lydlas Standby (3 sek.) .&ék Standby (3 sek.)

(3] 3]
E I islykked: e
E 31 1 Selvtest mislykkedes Klik beholderen ud og i igen
< 311
2 Lydias =4 Til
m
3 1 3 Filter tilstoppet Skift kanister
313
B Lydios Til =N Til
_
—
qq—, Sluk pumpen, og t@nd den igen.
Intern fejl )
c Kontakt din Health Care-
b A reprasentant, hvis problemet ikke
o forsvinder.
)
E K Lydias &

A FORSIGTIG
Hvis du ikke kan identificere et eller flere symboler,
eller hvis du ikke forstar alarmen pa displayet, skal du
kontakte din laege.
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Bemaerkninger/mulig fejlarsag

Genoplad batteriet ved enten at placere Invia Liberty-pumpen
i ladestationen eller saette opladerstikket i pumpens stremudgang.

Tilbageveerende batteritid ca. 15 minutter.

Udskift beholderen, se kapitlet “Udskift beholder”.

Beholder - Frigor beholderen, og seet den i igen.
Slange: - Sorg for, at slangen ikke er vredet, knaekket eller afklemt.

Udskift beholderen, se kapitlet “Udskift beholder”.

Genstart pumpen. Hvis alarmen Intern fejl ikke forsvinder, skal du slukke
ved at trykke pé [ [¢) > 3 sekunder] og kontakte din leege.

A ADVARSEL
Hvis pumpen svigter eller ikke kan teendes, skal du straks
ringe til din leege.
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Rengoring/desinfektion ﬂ

Invia Liberty-pumpen kan terres af med en fugtig klud
og et mildt universalrengeringsmiddel.

Garanti “

Garantiperioden er 2 ar fra udleveringsdatoen. Producenten

kan ikke drages til ansvar for nogen former for skader eller senere
skader, som er forarsaget af forkert betjening, uhensigtsmaessig
anvendelse samt betjening udfert af uautoriserede personer.

Vedligeholdelse/sikkerhedsrelaterede
eftersyn

Servicearbejde ma kun udferes af autoriseret personale.

Et sikkerhedsrelateret eftersyn begraenser sig til visuelt eftersyn
af kabinettet/huset og opladeren for eventuelle skader og skal
foretages for hver brug. Hvis Invia Liberty-pumpen ikke har veeret
i brug, skal batteriet oplades omtrent hver 6. méaned for at sikre,
at den fungerer optimalt.

Bortskaffelse

Sperg sundhedspersonalet, hvordan brugte bandager, beholdere
og slanger skal bortskaffes.
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Tekniske specifikationer /ﬂ/

Opbevaringsbetingelser for tilbehgr
Tilbehoret skal blive i emballagen og opbevares ved
en temperatur pa mellem -20 °C og +50 °C.

Driftsmiljgbetingelser /i/

Invia Liberty-pumpen og tilbeharet skal anvendes inden
for et temperaturinterval pa + 5 °C til + 40 °C. Produkterne
ma ikke anvendes i ekstrem kulde eller varme. Undgéa hoj
relativ luftfugtighed (15-93 % er tilladt).

A FORSIGTIG
Invia Liberty-pumpen ma ikke anvendes mere end
3000 meter over havets overflade.

Kapslingsklasse IP33 IP33

Invia Liberty-pumpen er beskyttet mod indtreengen af partikler,
der er storre end 2,5 millimeter, og dryppende vand
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Tegn og symboler

A

Dette symbol markerer

en FORHOLDSREGEL eller
ADVARSEL vedrerende
produktet.

[

Dette symbol markerer
et produkt i klasse II.

h2¢

Enheden ikke ma bortskaffes
sammen med usorteret kom-
munalt affald (geelder kun i EU).

il

Dette symbol markerer
produktionsdatoen (fire cifre
for &r og to cifre for maned).

wl

Dette symbol markerer navn
og adresse pa producenten.

StenLEo

Dette symbol markerer,
at produktet er steriliseret
med ethylenoxid.

278

R only

Dette symbol markerer, at der er
tale om en receptpligtig enhed.
BEMARK: Ifelge amerikansk
lovgivning ma denne anordning
kun saelges til en leege eller efter
laegeordination (kun for USA).

R

Dette symbol markerer
en patientdel type BF.

Dette symbol angiver
producentens katalognummer.

[sN]

Dette symbol markerer
producentens serienummer.

LOT

Dette symbol markerer
producentens batchkode.

IP33

Dette symbol markerer
beskyttelsen mod indtreengen
af faste fremmedlegemer og
imod skadelige virkninger efter
indtreengen af vand.



u

Dette symbol markerer, at pro-
duktet ikke mé& anvendes efter
udleb af den angivne dato.

o

Dette symbol markerer, at
brugsanvisningen skal folges.

Dette symbol markerer overens-
stemmelse med de ekstra sik-
kerhedskrav til elektromedicinsk
udstyr i USA og Canada.

®

Dette symbol markerer, at
produktet ikke méa anvendes,
hvis emballagen er beskadiget.

pCSs
Dette symbol markerer
antal emner.

Dette symbol markerer
jeevnstromsstikdasen.

N,

et

Dette symbol markerer, at det
meerkede produkt eller dets
materiale indgar i en genindvin-
dings/genbrugsproces.

' %

Dette symbol angiver
luftfugtighedsgraensen
for drift og opbevaring.

Dette symbol angiver
greensen for atmosfaerisk
tryk ved drift og opbevaring.

.
‘
dl‘.¢

Dette symbol markerer,
at produktet skal holdes tort.

FAN
Dette symbol markerer,

at produktet ikke ma
udseettes for sollys.

Y

Dette symbol markerer,
at produktet er skrgbeligt
og skal handteres forsigtigt.
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@

Dette symbol markerer,

at der er tale om et produkt
til engangsbrug. Produktet
ma ikke genbruges.

A

Dette symbol markerer
temperaturbegreensningen for
drift, transport og opbevaring.

280

c E 0123

Dette symbol markerer,

at produktet opfylder kravene
i direktiv 93/42/EQF om
medicinsk udstyr.

11

Dette symbol markerer
den korrekte oprette position
for transportkassen.



Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Invia Liberty er EMC-testet i overensstemmelse med kravene
i IEC 60601-1-2:2007 og IEC 60601-1-2:2014 4. udgave ifolge
afsnit 7 og 8.9.

ADVARSEL

Invia Liberty-pumpen ma ikke anvendes op ad eller stablet
sammen med andet udstyr. Hvis det alligevel er ngdvendigt,
skal Invia Liberty-pumpen veere under observation for at
sikre, at systemet fungerer normalt i den konfiguration, hvor
det skal anvendes.

A ADVARSEL
Der ma ikke anvendes andet tilbeher end det, der er specifi-
ceret af eller som saelges af producenten til udskiftning af
indvendige komponenter, da dette kan medfere egede emis-
sioner fra Invia Liberty-pumpen eller forringe dens immunitet.

A ADVARSEL
EMC
Hoijfrekvent (HF) kirurgisk udstyr, radionetvaerk og lignende
kan pavirke apparatets drift og ma ikke anvendes sammen
med Invia Liberty-pumpen.
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Assistanse

Les hele bruksanvisningen for du prover & bruke apparatet.

Hvis du har spersmal om ditt Invia Liberty-system for
sarbehandling med undertrykk, kan du kontakte ditt
helsepersonell / legen din p&d nummeret nedenfor:

HELSEPERSONELL/LEGE
KONTAKTINFORMASJON:

Oppbevar dette heftet med bruksanvisning pa et lett
tilgjengelig sted.
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Advarsler, forsiktighetsregler
0g sikkerhetsinstruksjoner

A ADVARSEL

Indikerer en potensielt farlig situasjon, som kan fere til ded
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngas.

/\ ForsikTiG

Indikerer en potensielt farlig situasjon, som kan fere til mindre
eller moderate personskader hvis den ikke unngas.

Generelle advarsler

A ADVARSEL

Personen som er ansvarlig for & bruke dette apparatet pa daglig
basis (pasient, pleier), ma kunne lese, forsta og felge anvisningene
i denne bruksanvisningen, pa pumpeskjermen og fra helseinstitu-
sjonen. Personen mé kunne hgre og reagere pa lydsignaler.

Bruk bare Invia Liberty NPWT-systemet pa personen som

den ble bestilt til, og bare til det formalet den er ment for.

Ikke utfor behandlingen uten forst & radfere deg med
helsepersonell og pleiere som har fatt oppleering

i bruksanvisningen samt under tilsyn av helsepersonell.

Det er ikke tillatt & foreta endringer pa dette utstyret.

A ADVARSEL

Kontroller visuelt sarforbindingen og Invia Liberty-systemet hyppig.
Hvis du ser store mengder blod under forbindingen, slangene
eller beholderen:

1 Sla av pumpen ved a trykke pa (¥ og holde inne
i 3 sekunder.

2 Pafor trykk pa saret.

3 Oppsok oyeblikkelig medisinsk hjelp.

Hvis du har pustevansker skal du oppseke ayeblikkelig
medisinsk hjelp.
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A ADVARSEL

Kontakt helsepersonell umiddelbart hvis du opplever noen

av felgende symptomer:

— Betydelig syns- eller horselstap

- Smerte, omhet eller redhet rundt saret

- Hevelse, kloe eller utslett rundt séaret

— Feber

- Sterk lukt fra séret

— Tykk, gronn vaeske eller uvanlig endring i vaeskens farge

— Kvalme, oppkast eller diaré

— Sar og hoven hals

— Svimmelhet eller forvirring

— Allergiske reaksjoner som rgdhet, utslett eller elveblest, hevelse
eller alvorlig klee

A ADVARSEL

Nar helsepersonell har stilt inn pumpetrykket og modusinnstillinger,
ma du ikke trykke pé andre knapper enn pa/av-knappen [ @ ],
standbyknappen [ £ ] eller dempeknappen [ (3 ].

A ADVARSEL

Pumpen ma brukes 24 timer i dognet. Ikke stopp pumpen med
mindre du har fatt beskjed om det fra helsepersonell, eller hvis
det oppstér kraftig bladning.

Hvis pumpen stoppes i mer enn 2 timer, skal forbindingen skiftes.
Kontakt helsepersonell for & be om & fa byttet forbinding.

A ADVARSEL

Hvis pumpen slutter & virke og ikke kan slas pa, ma du kontakte
helsepersonell umiddelbart.
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Formal med apparatet

Helsepersonell har forskrevet sérbehandling med undertrykk
(NPWT) for deg.

Sérbehandling med undertrykk er dokumentert & fremme tilheling
av flere ulike typer sér. Undertrykk (sug) leveres til et sar via en
pumpe. Suget, eller undertrykket, bidrar til & fierne vaeske og
lukke saret. Helsepersonellet vil legge en spesialforbinding pa
saret ditt, og det vil ga en slange fra séret til beholderen pa
pumpen. Deretter slas pumpen pa til det forskrevne trykket

for & fjerne veeske fra saret. Vaesken fores inn i beholderen.
Behandlingen vil veere pa 24 timer i dognet.

Tilsiktet bruk

Tiltenkt bruker

Invia Liberty NPWT-systemet er beregnet for bruk av helseperso-
nell eller ufagleerte brukere med tilstrekkelig oppleering.
Helsepersonell er ansvarlig for & leere opp ufagleerte brukere

i samsvar med bruksanvisningen for pasienter, og forklare all
relevant sikkerhetsinformasjon.

Tiltenkt pasientgruppe

Invia Liberty NPWT-systemet er kun beregnet péa bruk pa pasienter
som har de tilstandene som er beskrevet i indikasjonene for bruk.
Apparatet er ikke studert pa pediatriske pasienter.

Tiltenkt miljo

Invia Liberty NPWT-systemet er ment for bruk ved
akutt eller forlenget pleie i sykehus samt hjemmepleie.
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Nar skal du bruke apparatet (indikasjoner for bruk)

Invia Liberty sarbehandlingssystem med undertrykk (NPWT)
er indisert for pasienter som vil dra nytte av en sugeenhet
(sarbehandling med undertrykk), da det skaper et miljg som
fremmer sartilhelingen ved sekundeer eller terticer (forsinket
primaer) intensjon ved a forberede sarsengen for lukking,
redusere @dem, styrke dannelse av granulasjonsvev og perfusjon,
og ved a fierne sarveeske og infeksiose stoffer.

Nar Invia Liberty NPWT-systemet brukes pa lukkede kirurgiske
innsnitt, er det ogsa ment for & kontrollere miljoet til kirurgiske
innsnitt som fortsetter & veeske etter suturering eller stifting,
ved & opprettholde et lukket miljg og fierne eksudat ved bruk
av sarbehandling med undertrykk.

Invia Liberty NPWT-systemet er egnet for bruk ved folgende
indikasjoner:

— Akutte eller subakutte séar - Vengs insuffisiens-sar

- Kroniske sar — Traumatiske sar

— Apne séar — Brannsar med delvis tykkelse
— Trykksar — Fliker og grafter

— Diabetiske/nevropatiske sar — Lukkede kirurgiske innsnitt

Nar skal du ikke bruke apparatet

(kontraindikasjoner)

Invia Liberty NPWT-systemet er kontraindisert nar det finnes:

— Nekrotisk vev med sarskorpe  — Eksponert vaskulatur

— Ubehandlet osteomyelitt — Eksponerte nerver

— Ikke-enteriske og — Eksponert anastomose
uutforskede fistler ved blodkar eller bypass

— Malignitet i saret — Eksponerte organer

Hvis du har spersmal, kan du snakke med helsepersonell.
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Beskrivelse av apparatet

Kontroller at den leverte pakken med Invia Liberty-systemet
er komplett og i god stand.

A ADVARSEL
Ikke bruk noe annet tilbeheor enn det som er beskrevet
nedenfor.

Hurtigkobling Invia Liberty slange-

\ Y/ sett, enkelt, sterilt
. < . _
Y-kobling - -
=
Drenadapter”
Beaereveske
o . - Medela v I 1 ';‘:” I
Invia Liberty-beholder { MCom )
0,3 liter med fortyk Holder med
.’ ddel y , standardskinne
ningsmicae Invia Liberty-
pumpe med
bruksanvis-

Lader

=

Invia Liberty-beholder )
0,8 liter med :
fortykningsmiddel Dokkingstasjon

*Produktet er ikke tilgjengelig i alle land
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Display

Knapper for a bruke Invia Liberty-pumpen

| iy PA/AV

| - 2 A

lﬁ 5\ \\7:&# Ikke trykk

f — } = | \\ (kun for lege)
Demp 4 (1) (Ko o SEk'J iL‘J ’\

| [

Standby/Pa

Forhold som pavirker bruken

/\ FoRrsikTIG
Invia Liberty-pumpen ma sté oppreist nar
den er i bruk.

e,
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Generell sikkerhet i hjemmet m

Vennligst les og ta hensyn til disse advarslene og sikkerhetsin-
struksjonene for bruk. Denne bruksanvisningen skal oppbevares
sammen med apparatet. Veer oppmerksom pa at denne
bruksanvisningen er en generell veiledning til bruk av produktet.
Medisinske sporsmal skal avgjeres av lege.

A FORSIKTIGHETSREGLER/ADVARSLER
Bruk ikke skjoteledninger til Invia Liberty-pumpen.

— Legg stremledningen slik at ingen faller eller snubler i den.

— Legg aldri stremledningen rundt halsen.

— Hold stremledningen unna varme overflater.

— Trekk aldri stopselet ut av stikkontakten ved & trekke
i streamledningen.

— Ikke prov & reparere Invia Liberty-pumpen. Kontakt
helsepersonell hvis pumpen ikke virker.

— Hold Invia Liberty-pumpen ren og terr.

— Sett aldri Invia Liberty-pumpen i vann eller vaeske.

— Huvis Invia Liberty-pumpen blir vat, terker du den med
et tort handkle.

— Invia Liberty ma ikke torkes i mikrobelgeovn.

— Hold Invia Liberty-pumpen unna barn og kjeeledyr.

— Nar Invia Liberty-pumpen brukes i neerheten av barn,
skal den veere under oppsyn.

— Beskytt Invia Liberty-pumpen mot direkte sollys.

— Eksplosjonsfare — Invia Liberty-pumpen skal ikke brukes
I potensielt eksplosive miljger, inkludert oksygenberikede
milijger og i omrader med brennbare anestesigasser.

— Tradlest kommunikasjonsutstyr som tradlese hjemmenettverk,
mobiltelefoner, tradlose telefoner og deres basestasjoner samt
walki-talkier kan pavirke Invia Liberty-pumpen og ber holdes
minst 30 cm unna Invia Liberty-pumpen. Dette kan forarsake
utilstrekkelig batterilading eller en intern feil. Se kapittelet Varsler
og feilsgking for & se hva du skal gjere ved en intern feil.
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— Dette produktet inneholder litiumion-batterier som utgjer en
fare for brann, eksplosjon og brannskader. |kke demonter,
knus, varm opp over 100 °C, brenn eller kast i ild.

Hvis du oppdager en endring i vakuumnivaet eller en feiltilstand,
skal du flytte Invia Liberty-pumpen minst 30 cm unna mobiltelefo-
nen nar du ringer eller noen ringer deg. Sla Invia Liberty-pumpen
pa og av igjen for & nullstille den etter en feiltilstand. Nar det er
mulig, anbefales det en sikkerhetsavstand pa minst 30 cm mellom
Invia Liberty-pumpen og en mobiltelefon.

Sovn —

- Pass pa at det ikke blir knekk pa Invia Liberty-slangesettet.
— Pass pé at Invia Liberty-pumpen ikke faller i gulvet mens
du sover.
— Lad alltid Invia Liberty-pumpen nar du legger deg.
o~

P
9,70,
"’l" (4

Dusjing, bading og vasking e

— Ikke bruk Invia Liberty-pumpen mens du bader eller dusijer.

— Invia Liberty-pumpen kan kobles fra forbindingen i en kort
periode (opptil 20 minutter) slik at du kan skifte kleer eller
utfore personlig hygiene. Snakk med helsepersonell om
hvordan du skal bade.

— Pass pa at Invia Liberty-pumpen ikke blir vat.

— |kke plasser Invia Liberty-pumpen slik at den kan falle ned
i dusjen, vasken eller badekaret.

— |kke berer Invia Liberty-pumpen hvis den har falt ned i vann.
Trekk umiddelbart stepselet ut av stikkontakten og koble
pumpen fra forbindingen.
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o JAN
N&r du gar ut av huset "IN m

— Sjekk batteristatusen og lad opp hvis det trengs
for du forlater huset.

— Sett Invia Liberty-pumpen i baerevesken, slik at det blir praktisk
for deg.

- |kke glem & ta med deg en ekstra beholder og stremforsyning.

Oppsettanvisning

A ADVARSEL
Kontroller Invia Liberty-pumpen og forbindingen ofte,
slik at du er sikker pé at den virker. Kontroller visuelt sarfor-
bindingen, omréadet rundt saret og veesken i beholderen
for a se etter tegn pa infeksjon eller andre komplikasjoner,
slik du har fatt beskjed om fra helsepersonell.

Sla PA
':T:(;-)%::"EH
| (Al Sl& PA Invia Liberty-pumpen ved & trykke
| [\TJ | pa [ I.
— @
1 C @ Skjermvisning nar pumpen kjorer. Drifts-/
I H standbyindikatoren roterer | @ ]
] v
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& ADVARSEL
lkke prov a utfere behandling uten tilsyn fra helsepersonell.

& ADVARSEL
NPWT ma kjore 24 timer i degnet. Ikke stopp behandlingen
med mindre du har fatt beskjed om det fra helsepersonell,
eller hvis det oppstar kraftig bledning.

A ADVARSEL
Hvis behandlingen avbrytes i mer enn 2 timer, skal
forbindingen skiftes og behandlingen startes pa nytt
av helsepersonell.

A ADVARSEL
Invia Liberty-pumpen oppdager ikke blokkeringer langs
slangen som er koblet til drenadapteren eller til den beyde
armen pa Y-koblingen. Kontroller ofte forbindingsslangen
som er koblet til drenadapteren eller til den bayde armen
pa Y-koblingen, gjennom hele dagen, for & sikre at det ikke
er knekk pa slangen og at den ikke er blokkert.

Kontakt helsepersonell hvis du oppdager blokkeringer langs
slangen som er koblet til drenadapteren eller slangen som er
koblet til den beyde armen pa Y-koblingen.

ot

“H Sla AV
:l:y "-,_/_\4 } Sl& AV Invia Liberty-pumpen ved & trykke

: \7{\ il pa [ ] i 3 sekunder. Trykk bare én gang.
IIC
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Sette opp baereveske

Invia Liberty-pumpen er ment for & baeres i basrevesken under bruk.

\( —
e

o

1 Apne beaerevesken.
2 Sett Invia Liberty-pumpen inn i den tiltenkte lommen.
3 Lukk borreldsen over pumpen.

Skulderstroppen kan ogséa brukes som beltestropp.
Da lgsner du stroppen pa sidene av baerevesken og trekker
den gjennom de to lokkene pa baksiden av baerevesken.

Lade opp batteriet

Et helt oppladet batteri har vanligvis en driftstid pa over 14 timer.
Hvis Invia Liberty-pumpen kjorer kontinuerlig pa grunn av en
luftlekkasje, kan det hende at batteriet ma lades opp tidligere.

Symboler for batteristatus

e m )

fullt halvfullt  helt utladet (tomt)
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Folg instruksjonene nedenfor hvis batteriet blir helt utladet (tomt).

,&pne den elektriske uttaksporten. Koble Invia Liberty-pumpen
til det medfelgende stepselet fra stremforsyningen som falger
med pumpen. Sett den andre enden av stremforsyningen inn

i en stikkontakt. Bevegende soyler pa batteriskjermen viser

at det lades opp.

Batteriet er helt oppladet etter ca. 4 timer. Nar batteriet er
helt oppladet og fortsatt er koblet til stramkilden, vises [ ¥}
kontinuerlig pa skjermen. Etter at ladingen er fullfert, skal du
trekke ut stopselet fra stikkontakten og koble Invia Liberty-
pumpen fra stromforsyningen.

Lukk den elektriske uttaksporten ved & trykke ned
beskyttelsesdekselet.

/\ ForsikTiG

NPWT-behandling méa fortsettes mens pumpens batteri
lades. Ikke sl& av pumpen under lading.

Lad alltid batteriet om natten.

Stromuttak

-_—
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Skifte beholder

Bytt beholder én gang i uka, nar beholderen ser full ut eller nar
en alarm lyder, i samsvar med instruksjonene pa pumpeskjermen.

1 Vask hendene.
2 Trykk péa «Standby»-knappen [ £} > i 3 sekunder] og
pumpemotoren vil slutte & kjore.

3 Trykk pa utleserknappen gverst
+ pa pumpen og fiern beholderen.
.

-

&

4 Forsegl den brukte beholderen med en
hette som finnes péa siden av beholderen.
5 Pakk ut den nye beholderen og fijern
e‘ sikkerhetsmerket, plasser bena nederst pa
p— .| beholderen i sporene nederst pa pumpen.

\ ____— Skyv beholderen oppover og klikk den inn
i Invia Liberty-pumpen.

A FORSIKTIG
L o Ikke bruk Invia Liberty-beholderen hvis den
/ ~ | sterile pakningen er skadet.
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Sla pa Invia Liberty-pumpen ved & trykke
pa «Pa» [ £) ] for & gjenoppta behandlin-
gen og sett pumpen inn i baerevesken.

7 Kast den brukte beholderen i samsvar med instruksjonene
fra helsepersonellet.

Koble til/fra hurtigkobling

Hurtigkoblingen kan kobles fra i en kort periode (opptil

20 minutter) slik at du kan skifte kleer eller utfere personlig
hygiene. | denne perioden kan pumpen settes i «Standby»-modus
i et intervall pa 5 minutter, deretter vil «Standbymodus»-alarmen
lyde. Den kan dempes i ytterligere 5 minutter.

1 Vask hendene.

2 Lukk klemmen pa beholder-

slangen og lukk klemmen | |
pa forbindingsslangen.
3 Trykk péa «Standby»-knappen [ £} i >3 sekunder]

0og pumpemotoren vil slutte & kjore.
Koble fra hurtigkoblingen ved a trykke
under sidene pa hurtigkoblingen.

]
iit..-.
—
- -
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For & koble til hurtigkoblingen igjen,
: - skyver du sammen hurtigkoblingen til
%‘ du herer et Klikk.

ke T
/\>
6 Apne klemmen pa beholderslangen
= - oot
\ og apne klemmen pa forbindingsslangen.
7 = Trykk pa «Pa» [ £ ] for & gjenoppta
- o) behandlingen.
i
T
i
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Varsler og feilseking (( 'l

lkke fa panikk hvis du hegrer et lydsignal.
Folg instruksjonene nedenfor.

1 Huvis Invia Liberty-pumpen er i baerevesken, skal du &pne
lokket pa beerevesken.

2 Trykk pa [ (2 ] for & dempe lydsignalet ’
i 60 sekunder (du kan trykke hver gang
signalet lyder).
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Alarmtabell

401

1
Batteri lavt M Lad batteriet
401
K Demp Standby (3 sek.) &‘23 Standby (3 sek.)

405

Advarsel

Standby-modus

1
.

A

405

81 pumpen pd eller av

& Demp

Pa

Py Pa

406

]

Q

Hgy innvendig
temperatur

-

406

Fjern pumpen fra varmekilden (f.eks.
direkte sollys), eller fjern eventuell
tildekking (f.eks. et teppe).

ﬁ\ Demp

Standby (3 sek.)

& Standby (3 sek.)

301

Alarm

(3)

Luftlekkasje i systemet

Kontroller systemet for lekkasjer og
at beholderen er satt i korrekt.

Konsulter IFU for ytterligere
instruksjoner.

K Demp

Standby (3 sek.)

E&: Standby (3 sek.)

302

(3)

Systemet er tilstoppet

Kontroller at det er passasje gjennom
slangen og at den ikke er i klem.
Kontroller om beholderne er fulle.

Se flere instruksjoner i
bruksanvisningen.

K Demp

Standby (3 sek.)

ﬁ Standby (3 sek.)
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Merknader / mulig arsak til feilen

Lad batteriet ved enten & sette Invia Liberty-pumpen i dokkingstasjonen
eller ved & sette laderen inn i den elektriske uttaksporten pa pumpen.

Gjenveerende batteritid er ca. 30 minutter.

Hvis pumpen er i standbymodus i mer enn 5 minutter, vil en alarm utleses.

For & fortsette behandlingen trykker du pa «Pa» [ (< l.

Kjol ned Invia Liberty-pumpen i henhold til instruksjonene pa skjermen.

Forbinding:

— Kontroller forbindingen for luftlekkasje. Trykk godt ned rundt kantene
pa forbindingen, rundt drenslangen eller pa Invia FitPad.

- Legg pé ekstra filmforbinding for & forsegle omradet med lekkasje.

Koblinger:

— Pass péa at slangen som er koblet til forbindingen, er riktig koblet
til beholderslangen.

— Pass péa at beholderslangen er satt rett inn i pumpen.

Beholder:

— Pass péa at beholderen er satt riktig inn, utles beholderen og juster
plasseringen.

— Pass péa at den oransje o-ringen/pakningen som sitter ved siden av
beholderslangen pa pumpen, ikke mangler. Ekstra o-ring er tilgjengelig
fra Medela kundeservice.

Kontakt helsepersonell.
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3] [ 2]

]
Y
305 Tomt batteri Lad batteriet
303

K Demp &

£ &3

1
3 0 6 Beholderen er full skift beholder

306

& Demp Standby (3 sek.) .&ék Standby (3 sek.)

3] 3]
1

Selvtest mislyktes Ta beholder ut og sett inn igjen

311

(til klikk hares)

Alarm

311

=y pa

-
-
-

skift beholder

Filter tilstoppet
313 A

313

P =4 Pa

513 pumpen av og pa.
Hyis problemet vedvarer, kontakter
du din helserepresentant.

Intern feil

EEIE §EIE ?IE
2 2 2

Intern feil

A FORSIKTIG
Kontakt helsepersonell hvis det er symboler eller alarmer
pa systemet du ikke forstar.
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Merknader / mulig arsak til feilen

Lad batteriet ved enten & sette Invia Liberty-pumpen i dokkingstasjonen
eller ved & sette laderen inn i den elektriske uttaksporten pa pumpen.

Gjenveerende batteritid er ca. 15 minutter.

Bytt beholder, se kapittelet «Bytte beholder».

Beholder: - Utlgs beholderen og juster plasseringen.
Slanger: - Pass pa at slangene ikke er vridd, har knekk eller er klemt av.

Bytt beholder, se kapittelet «Bytte beholder».

Start pumpen pa nytt. Hvis en intern feil vedvarer, skal du sla av ved
a trykke pa [ i >3 sekunder] og kontakte helsepersonell.

A ADVARSEL
Kontakt helsepersonell umiddelbart hvis pumpen svikter
eller du ikke kan sla den pa.
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Rengjaring/desinfisering ﬂ

Du kan terke av Invia Liberty-pumpen med en fuktig klut
og mildt husholdningsrengjeringsmiddel.

Garanti g

Garantiperioden er 2 ar fra leveringsdato. Produsenten har intet
ansvar for skader eller folgeskader pa grunn av feil behandling,
uhensiktsmessig bruk eller betjening av ukvalifiserte personer.

Vedlikehold / sikkerhetsrelaterte
kontroller

Servicearbeid skal bare utferes av autorisert personell.

En sikkerhetsrelatert kontroll er begrenset til visuell inspeksjon
av huset og laderen for skade, og ma utferes for hver bruk.
Hvis Invia Liberty-pumpen ikke har veert i bruk, ma batteriet
lades ca. hver 6. méaned for & sikre optimal funksjon.

Avfallshandtering

Kontakt helsepersonell for rad om kasting av brukte
forbindinger, beholdere og slanger.
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Tekniske spesifikasjoner X

Oppbevaringsbetingelser for tilbehor
Tilbeharet skal oppbevares i emballasjen og lagres
ved temperaturer mellom -20 °C og +50 °C.

Miljgbetingelser ved bruk /H/

Invia Liberty-pumpen og tilbehoret ma brukes i et
temperaturomrade mellom +5 °C og +40 °C. Bruk ikke
produktene i ekstrem kulde eller varme. Unngéa hay luftfuktighet
(15-93 % er tillatt).

/\ FoRrsikTIG

lkke bruk Invia Liberty-pumpen over 3000 meter over havet.
Beskyttelsesklasse IP33 IP33

Invia Liberty-pumpen er beskyttet mot inntrenging av faste
elementer som er sterre enn 2,5 millimeter samt dryppende vann.
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Tegn og symboler

A

Dette symbolet indikerer
FORSIKTIG eller ADVARSEL
forbundet med apparatet.

[

Dette symbolet angir et apparat
i klasse II.

hi¢

Ikke kast apparatet sammen
med usortert husholdningsav-
fall (kun for EU).

il

Dette symbolet angir
produksjonsdato (fire sifre for
aret og to sifre for maneden).

wl

Dette symbolet angir
produsentens navn og adresse.

SE

Dette symbolet angir at
apparatet steriliseres med
etylenoksid.

306

R only

Dette symbolet angir at dette
er en reseptbelagt enhet.
FORSIKTIG: Faderale lover

i USA begrenser salg og bruk
av dette apparatet til eller etter
ordre fra lege (kun i USA).

R

Dette symbolet indikerer
en anvendt del av type BF.

Dette symbolet indikerer
produsentens katalognummer.

[sN]

Dette symbolet indikerer
produsentens serienummer.

LOT

Dette symbolet indikerer
produsentens partikode.

IP33

Dette symbolet angir beskyt-
telse mot skadevirkninger som
folge av inntrengning av faste
fremmedelementer eller vann.



u

Dette symbolet angir at
apparatet ikke skal brukes
etter angitt maned og ar.

©

Dette symbolet angir at
bruksanvisningen ma felges.

Tov

13 us

Dette symbolet indikerer sams-
var med ytterligere sikkerhets-
krav for medisinsk elektrisk
utstyr i USA og Canada.

®

Dette symbolet indikerer at
apparatet ikke skal brukes hvis
emballasjen er skadet.

pcs

Dette symbolet angir
antall deler.

Dette symbolet angir
direktestromsuttak.

3

Dette symbolet angir at
den merkede delen eller
dens materiale er en del
av en gjenvinnings- eller
resirkuleringsprosess.

' %

Dette symbolet angir
fuktighetsgrenser for drift
0g transport.

Dette symbolet angir grenser
for atmosfeeretrykk ved drift
0g transport.
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Dette symbolet angir at
apparatet ma holdes tort.
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Dette symbolet angir at
apparatet ma holdes borte
fra sollys.

Y

Dette symbolet angir at
apparatet ma handteres
forsiktig.
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@

Dette symbolet angir enhet
for engangsbruk. Apparatet
ma ikke gjenbrukes.

A

Dette symbolet angir
temperaturbegrensning for
drift, transport og lagring.
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Dette symbolet angir

at apparatet samsvarer

med Direktivet for medisinsk
utstyr 93/42/EQF.

11

Dette symbolet indikerer
riktig, stdende posisjon
for transportpakningen.



Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Invia Liberty er EMC-testet i overensstemmelse med kravene
i IEC 60601-1-2:2007 og IEC 60601-1-2:2014, 4. utgave,
i samsvar med punkt 7 og 8.9.

ADVARSEL

Invia Liberty-pumpen ma ikke brukes ved siden av eller stablet
med annet utstyr. Hvis Invia Liberty-pumpen ma brukes stablet
eller ved siden av annet utstyr, mé den overvakes for a sikre
normal drift i den aktuelle konfigurasjonen.

A ADVARSEL
Bruk ikke annet tilbeher enn det som er spesifisert av
eller selges av produsenten ved utskifting av innvendige
komponenter. Dette er for & unnga okte utslipp eller
redusert immunitet for Invia Liberty-pumpen.

& ADVARSEL
EMC
HF (hayfrekvent) kirurgisk utstyr, radionettverk eller lignende
kan pavirke driften av apparatet og méa ikke brukes sammen
med Invia Liberty-pumpen.
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